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Siguranță
Introducere
Pentru a asigura o utilizare sigură și eficientă este esențial să citiți această secțiune privind siguranța și toate temele 
asociate, înainte de a încerca să utilizați software-ul. Este important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui manual 
înainte de a încerca să folosiți produsul. Este recomandat să revedeți periodic procedurile și precauțiile de siguranță. 

Software-ul este destinat exclusiv utilizării de către personal specializat și calificat.

Software-ul suiteDXT/suiteHEART® are o durată prevăzută de viață de 7 ani de la data lansării sale inițiale.

ATENȚIE: Legislația federală restricționează vânzarea, distribuirea și folosirea acestui dispozitiv exclusiv la 
medici sau la recomandarea unui medic.

Termenii pericol, avertisment și atenție sunt utilizați în acest manual pentru a indica pericole și a desemna un anumit grad 
sau nivel de gravitate. Pericolul este definit ca o sursă de accidentare potențială a unei persoane. Familiarizați-vă cu 
descrierile de terminologie enunțate în următorul tabel:

Tabelul 1:  Terminologia privind siguranța

Grafic Definiție

PERICOL:

Pericol se utilizează la identificarea condițiilor sau acțiunilor în cazul cărora se cunoaște existența unui 
pericol specific, care va cauza vătămare corporală gravă, moarte sau pagube materiale însemnate, dacă 
instrucțiunile nu se respectă.

ATENȚIE: 

Avertismentul este utilizat pentru a identifica condițiile sau acțiunile pentru care se știe că există un 
pericol specific.

ATENȚIE: 

Atenție se utilizează pentru a identifica condițiile sau acțiunile pentru care se știe că există un pericol 
potențial.
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Indicații de utilizare
Software-ul suiteHEART® este un instrument software analitic, care oferă instrumente reproductibile pentru revizuirea și 
raportarea imaginilor medicale. Software-ul suiteHEART® poate importa imagini medicale dintr-un sistem MR și le poate 
afișa într-o zonă de vizualizare pe ecranul computerului. Zona de vizualizare permite accesul la studii multiple și la serii de 
imagini cu secțiuni și faze multiple. Succesiunile de imagini cu faze multiple pot fi afișate în modul cinematic pentru a 
facilita vizualizarea.

De asemenea, este disponibilă și o interfață pentru introducerea rapoartelor. Instrumentele de măsurare din interfața de 
raportare fac posibilă completarea rapidă și sigură a unui raport clinic pentru o examinare imagistică. Instrumentele 
disponibile includ: instrumente de măsurare a punctului, distanței, suprafeței și volumului precum fracția de ejecție, 
debitul cardiac, volumul telediastolic, volumul telesistolic și măsurători ale debitului de volum.

Sunt disponibile instrumente semiautomate pentru detectarea conturului ventricular stâng, detectarea planului valvei, 
detectarea conturului vasului pentru analiza debitului, analizarea intensităţii semnalului pentru măsurarea dimensiunii 
miocardului şi a infarctului şi analiza T2*.

Rezultatele instrumentelor de măsurare sunt interpretate de către medic și pot fi comunicate medicilor de familie.

Atunci când sunt interpretate de către un medic calificat, aceste instrumente pot fi utile în stabilirea unui diagnostic.

Domeniu de utilizare
Software-ul suiteHEART® este destinat să asiste personalul clinic instruit în calificarea și cuantificarea funcției cardiace. 
Software-ul oferă instrumentele de ajustare a parametrilor imaginilor DICOM și oferă stări de prezentare în care 
utilizatorul poate aprecia diferite imagini RMN dobândite cu inima și vascularizația în timp. În plus, software-ul oferă 
instrumente pentru măsurarea distanțelor liniare, a zonelor și a volumelor care pot fi utilizate pentru cuantificarea funcției 
cardiace. În sfârșit, software-ul oferă instrumentele pentru măsurările volumetrice ale debitului și capacitatea de a calcula 
valorile debitului.

Formate de imagine DICOM acceptate
Software-ul suiteHEART® acceptă următorul format DICOM; RM și RM îmbunătățit. Consultați manualul de instrucțiuni de 
conformitate al software-ului suiteHEART® DICOM pentru mai multe detalii despre formatele acceptate.

ATENȚIE: Datele stocate ca imagine DICOM importate de un PACS extern pot să nu fie compatibile cu 
vizualizarea software-ului suiteHEART®. 
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Informații privind siguranța

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat o interpretare clinică a 
rezultatelor. Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul 
în care măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate 
doar de către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

ATENȚIE: Artefactele de pe o imagine pot fi interpretate greșit, ceea ce poate duce la o diagnosticare greșită. 
Nu utilizați pentru diagnosticare imagini ce conțin artefacte. Analiza trebuie efectuată doar de către 
utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

ATENȚIE: Poate avea loc o diagnosticare a unui alt pacient, în cazul în care imaginile nu conțin numele sau 
ID-ul pacientului. Nu utilizați pentru diagnosticare imagini care nu conțin numele și ID-ul pacientului. 
Înainte de a începe analizarea confirmați vizual informațiile pacientului.

ATENȚIE: Utilizarea de imagini asupra cărora a fost aplicat un filtru de imagine poate avea ca efect rezultate 
modificate. Utilizatorul trebuie să acționeze cu precauție înainte de a analiza imagini corectate din 
punct de vedere al intensității pixelilor. 

Riscuri legate de echipament

ATENȚIE: Folosirea echipamentelor deteriorate sau compromise poate periclita pacientul prin întârzierea 
diagnosticării. Asigurați-vă că echipamentul este în perfectă stare de funcționare.

ATENȚIE: Aplicațiile pot funcționa pe echipamente care includ unul sau mai multe hard-discuri, care pot 
conține date medicale ale pacienților. În unele țări, aceste echipamente trebuie să se conformeze 
unor regulamente referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la circulația liberă a 
acestor date. Punerea în circulație a datelor cu caracter personal poate atrage după sine o acțiune în 
justiție, în funcție de organismul de reglementare aplicabil. Se recomandă insistent ca accesul la 
dosarele pacienților să fie protejat. Utilizatorul este responsabil pentru înțelegerea legislației care 
reglementează informațiile pacienților.
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Securitate cibernetică
NeoSoft ia următoarele măsuri de precauție în proiectarea și implementarea software-ului său:

• Administrarea software-ului NeoSoft pentru anumite funcții (permisiuni pentru utilizator, reconstruirea bazei de date etc.) 
poate fi efectuată doar de către utilizatorii administrativi instruiți.

• Software-ul NeoSoft este analizat periodic pentru vulnerabilitățile cunoscute enumerate în baza de date NIST și i se aplică 
corecții după cum era necesar. 

• Software-ul NeoSoft utilizează standardul DICOM pentru a stoca datele pacientului și pentru a comunica datele pacientului 
în rețea printr-un port configurat de utilizator.

• Integritatea software-ului NeoSoft înainte de instalare este verificată în raport cu suma md5 pentru a asigura faptul că 
software-ul a fost livrat complet intact. 

• Software-ul NeoSoft a fost verificat pentru a fi utilizat în hardware-ul cu criptarea activată. 
• Prin modul în care este proiectat, NeoSoft reduce riscurile de securitate cibernetică, respectând standardul ISO 14971.
• Angajații NeoSoft beneficiază de instruire cu privire la securitatea cibernetică și protecția informațiilor privind sănătatea. 
• NeoSoft nu primește și nu gestionează informațiile protejate privind sănătatea, dacă nu se oferă acces în mod specific de 

către un client în scopuri de depanare. 
• Software-ul NeoSoft a fost supus unei testări a gradului de penetrare. 
• Deconectarea automată (ALOF) – suiteHEART se poate configura pentru a se închide după o perioadă predeterminată de 

neutilizare. suiteDXT rămâne deschis până când va fi închis de către un utilizator sau până la repornirea sistemului. 
• Controale de audit (AUDT) – suiteHEART și suiteDXT produc jurnale cu marcaje de timp care includ evenimente software și 

informații despre utilizator
• Autorizare (AUTH) – În suiteDXT, un administrator poate vizualiza și configura controlul accesului pentru alți utilizatori. În 

funcție de modul în care este configurat accesul, utilizatorii pot să vizualizeze doar anumite studii în suiteDXT și suiteHEART. 
De exemplu, Utilizatorul A poate să acceseze informații despre studiu doar din locația A, iar Utilizatorul B poate să acceseze 
informații despre studiu din locația A și B.

• Autentificare nodală (NAUT) – suiteDXT poate fi configurat să comunice cu alte dispozitive DICOM, configurând titlul AE, 
adresa IP și portul DICOM. suiteHEART nu utilizează rețelele în mod implicit, dar poate fi configurat pentru a trimite date 
către alte sisteme printr-o modificare a configurării, identificând alt(e) sistem(e) după titlul AE, adresa IP și port. Ambele 
produse pot fi identificate fără transferarea prin rețea, importând datele despre studiul local din sistemul de fișiere, în loc 
să trimită sau să primească datele de studiu printr-o rețea. 

• Autentificare personală (PAUT) – suiteHEART și suiteDXT pot fi configurate pentru a permite autentificarea utilizatorilor, 
controalele parolelor utilizatorilor și configurarea datelor disponibile ale pacientului, specifice utilizatorului conectat. 
Informațiile utilizatorului sunt jurnalizate.

• Capacitățile de conectare (CONN) – suiteDXT se poate conecta la alți parteneri DICOM conectați pentru a transfera datele. 
suiteHEART poate fi configurat pentru a trimite date către alte sisteme printr-o modificare a configurării, identificând alt(e) 
sistem(e) după titlul AE, adresa IP și port. 

• Blocări fizice (PLOK) – Nu este cazul. NeoSoft recomandă utilizarea produselor de securitate aferente rețelei de protejat.
• Consolidarea sistemelor și a aplicațiilor (SAHD) – Nu este cazul. NeoSoft recomandă utilizarea produselor de securitate 

aferente rețelei de protejat.
• Anonimizarea datelor privind sănătatea (DIDT) – suiteDXT include o funcție de „anonimizare” pentru a elimina posibilitatea 

de identificare în cadrul studiilor cu pacienți. 
• Integritatea și autenticitatea datelor privind sănătatea (IGAU) – suiteDXT include mesaje de stare pentru importul/

transferul informațiilor despre studiu care au drept rezultat confirmarea reușitei importului sau a transferului și dacă au 
apărut erori. suiteHEART alertează utilizatorul printr-o fereastră pop-up dacă datele de intrare preconizate lipsesc sau sunt 
corupte. 

• Realizarea copiilor de rezervă pentru date și recuperarea după dezastru (DTBK) – Se recomandă ca datele generate de 
suiteHEART să fie trimise pentru stocare/creare copii de rezervă pe termen lung. suiteDXT include un instrument de 
reconstruire a bazei de date, dacă software-ul este corupt.

• Confidențialitatea stocării datelor privind sănătatea (STCF) – suiteHEART și suiteDXT au drept scop să fie utilizate de 
personal calificat și pot fi securizate prin nume de utilizator și parolă, la discreția utilizatorului.

• Confidențialitatea transmiterii (TXCF) – Orice transfer de date este efectuat în format DICOM.
• Integritatea transmiterii (TXIG) – Orice transfer de date este efectuat în format DICOM.
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• Îmbunătățirile produselor de securitate cibernetică (CSUP) – orice instalări sau îmbunătățiri ar fi realizate sub forma unei 
noi versiuni software, permisă și aplicată la discreția clientului.

• Lista de materiale software (SBoM) – Ecranul „About” (Despre) din suiteHEART enumeră software-urile terțe. Informațiile 
despre software-urile terțe suiteDXT pot fi regăsite în folderul „3pInfo” (Informații terți) al directorului de instalare pentru 
suiteDXT. 

• Foaia de parcurs pentru componentele terțe din ciclul util al dispozitivului (RDMP) – NeoSoft evaluează cu regularitate 
software-urile terțe și poate actualiza suiteHEART și/sau suiteDXT dacă apare această necesitate.

• Îndrumarea de securitate (SGUD) – NeoSoft recomandă utilizarea software-ului antivirus.
• Configurarea funcțiilor de securitate ale rețelei (CNFS) – Capacitatea produsului de a configura funcțiile de securitate ale 

rețelei, pe baza nevoilor utilizatorului: atât suiteHEART, cât și suiteDXT se pot utiliza fără transferul prin rețea. Cu toate 
acestea, dacă sunt configurate pentru transferul prin rețea, sunt necesare doar titlul AE, adresa IP și informațiile despre 
port. Nicio altă măsură de securitate nu este necesară/recomandată. 

• Accesul de urgență (EMRG) – Nu este cazul. suiteHEART și suiteDXT nu sunt utilizate în situații de urgență.
• Serviciul la distanță (RMOT) – serviciul poate fi efectuat de la distanță prin metoda prevăzută de acces la distanță a 

clientului (precum un desktop la distanță). suiteHEART și suiteDXT nu includ accesul la distanță.
• Detectarea/protecția împotriva malware-ului (MLDP) – Nu este cazul. suiteHEART și suiteDXT nu includ detectarea sau 

protecția împotriva malware-ului. NeoSoft recomandă utilizarea produselor de securitate aferente rețelei de protejat.
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Introducere

Lansarea şi ieşirea din aplicaţie
Software-ul suiteHEART® este o aplicație care poate fi folosită pentru analiza, revizuirea și raportarea studiilor RMN 
cardiace (imagistică prin rezonanță magnetică). Acest manual oferă o explicare detaliată a interfeţei utilizatorului 
software-ului suiteHEART® şi a fluxului de muncă pentru efectuarea analizei cantitative a imaginilor cardiace de RM.

Lansare software suiteHEART®
1. Lansați suiteDXT prin intermediul scurtăturii de pe desktop.

NOTĂ:  Atât aplicațiile software suiteDXT, cât și aplicațiile software suiteHEART® trebuie să rămână în funcțiune 
(simultan) pentru a facilita transferul(urile) necesar(e) al(e) fișierelor între aplicații.

2. Pe ecranul principal, accesați meniul derulant Lansare aplicație și selectați software-ul suiteHEART®.

FIGURA 1. Lansați aplicația
 

3. Selectați un studiu din lista de studii și efectuați una dintre următoarele acțiuni:
• Selectați Lansare.
• Faceți dublu clic pe studiu.

4. Selectați un grup de studii și selectați Lansare.

Accesați Fișier > Comutare studiu pentru a vizualiza alte studii.

NOTĂ:  Rezoluția ecranului trebuie să fie setată la 1920x1080 sau mai mare (Orizontal); 2160x3840 sau mai mare 
(Portret), altfel software-ul nu se va lansa.

ATENȚIE: Utilizarea de imagini cu filtre de intensitate pixeli aplicate pentru analiză poate determina rezultate 
inexacte.
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Ieșire din software-ul suiteHEART®
Pentru a ieşi din aplicaţie selectaţi Fișier > Ieșire sau faceţi clic pe X în colţul din dreapta sus al interfeţei.

FIGURA 2. Închideți software-ul suiteHEART®
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Prezentare generală a interfeței 
utilizatorului
Prezentare generală

Interfețele modurilor de analiză a software-ului suiteHEART® sunt organizate după cum urmează:

• Panou rezultate – Accesare a instrumentelor de analiză pentru fiecare mod de analiză și tabelul cu rezultate
• Vizualizare în miniatură – Vizualizarea tuturor locațiilor secțiunilor
• Vizualizare editor – Editare și verificarea segmentării
• Matrice – Disponibilă pentru Funcție și Analiza perfuziei miocardice 
• Vizualizare în mod cinematic – Vizualizare imagine în mod cinematic 
• Comparare – 3 porturi de vizualizare 
• Raportare (Alt + R): Accesați raportarea

FIGURA 1. Interfața modului de analiză (este afișat modul de analiză a funcțiilor.) 
Vizualizare miniatură Matrice 

Vizualizare în mod cinematic Vizualizare editorPanou rezultate Raportare 

Porturi de 
vizualizare 
comparare
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Moduri de analiză/vizualizare

NOTĂ:  Analiza Patent Foramen Ovale (PFO) poate fi selectată din meniul derulant al fișierului sau utilizând Ctrl 5 de pe tastatură.

Navigare Serie

Pentru a vizualiza imaginile sau a schimba seriile din studiul selectat, utilizați butoanele săgeată stânga și dreapta din partea de sus a 
vizualizării imaginii. Meniul derulant fișier serie, situat în stânga butonului Filtru, poate fi folosit și pentru a selecta seria. Seriile care au 
analize sau regiuni de interes prezente vor fi identificate cu caractere aldine, așa cum se arată în Figura 2.

FIGURA 2. Navigare serie

Tabelul 1:  Moduri analiză

Analiza Funcției Flux 
Analiză

Evaluarea 
miocardică

T1 
Cartografiere

T2 
Cartografiere

Analiză perfuzie 
miocardică

Analiza T2*

Tabelul 2:  Moduri de vizualizare

Vizualizator Virtual
Fellow®

Vizualizator 
flux 3D/4D
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Fereastra editorului și vizualizarea modului

Efectuând un clic dreapta pe mouse pe o imagine din Vizualizare imagine va activa instrumentele de administrare a imaginii. 

Opţiunile Meniului Fişier
Selectare analiză – Selectează modul de analiză (Funcție, Flux, Evaluare miocardică, Perfuzie miocardică, PFO, T2*, Cartografiere 

T1, Cartografiere T2, 3D/4D și DENSE•) 
Răsforire bază de date – Deschide baza de date locală
Comutare studiu – Enumeră studiile disponibile pentru acces rapid
Raportare – Deschide interfața de raportare
Previzualizare raport – Previzualizează raportul formatat
Imprimare raport – Tipărește raportul
Aprobare examinare – Aprobă şi blochează un raport final cu o semnătură
Încărcare examinare aprobată – Restabilește un raport deschis anterior
Ieșire – Închide aplicaţia, iar în acelaşi timp salvează rezultatele analizei curente într-o serie de captură secundară (SCPT).

•Necesită acord de cercetare

Opțiuni Meniu Instrumente
Preferinţe >

Editare – Deschide editorul preferinţelor pentru setarea preferinţelor software-ului şi şablonului
Importare – Restabileşte preferinţele şi comenzile macro ale utilizatorului
Exportare – Exportă toate preferințele utilizatorului

Exportare >
Raport în DICOM – Generează un raport bazat pe analiza curentă și îl salvează ca o serie de captură secundară (SCPT).
Raport în Excel – Generează o foaie de calcul Excel cu rezultatele analizei.
Raport în XML – Exportare raport ca fișier XML.
Imagini în DICOM – Salvează cine DICOM din seria selectată în prezent ca fișier SCPT.
Raport în... – Exportă rezultatele către sistemul de raportare de la o terţă parte.
Images to JPEG, AVI, etc. (Imagini în JPEG, AVI etc.) – Exportă imaginile din seria selectată curent în oricare dintre formatele 

de fișier selectate. Formatele disponibile sunt: film comprimat 
QuickTime, JPEG, TIFF, GIF, PNG sau film AVI necomprimat.

Date către Matlab – Exportă un fișier Mat într-o formă binară. (Necesită un acord de cercetare)
Deformare în Matlab – Exportă un fișier Mat într-o formă binară. (Analiza deformării necesită un acord de cercetare)

Tabelul 3:  Instrumente de administrare a imaginilor

Fereastră/Nivel

Panoramare

Transfocare

Rotire

Răsucire

Trimiteți la raport

Parametri de scanare

Resetare
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Baza de date a rapoartelor – Deschide interfața de căutare a bazei de date
Comutare adnotare – Comută afişarea adnotării RDI
Grosimea liniei de comutare – Comută grosimea liniei de adnotări.
Comutare linii de comparare – Comută linii de comparare pe imagini.
Comutare FOV – Comută câmpul vizual
Inversare fereastră/nivel – Inversează vizualizarea fereastră/nivel

Opțiuni Meniu Ajutor
Instrucțiuni de utilizare – Instrucțiuni de utilizare software suiteHEART®
Taste rapide – Funcții tastatură
Declarație de conformitate DICOM – Declarație de conformitate DICOM software suiteHEART®
Despre suiteHEART® – Informații despre versiune despre aplicație 
Informații de reglementare – Directiva pentru dispozitive medicale

Comenzi vizualizare editor

Bara de glisare fază  controlează selecția de faze cine.

Derulați printre faze apăsând simultan tasta Ctrl și butonul din mijloc al mouse-ului.

Pictogramele pas de imagine  permit navigarea secțiune cu 
secțiune atunci când vizualizarea miniatură este în secțiune sau faze. Navigarea în secțiune poate fi efectuată și folosind rotița mouse-
ului.

Pe tastatură, tastele săgeată stânga și dreapta controlează navigarea între secțiuni și tastele săgeată sus și jos controlează navigarea 
între faze, în funcție de setarea preferată. 

NOTĂ:  Axa x (secțiune) și y (fază) pot fi schimbate. Consultați Funcție la pagina 34. Dacă sunt schimbate, aplicația trebuie 
repornită.

Comenzi vizualizare în mod cinematic

 – Bară control mod cine: Definește cadrul de început și de sfârșit al filmului cine.

 – Cadre pe secundă (FPS): Faceți clic pe săgeată sau introduceți o valoare în caseta de text pentru a schimba viteza cine

 – Pictogramă redare: Situată lângă bara de comenzi mod cine

 – Pictogramă de pauză: Situată lângă bara de comenzi mod cine
Instrucțiuni de utilizare suiteHEART® Software NS-03-043-0003-RO Rev. 2 11



Porturi de vizualizare comparare

Cele trei porturi de vizualizare a modului comparare afişează dispunerea pe axa lungă a unei imagini în timp ce dispunerea pe axa 
scurtă este afişată în portul de vizualizare a editorului imaginii. Dispunerea pe axa lungă reprezintă o secțiune ortogonală într-un unghi 
al imaginii afișate în portul de vizualizare al editorului. Este oferit un meniu vertical cu toate secţiunile ortogonale disponibile, 
împreună cu un buton pentru a comuta afişarea indicatorilor secţiunii de comparare. Utilizați tastele minus și plus sau rotița mouse-
ului pentru a naviga între locațiile secțiunii.

FIGURA 3. Selector derulant serie

 

Instrumente de administrare a imaginilor

Tabelul 4:  Descrieri instrument

Comutare revizuire secțiune/fază

Fereastră/Nivel – Selectaţi şi utilizaţi butonul din mijloc al mouse-ului pentru a face ajustări

Scală de culori – Selectaţi şi utilizaţi butonul din mijloc al mouse-ului pentru a face ajustări

Panoramare – Selectaţi şi utilizaţi butonul din mijloc al mouse-ului pentru a face ajustări

Transfocare – Selectaţi şi utilizaţi butonul din mijloc al mouse-ului pentru a face ajustări

Rotire – Selectaţi şi utilizaţi butonul din mijloc al mouse-ului pentru a face ajustări

Răsucire pe orizontală – Imaginea este răsucită pe orizontală

Domeniu toate – aplică manipularea imaginii la toate secțiunile

Domeniu curent până la sfârșit – aplică manipulările imaginii de la secțiunea curentă la ultima secțiune

Numai domeniul curent – aplică manipularea imaginii numai pentru secțiunea curentă

Aspect port de vizualizare – Modifică aspectul vizualizatorului
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Mod de comparare – Schimbă la modul de comparare

Mod de revizuire – Schimbă la modul de revizuire

Afișare linii de referință încrucișată – Activează/oprește liniile de referință încrucișate

Suprapunere hartă colorată – Activează/dezactivează harta colorată clasificare secțiune

Resetare – Resetează W/L, rotire panoramică, transfocare (zoom) și rotire înapoi la valorile implicite, pe baza 
setării domeniului de aplicare

Regiune de interes – oferă măsurători de zonă și circumferință

Reticul – Oferă eșantionare de date cu un singur pixel

Liniar – Oferă măsurarea unei distanțe în linie dreaptă

Etichetă – Oferă adăugarea adnotării utilizatorului în fereastra editorului

Unghi – Oferă măsurarea unghiului

Căutați funcția – Instrument pentru referințe încrucișate, care identifică și afișează automat imagini care conțin 
aceeași locație

Anulați – Anulează funcția disponibilă pentru editare RDI

Actualizați – Dați clic pe buton pentru a actualiza Vizualizarea imaginii cu imaginile noi transmise în rețea sau 
pentru a actualiza modurile de analiză
Filtru – Sortează seria după tipul secvenței de impulsuri, conform modului de analiză. Poate fi deselectată 
selectând TOATE. Filtrele pot fi setate în Preferințe. Butonul de filtrare va fi verde dacă este folosit un filtru.

Tabelul 4:  Descrieri instrument
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Comenzi rapide 

*Setarea activă va depinde de ceea ce este ales în Preferințe.

Acţiune Comandă rapidă Acţiune Comandă rapidă
Transfocare imagine Ctrl + butonul din mijloc 

al mouse-ului
T2* Ctrl + 6

Rotire imagine Ctrl + Shift + butonul din 
mijloc al mouse-ului

Cartografiere T1 Ctrl + +7

Panoramare imagine Shift + butonul din mijloc 
al mouse-ului

Cartografiere T2 Ctrl + 8

Fereastră/Nivel Alt + butonul din mijloc 
al mouse-ului

Vizualizator flux 3D/4D Ctrl + 9

Redare Cine/Pauză Bara de spațiu Navigare între secțiuni* Tastele săgeată stânga și dreapta

Derulare fază Ctrl + rotița mouse-ului Navigare între faze* Taste săgeată sus și jos

Derulare în secțiune Rotița mouse-ului Navigare secțiune Virtual 
Fellow®

Taste Z și A pentru secțiunea 
următoare și anterioară

Raportare Alt + R Adnotări generice
Reselectați toate imaginile 
pentru vizualizare

Ctrl + A Liniară Shift + 1

Baza de date a rapoartelor Ctrl + D Reticul Shift + 2

Editarea preferinţelor Ctrl + E Regiune de interes Shift + 3

Comutare câmp vizual (FOV) Ctrl + F Etichetă Shift + 4

Aprobare examinare Ctrl + G Unghi Shift + 5

Inversează fereastră/nivel Ctrl + I Instrumente editare RDI
Adnotare Linie Groasă Ctrl + L Copiere RDI Ctrl + C

Răsfoire BD Ctrl + O Lipire RDI Ctrl + V

Imprimare raport Ctrl + P Uniformizare RDI Ctrl + S

Închidere aplicaţie sau ieşire Ctrl + Q Deplasare RDI pe verticală Taste W și S

Previzualizare raport Ctrl + R Deplasare RDI pe orizontală Taste A și D

Comută studiu Ctrl + S Generați un colț splină punct Alt + Butonul din Stânga al Mouse-ului

Comutare adnotare Ctrl + T Ștergerea unui punct (splină 
punct)

ȘTERGERE + Cursor pe un punct

Comutați liniile de comparare Ctrl + X Instrumente de editare vizualizator flux 3D/4D
Anulare Ctrl + Z Rotire 3D Ctrl + Alt + butonul din mijloc al 

mouse-ului

DENSE Ctrl + 0 Transfocare imagine Ctrl + butonul din mijloc al mouse-ului

Funcție Ctrl + 1 Fereastră/Nivel Alt + butonul din mijloc al mouse-ului

Flux Ctrl + 2

Evaluarea miocardică Ctrl + 3

Perfuzie Miocardică Ctrl + 4

PFO Ctrl + 5
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Panou rezultate

Panoul cu rezultate este disponibil pentru fiecare mod de analiză.

FIGURA 4. Panou rezultate

 1. Tabel de rezultate, 2. Afişare grafic, 3. Ștergere, 4. Grafice, 5. Tabele

1

2

5

3

4

Instrucțiuni de utilizare suiteHEART® Software NS-03-043-0003-RO Rev. 2 15



Tabel de rezultate

Rezultatele măsurătorii pot fi reordonate şi configurate în preferinţe (consultaţi Filă Imprimare la pagina 42). Tabelul de măsurare 
poate fi reordonat prin selectarea unui rând şi glisarea într-o poziţie nouă. Ordinea tabelului va fi întotdeauna implicită la ordinea de 
preferință pentru toate studiile noi. Selectați sau deselectați o măsurare de la includerea în raport făcând clic pe caseta de lângă 
măsurare.

FIGURA 5. Tabel de rezultate

NOTĂ:  Pentru a edita sau a introduce ritmul cardiac, faceți clic direct pe tabel.

 Rezultatele graficului și tabelului

Rezultatele pot fi afișate sub forma unui grafic sau în format tabelar, făcând clic pe pictograma dorită aflată în colțul din dreapta jos al 
vizualizării de analiză.

FIGURA 6. Grafic (stânga) și tabel (dreapta)
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Tabelul 5:  Instrumentele analizei

 RDI endocardică ventriculară stângă  RDI endocardică pentru axa lungă VS 

 RDI epicardică ventriculară stângă
 RDI epicardică pentru axa lungă VS 

 RDI endocardică ventriculară dreaptă
 RDI sept ventricul stâng

 RDI epicardică ventriculară dreaptă
 RDI locală ventriculară stângă

 Inelul valvei mitrale
 RDI acumulare de sânge ventriculară stângă

 Inelul valvei tricuspide

 Punctul de inserție ventricular drept

 RDI mușchi papilar ventricular stâng

 RDI mușchi papilar ventricular drept

 RDI atriu stâng 

 RDI Atriu drept

 RDI endocardică pentru axa lungă VD

 RDI epicardică pentru axa lungă VD
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Raportare

Apăsați Alt + R simultan pentru a deschide interfața de raportare. Consultați Raportare la pagina 167 pentru mai multe informații.

FIGURA 7. Interfața de raportare

 – Raportare: Utilizată pentru a deschide interfața Raportare sau Modul analiză

 – Previzualizare raport: Folosit pentru previzualizarea unui raport

 – Aprobare examinare: Folosit pentru semnătura raportului

Răsfoire BD

Fereastra de răsfoire BD oferă o perspectivă a studiilor curente din baza de date locală. Există comenzi care vă permit să alegeți studiile 
pe care să le vizualizați sau să le adăugați la lista de studii de comutare.
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FIGURA 8. Răsfoire BD

1. Listă baze de date locale, 2. Vizualizare bază de date software suiteHEART®, 3. Adăugare la butonul Vizualizator, 4. Eliminare din vizualizator, 
5. Vizualizare actualizare, 6. Revocare

Caracteristici ale Răsfoirii BD

Răsfoirea BD întotdeauna direcţionează accesul către baza de date locală.

1. Lista locală a bazei de date – afişează examinările care sunt stocate în baza de date locală.
2. Vizualizator bază de date software suiteHEART® – afișează examinările din baza de date curentă a software-ului suiteHEART®.
3. Adăugați la vizualizator – adaugă examinarea selectată din baza de date locală (afișată în partea superioară a ferestrei) în spațiul 

de vizualizare al bazei de date al software-ului suiteHEART®.
4. Eliminați din vizualizator – elimină examinarea din spaţiul de vizualizare al bazei de date a software-ului suiteHEART®.
5. Actualizarea vizualizării – închide fereastra de răsfoire a bazei de date și aduce examinările din spațiul vizibil de afișare în 

vizualizatorul aplicației. Utilizat pentru completarea ferestrei de comutare a studiilor.
6. Anulare – închide fereastra de răsfoire a bazei de date, fără a aduce nicio modificare listei.

1

2

3 4

6

5
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Procedură răsfoire BD

Studiile pot fi vizualizate prin selectarea acestora din baza de date locală, adăugându-le la lista vizualizare bază de date software 
suiteHEART® și făcând clic pe Actualizare vizualizare.

Adăugare studii la lista comutare studiu a software-ului suiteHEART®
1. Faceţi clic pe Fişier > Răsfoire BD.
2. Localizați studiul în vizualizare bază de date și faceți clic pe examinare pentru a o evidenția.
3. Faceţi clic pe Adăugare în vizualizator.
4. Faceţi clic pe Actualizare vizualizare
5. Studiul apare acum în lista comutare studiu a software-ului suiteHEART®.

Eliminare examinări din lista studiu comutare a software-ului suiteHEART®
1. Faceţi clic pe Fişier > Răsfoire BD.
2. Localizați studiul, apoi faceți clic pe Eliminare din vizualizator.
3. Faceţi clic pe Actualizare vizualizator.

ATENȚIE: Nu ștergeți studiul deschis în acest moment în software-ul suiteHEART®.

Studiile trebuie încărcate în software-ul suiteHEART® înainte să poată fi afişate în vizualizator. Consultaţi Procedură răsfoire BD la 
pagina 20 pentru a afla cum să completaţi lista comutare studiu.

Comutați studiile în cadrul software-ului suiteHEART®
1. Faceţi clic pe Fişier > Comutare studiu.

Fereastra Studii disponibile este afișată cu o listă a tuturor examinărilor care au fost încărcate anterior prin procedura răsfoire 
BD.

2. Selectați studiul.
Dacă alegeţi să nu comutaţi studiile după deschiderea ferestrei Comutare studii, faceţi clic oriunde în afara ferestrei pentru a 
reveni în aplicaţie.
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Instrumente de administrare a 
imaginilor

Vizualizator
Vizualizatorul permite revizuirea rapidă a studiului prin comparare. Interfața de vizualizare afișează lista seriilor care au 
fost achiziționate pentru studiul selectat, cu fiecare serie afișată într-un port de vizualizare. Noi tipuri de serii pot fi create 
pentru analiză și revizuire în interfața vizualizatorului. Protocoalele de vizualizare definite de utilizator pentru seriile 
obținute curent pot fi, de asemenea, create pentru a accelera revizuirea studiului.

NOTĂ:  Exportarea imaginii poate fi efectuată numai în modurile de analiză. 

FIGURA 1. Vizualizator 

1. Filtru imagini, 2. Listare Serie/Imagine, 3. Porturi vizualizare imagini, 4. Comparare, 5. Salvați seria, 6. Comparare, 7. Găsire caracteristică, 
8. Instrumente de măsurare

1

4

8 5
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Navigaţie imagine/serie
Faceţi clic pe o serie şi utilizaţi Pagină sus sau PPagină jos pe tastatură pentru a naviga prin locurile secţiunii din cadrul seriei.

Navigați către următoarea serie apăsând săgeată dreapta de pe tastatură și respectiv săgeată stânga pentru seria anterioară.

Atunci când navigați către o serie cu faze multiple, acestea sunt afișate într-o încadrare automată, pe când seria cu o 
singură fază va fi afișată într-o încadrare de 1x1.

Găsire caracteristică*

1. Selectați  pentru a utiliza instrumentul de comparare. 

Cursorul violet este cursorul principal care poate fi poziționat pe imagine. 

2. Apăsați tasta Ctrl și selectați instrumentul de comparare pentru a activa cursorul principal. Toate locurile secțiunilor 
apropiate sunt afișate în mod automat. 

Vizualizarea principală va fi apoi populată numai cu acele secțiuni în care cursorul verde secundar a fost calculat a 
fi aproape de cursorul violet principal. 

NOTĂ:  Adnotările verzi secundare comparate apar pe porturi de vizualizare care conțin imagini non-paralele și în 
puncte care sunt calculate a fi în cadrul unei distanțe 3D de până la 10 mm față de cursorul principal.

NOTĂ:  Adnotările verzi secundare comparate apar pe porturi de vizualizare care conțin imagini paralele și în puncte 
care sunt calculate a fi în cadrul unei distanțe 3D de până la 5 mm față de cursorul principal violet.

*Cererea provizorie de brevet S.U.A. nr. 62/923.061
Titlu: Metoda și sistemul de identificare și afișare a imaginilor medicale
Inventator(i): Wolff et al.

Extindeți/Restrângeți seria
Pentru a extinde toate seriile, dați clic pe (+); pentru a restraânge, dați clic pe (-). 

FIGURA 2. Extindeți seria

Comandă rapidă 

Funcție Acţiune
Reselectați toate imaginile 
pentru vizualizare

Ctrl + A
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Funcționalitatea vizualizatorului
Creați o serie nouă

Vizualizatorul permite crearea de tipuri de serie care pot fi utilizate pentru funcție, evaluare miocardică, perfuzie 
miocardică, T2*, cartografiere T1, cartografiere T2 și numai pentru revizuire (personalizată). Seria care este creată va 
fi adăugată la lista de serii pentru acel studiu și sunt disponibile pentru vizualizare și analiză în cadrul aplicației 
software suiteHEART®.

NOTĂ:  Pentru ca o serie să fie validă pentru analiză, fiecare loc de secțiune trebuie să aibă același număr de faze, 
aceiași parametri de achiziție și prescripția planului de scanare.

ATENȚIE: Utilizatorul îşi asumă responsabilitatea pentru crearea de serii noi pentru analizare care să conţină 
imaginile corecte pentru analiză. Seriile formate incorect pot fi analizate, dar pot să conducă la 
rezultate inexacte. Utilizatorul trebuie să fie instruit corespunzător în analiza cardiacă şi trebuie să 
cunoască locurile secţiunilor copiate în noua serie. Nu ștergeți imaginile originale care au fost 
utilizate pentru importarea DICOM.

1. Selectați seria sau locurile de secțiuni dorite din lista de serii.
2. Selectați un grup de serie sau locuri de secțiuni efectuând un clic pe Shift sau un clic pe Ctrl pentru adăugarea unei 

singure serii sau a unui loc de secțiune.
3. Clicul și glisarea permit comandarea imaginilor în cadrul porturilor de vizualizare.
4. Pentru a șterge o imagine dintr-un port de vizualizare, selectați portul de vizualizare și apăsați tasta Ștergere de pe 

tastatură.

5. Selectați  din panoul Salvare serie Figura 3.

FIGURA 3. Panou Salvare serie

6. Introduceți un nume de serie pentru descriere serie aplicație. 
7. Selectați tipul de aplicație serie corespunzătoare din meniul derulant (Figura 4). Dacă Personalizat este selectat, 

imagini cu diferite planuri de scanare și tipuri de secvențe pot fi salvate ca o serie.
FIGURA 4. Salvați serie nouă

Vizualizarea protocoalelor

este disponibil numai dacă se solicitată de la NeoSoft.
Raportare

Pentru a accesa Raportarea sau pentru a reveni la funcția de vizualizare, dați clic pe .
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Mod comparare
Modul de comparare vă oferă posibilitatea de a revizui imagini/serii dintr-un examen curent sau dintr-un examen anterior, 
simultan în cadrul aceleiași interfețe.

NOTĂ:  Imaginile trimise către un raport dintr-o examinare anterioară în modul de comparare vor fi în format bitmap. 
Nu va fi posibilă nicio manipulare a imaginii pe aceste imagini.

ATENȚIE: Înainte de revizuirea sau compararea examenelor sau seriilor din cadrul unui examen, confirmați 
vizual toate informațiile referitoare la indicatorul examenului pacientului pentru ambii vizualizatori. 

FIGURA 5. Comparați modul vizualizator

1 2

Vizualizator 1

Vizualizator 2

3
4 5

6

7 8

10
9

12

11
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Vizualizator Convocare Descriere
Vizualizator 1 1 Derulare serie

2 Selector de serie
3 Linie indicator al examenului pacientului vizualizat 

în acel moment
4 Comenzi imagine
5 Selecții aspect porturi de vizualizare

Vizualizator 2 6 Linie indicator al examenului pacientului vizualizat 
în acel moment

7 Selector de examene 
8 Selector de serie 
9 Selecții aspect porturi de vizualizare

Ambii vizualizatori 10 Modificați setările ariei de acoperire
11 Comutați pentru modul de revizuire
12 Comutați la cine sincronizată
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Mostră flux de lucru
1. Faceți dublu clic pe fereastra editorului în orice mod de analiză.

2. Selectați  pentru a împărți interfața în doi vizualizatori, așa cum se arată în Figura 6.

FIGURA 6. Vizualizare în modul de comparare

3. Modificați seria din Vizualizator 1 folosind meniul derulant de selecție a seriei sau săgețile dreapta/stânga.
• Acest vizualizator superior afișează întotdeauna studiul curent care a fost lansat anterior. 

4. În vizualizator 2, utilizați derularea seriei pentru a alege o serie diferită, în cadrul aceluiași examen, pentru a o 
compara cu cea afișată în vizualizator 1. 

• Când este selectat un port de vizualizare în orice vizualizator și dacă secțiunea este paralelă, cum ar fi o serie de axe scurte, 
va fi evidențiată secțiunea corespunzătoare, bazată pe locația secțiunii.

Vizualizator 1

Vizualizator 2
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FIGURA 7. Seria derulare jos, vizualizator 2

5. Utilizați selectorul de examene, pentru a compara un examen diferit din vizualizatorul 2 cu examenul curent prezentat 
în vizualizatorul 1.

FIGURA 8. Selector de examinări, vizualizator 2

6. Confirmați selecția corectă a examenului verificând informațiile indicatorului de examen pentru ambii vizualizatori.

FIGURA 9. Informații referitoare la examen

7. Efectuând un clic dreapta pe orice vizualizator va deschide instrumentele de administrare a imaginii.
• Selecția arie de acoperire se aplică ambilor vizualizatori.

NOTĂ:  Efectuarea localizării imaginii din fila Imagini nu va fi valabilă dacă imaginea este dintr-un alt studiu. 

NOTĂ:  Dacă o serie cine este selectată în ambii vizualizatori și ambele serii au același număr de faze, faceți clic pe 

 pentru a sincroniza vizualizările cine.
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Definirea preferinţelor

Prin selectarea Instrumente > Preferințe din bara de meniu a interfeței programului software suiteHEART®, sunt afișate 
trei opțiuni: 

• Editare
• Importare
• Exportare

IMPORTANT: Se recomandă configurarea preferinţelor utilizatorului, înainte de analizarea primului caz care urmează a 
fi raportat. Pentru ca modificările preferințelor să aibă efect, închideți examinarea actuală și apoi 
închideți și relansați suiteDXT.

Setarea preferinţelor
Fila Global – Preferințele pot fi personalizate pentru următoarele caracteristici: 

• Raport
• Vizualizator
• Virtual Fellow®
• Persoane autorizate care aprobă raportul
• Aspecte generale
• Flux
• Temporizator inactiv
• Funcție
• Evaluarea miocardică
• Filtru serie
• Exportare (Imagine/Video) 

Filă șabloane – Creare șabloane pentru intervale de parametri ai rezultatelor utilizați pentru raportare.

Filă macro – Creare text predefinit pentru secțiunile de raportare pentru Imprimare, Tehnici, Istoric și Constatări.

Filă Imprimare – Ordonarea și selectarea parametrilor rezultatelor pentru raport.

Filă Virtual Fellow® – Selectarea preferințelor de vizualizare.

Filă Cartografiere T1/T2 – Selectarea preferințele de vizualizare și analiză.

Fila Raportare – Editarea selecțiilor de text din meniu și configurarea intervalelor de categorii pentru funcția de 
precompletare automată.
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Filă Global
Selectarea Reset (Resetare) din colțul din dreapta sus al filei va șterge toate selecțiile de utilizatori.

Raport 

Configuraţi informaţiile din antet care apar în toate rapoartele.

FIGURA 1. Preferinţele raportării

Selecții pentru preferințe raport
1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare. 

2. Selectaţi fila Global.
3. Plasaţi cursorul în câmpul dorit din panoul Raport şi introduceţi informaţiile. 

Titlurile, anteturile şi sigla vor apărea pe un raport cu dimensiunea specificată a hârtiei. Pentru ca aceste informaţii să nu 
apară în raport debifaţi caseta „Use the field values below in Report (Utilizaţi valorile câmpurilor de mai jos în raport)”. 
Aceasta va avea efect pentru toate rapoartele pacienţilor care sunt imprimate. 

Bifând „asistență rând par și impar” va evidenția rândurile de rezultate pe interfață și pe raport.

4. Pentru a insera o siglă a locaţiei în raport, pregătiţi fişierul în format jpeg, png sau gif şi salvaţi-l pe unitatea hard sau 
CD-ROM. Selectați Răsfoire în secţiunea Logo (Siglă) şi localizaţi fişierul din fereastra de navigare a sistemului. 
Selectaţi fişierul corespunzător al siglei şi selectați Deschidere. 

Sigla ar trebui să apară acum în panoul cu preferinţele raportului.
5. Faceți clic pe Nume fișier examen pentru a configura numele de fișier raport de export.

6. Selectați Salvare şi ieşire. 
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare. 
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Vizualizator

1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Utilizați bara glisantă pentru a regla viteza de suprapunere a culorilor pe imaginile de contrast cu fază.
Pentru a elimina suprapunerea culorilor, setați opacitatea la 0%.

Virtual Fellow®

FIGURA 2. Preferințe Virtual Fellow®

1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectați fila Global.
3. Bifați Deschidere studiu în Virtual Fellow® pentru a deschide direct studiul cu aplicația Virtual Fellow®. 

4. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

Persoane autorizate care aprobă raportul

Aplicaţia are o funcţie de aprobare a raportului care blochează raportul final. După ce este aprobat, raportul nu mai poate 
fi modificat. Se pot adăuga, modifica și șterge persoanele care aprobă.

FIGURA 3. Persoane autorizate care aprobă raportul
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Persoane care aprobă gestionarea raportului
1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare. 

2. Selectaţi fila Global şi plasaţi cursorul în panoul Persoane autorizate care aprobă raportul. 
3. Selectaţi fila Adăugare pentru a adăuga un nume de utilizator la lista persoanelor autorizate.

• Introduceţi numele de utilizator.
• Introduceţi de două ori parola.
• Selectaţi Adăugare. 

4. Selectaţi fila Modificare pentru a modifica parola unui utilizator din lista persoanelor autorizate.
• Selectaţi utilizatorul pentru a modifica.
• Introduceţi parola veche.
• Introduceţi de două ori parola nouă.
• Selectaţi Aplicare.

5. Selectaţi fila Ştergere pentru a şterge un utilizator din lista persoanelor autorizate.
• Selectaţi utilizatorul(i) pentru ştergere.
• Selectaţi Ştergere.

6. Selectați Destinațiile de exportare automată corespunzătoare.
Exportarea va fi efectuată în mod automat atunci când se efectuează „examinare aprobată”. 

7. Selectați Salvare şi ieşire.
• Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

Aspecte generale

FIGURA 4. Preferinţe generale

Selecții pentru Preferinţe generale
1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectați fila Global.
3. Bifați caseta de validare Thick Line Annotation (Adnotare linie groasă) pentru a afișa adnotarea ca linii groase.
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4. Bifați Limită RDI activă pentru fără suprapunere. Când este bifată, RDI care nu sunt selectate în prezent sunt 
dominante și când este debifată RDI care este editată este dominantă.

5. Bifați Mână liberă automată pentru a îndrepta către conversia splinei pentru a converti automat o RDI de mână 
liberă să se îndrepte către splină.

6. Bifați Afișare indicii instrumente pentru a afișa indicii instrumente.

7. Bifaţi caseta Ascundere identitate pacient pentru a nu trece în raport numele şi id-ul pacientului.
Toate numele pacienţilor vor fi afişate ca „anonymous” (anonim) iar id-ul va fi gol. Aceste modificări se vor aplica raportului 
şi în Image View (Vizualizare imagini).

8. Bifați Exportare automată examinare aprobată pentru a exporta raportul ca fișier DICOM la aprobare.

9. Bifaţi Imagine secțiune multiplă în raport pentru a adăuga o opţiune clic dreapta pe mouse pentru a adăuga un grup 
de imagini pe axe scurte cu mai multe cadre.

10. Bifați Afișează întotdeauna locul secțiunii pentru a afișa locația secțiunii când adnotările nu se comută.

11. Setați selecția Scop pentru gestionarea imaginii din meniul derulant fișier.

12. Setați Sistem de măsurare, fie imperial, fie metric din meniul derulant fișier.

13. Setați Unitatea de măsurătoare liniară în cm sau mm.

14. Setați Selecție monitor din meniul derulant fișier dacă se utilizează un monitor dual.

15. Setați Mod editare adnotare inițial din meniul derulant fișier. Selecţiile includ Niciuna, Instrumentul deplasare fină 
sau Instrumentul de tragere.

16. Setați Format dată și oră din meniul derulant fișier.

Flux

FIGURA 5. Preferinţe flux

Selecții pentru preferințele fluxului
1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectați fila Global.
3. Bifați caseta de validare Corectare nivel de referință automat pentru a efectua în mod automat corectarea erorilor 

în fază automată pentru contrastul de fază 2D și 4D.

4. Bifați Mod regurgitant: Auto pentru a calcula automat fluxul negativ net (sub axa x). 

5. Bifați Înlocuiți RDI editată de utilizator, va înlocui RDI editate de utilizator dacă se efectuează propagarea.

6. Bifați Afișați instrumente de editare pentru a afişa instrumentele de editare direct în portul de vizualizare a 
imaginilor.
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7. Definiți etichetele de categorie pentru Flux 1 sau Flux 2 tastând o nouă etichetă. Aceste etichete vor apărea ca indicii 
instrumente pe interfața de flux.

8. Selectați Unitatea flux corespunzătoare, fie pentru ml/bătăi, ori l/min sau niciuna din meniul derulant fișier.

9. Selectați Metodă implicită pentru persistența metodei de calcul pentru panoul flux integrat.

10. Utilizați bara glisantă pentru a regla Opacitatea culorii fluxului.
Pentru a elimina suprapunerea culorilor, setați opacitatea la 0%.

11. Selectați Salvare şi ieşire.
 Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

Temporizator inactiv 

Panoul Temporizator inactiv stabilește intervalul de timp în minute pentru ca aplicația să se închidă după o perioadă de 
inactivitate stabilită. 

FIGURA 6. Setări temporizator inactiv

Selecții pentru temporizatorul inactiv
1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare. 

2. Selectaţi fila Global şi plasaţi cursorul în panoul Temporizator inactiv. 

3. Selectaţi caseta Temporizator inactiv pentru a activa funcţia temporizator inactiv.

4. Glisaţi marcajul pentru intervalul temporizatorului inactiv până la timpul dorit în minute. 

5. Selectați Salvare și ieșire pentru a stoca selecțiile. 
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare. 
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Funcție

FIGURA 7. Preferinţe funcție

1. Din bara de meniu Vizualizator imagini, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectați fila Global.
3. Pentru introducerea automată a inelului pentru interpolarea bazală, bifați Introducere inel VM automată și Includere 

inel VM cu 4 camere. Bifați Introducerea inel VT automată.

4. Bifați Răsucire axă x (secțiune) și y (fază) pentru modul matrice pentru a schimba axa.

5. Verificați Activare VS sau Curbă umbră VD pentru a afișa ambele curbe.

6. Bifați Continuare instrumente de analiză pentru funcția auto pentru realizarea funcției de segmentare.

7. Bifați modul de editare pentru Continuare RDI endo/epi pentru realizarea editării. 

8. Bifați Corectare mișcare între secțiuni pentru a accesa această funcţie în analiza de funcţii, consultaţi Corecția mișcării 
între serii la pagina 71. 

9. Bifați Etichetă volum atrial: MaxV, MinV pentru a modifica etichetele volumetrice.

10. Setați limitele superioare și inferioare pentru Grafic polar analiză regională.

11. Selectați Salvare și ieșire pentru a stoca selecțiile. 
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare. 
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Evaluarea miocardică

FIGURA 8. Preferințe evaluare miocardică

1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectați fila Global.
3. Pentru a defini etichetele măsurătorilor, consultați Definire etichete de măsurare a rezultatelor la pagina 115.

4. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

Filtru serie

Pe baza tipurilor de moduri de analiză, un filtru de serie poate fi aplicat pentru a facilita selectarea seriei adecvate pentru 
analiză. Preferințele filtrului pot fi, de asemenea, selectate în timpul analizei, făcând clic pe butonul filtru de pe panoul 
principal, deasupra vizualizării în miniatură. 

FIGURA 9. Preferinţe filtru

Setare preferințe filtru
1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.
2. Selectați fila Global.
3. Faceți clic pe selecția corespunzătoare de pornire/oprire pentru fiecare tip de analiză.

4. Selectați Salvare şi ieşire. 
• Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare. 
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NOTĂ:  Dacă un filtru de serie a fost aplicat și seria necesară nu este prezentă, va apărea un mesaj: „Nu există nicio 
serie asociată cu tipul de analiză selectat.” Dacă faceți clic pe OK, va dezactiva filtrul și va afișa toate seriile în 
studiu.

Exportare (Imagine/Video)

Panoul Export (Exportare) vă permite să selectaţi formatele de imagine pentru exportarea imaginilor şi datelor video. 
Funcţia de exportare vă permite să creaţi clipuri video AVI necomprimate, clipuri video QuickTime comprimate, fişiere GIF, 
JPEG, TIFF şi PNG ale datelor imaginilor.

FIGURA 10. Preferințe de export de imagini/video

Selecții exportare 
1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare. 

2. Selectaţi fila Global şi plasaţi cursorul în panoul Exportare. 

3. Selectaţi tipurile adecvate pentru datele imaginilor. 

4. Selectați Salvare și ieșire pentru a salva selecțiile. 
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau accepta vreo modificare. 
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Filă șabloane
Aplicația oferă un instrument pentru a crea șabloane pe baza intervalelor normale definite de utilizator specificate de 
vârstă și sex. Calculul și raportarea scorurilor z sunt acceptate pe baza unui model definit de utilizator. Consultaţi 
referinţele recomandate.

FIGURA 11. Filă șabloane

Consideraţii
Înainte de a începe analiza, șablonul definit de utilizator trebuie selectat din interfața principală. Faceți clic pe Implicit din 
dreapta sus și selectați șablonul care va fi utilizat. Modificarea șablonului după efectuarea analizei va aplica intervalul 
normal și/sau scorul Z definit în șablon.

FIGURA 12. Schimbare șablon

NOTĂ:  Studiile importate cu analiza suiteHEART anterioară pot arăta numele șablonului utilizat pentru acel studiu. 
Este posibil ca acest șablon să nu fie disponibil pentru alte studii.

Dacă sunt folosite două sisteme pentru analiză, este recomandat să creați fișierul de preferințe șablon pe primul sistem și 
apoi să-l importați în al doilea sistem. Fișierele de preferințe pentru șabloane importate dintr-un alt sistem vor suprascrie 
preferințele șablonului dacă au fost deja create pe acel sistem.

Creați un şablon

ATENȚIE: Valabilitatea valorilor introduse pentru intervalele normale și parametrii scorurilor Z este doar 
responsabilitate utilizatorului. Confirmați toate intrările înainte de analiză. Valorile incorecte pot 
duce la diagnosticarea greșită.

Toate şabloanele noi sunt iniţial create prin copierea şablonului implicit. Șablonul implicit nu poate fi modificat. 

1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare. 
2. Selectaţi fila Șablon.
3. Faceți clic pe Creați nou sau pentru a duplica un șablon, faceți clic pe Duplicare.

Vârsta este valoarea implicită.

FIGURA 13. Selecții creare șablon
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4. Introduceţi un nume nou pentru şablon. 
Când este introdus un nou nume, Șablonul curent este, din meniul derulant, se va actualiza.

FIGURA 14. Exemplu filă şablon – Este afişată funcţia axei scurte

1. Şablon curent, 2. Bară interval vârstă, 3. Parametri rezultați per tip de analiză, 4. Limite BSA (SC) scor Z bărbat, 5. Limitele superioare și inferioare 
masculine, 6. Parametrii scorului Z bărbat, 7. Limite BSA (SC) scor Z femeie, 8. Limitele superioară și inferioară femeie, 9. Parametrii scorului Z femeie

5. Selectați tipul de analiză al aplicației dorite pentru care să creați un șablon.

6. Dacă se vor utiliza domenii de vârstă, faceţi clic dreapta pe Bara intervalului de vârstă pentru a crea un divizor de 
interval de vârstă.

Barele de divizare a intervalului de vârstă pot fi glisate şi reglate pentru intervalul de vârstă dorit.
Pot fi create mai multe bare de divizare a intervalului de vârstă.
Barele de divizare a intervalului de vârstă pot fi şterse plasând cursorul în apropierea barei şi selectând Ştergere interval 
din meniul butonului dreapta al mouse-ului.

7. Introduceți valorile normale ale intervalului pentru modul de analiză corespunzător, precum și limitele inferioare și 
superioare.

8. Diferenţiaţi între valorile pentru bărbaţi şi pentru femei, dacă este cazul. Utilizaţi săgețile Copiere tot pentru a copia 
valori între sexe. Utilizați bara de derulare pentru a naviga la lista completă de măsurători pentru tipul respectiv de 
analiză.

9. Dacă urmează să fie calculate scorurile z, valorile atât pentru a, b și DS, cât și pentru Limite SC trebuie introduse de 
utilizator.

Prioritatea de raportare este prezentată în tabelul de mai jos. În funcţie de condiţie, fie intervalul normal, fie scorul z 
calculat pe tabelele cu rezultatele măsurătorii vor fi afişate.

1

2

3

4
5 6

7
8 9
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ATENȚIE: Valabilitatea valorilor introduse pentru intervalele normale și parametrii scorurilor Z este doar 
responsabilitate utilizatorului. Confirmați toate intrările înainte de analiză. Valorile incorecte pot 
duce la diagnosticarea greșită.

10. Selectaţi Salvare și ieșire pentru a salva toate intrările.
- Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

NOTĂ:  Pentru ca un șablon să fie valabil, valorile parametrilor trebuie introduse sub formă de caractere numerice, cu 
valori superioare și inferioare introduse. Dacă se constată neconcordanțe în valori, va apărea următorul mesaj 
„Interval normal nevalid selectat. Vă rugăm să corectați și să salvați din nou.” Parametrul care are nevoie de 
corecție va fi evidențiat cu roșu. Salvarea unui șablon necompletat nu este permisă și va determina afișarea 
următorului mesaj „Imposibil de salvat șablonul (șabloanele)”.

NOTĂ:  Intervalele normale introduse pentru fila Flux se aplică atât rezultatelor analizei fluxului 2D, cât și celor 4D.
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Ștergerea unui şablon
1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectaţi fila Șablon.

3. Selectați șablonul din meniul derulant Actualul șablon este.

4. Faceţi clic pe Ştergere.

Raportat/calculat Condiţie

Scor z calculat Dacă s-au introdus parametri scor z și BSA (SC) se încadrează în limite.

Raportat interval normal Dacă scorul z și intervalul normal sunt introduse și BSA (SC) este în 
afara limitelor.

Raportat interval normal Numai dacă a fost introdus un interval normal.

Nu se calculează nici intervalul normal, nici 
scorul z 

Dacă se introduc parametrii scorului z. Niciun interval normal 
introdus și BSA (SC) nu se încadrează în limite.

Nu se calculează nici intervalul normal, nici 
scorul z

Nici parametrii scorului z, nici un interval normal nu au fost introduse.
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Filă macro
Pot fi create comenzi macro de raportare personalizate care pot fi populate automat cu valori calculate. Comenzile macro 
sunt independente de șabloane, deoarece comenzile macro create sunt disponibile pentru toţi utilizatorii.

Comenzile macro pot fi create pentru următoarele secţiuni de raportare:
• Istoric
• Impresie
• Tehnică
• Constatări

Adăugarea unei comenzi macro Impresii
NOTĂ:  Crearea unui History (Istoric) sau a unei comenzi macro Technique (Tehnică) urmează aceeași pași precum 

crearea unei comenzi macro Impression (Impresii).
1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectaţi fila Macro.

3. Selectaţi Adăugarea unei comenzi macro Impresii. 
Va apărea un câmp text nou în panoul Comenzi macro Impresii.

FIGURA 15. Fereastra Comenzi macro Impresii

4. Plasați cursorul în noul câmp de editare text și editați numele după cum doriți.

NOTĂ:  Comenzile macro create pot fi reordonate. Faceți clic și trageți comanda macro dorită într-o poziție nouă din 
listă.

Introduceţi text comandă macro
1. Plasaţi cursorul în caseta Informaţii comandă macro şi introduceţi textul relevant.

2. Pentru a introduce un rezultat parametru, selectaţi oricare dintre filele analizei de mai jos şi selectaţi butonul 
parametrului dorit, care va fi introdus automat în informaţiile comenzii macro. În acest exemplu, a fost selectat şi 
introdus la finalul textului parametrul Fracţia de ejecţie VS.

FIGURA 16. Informații comandă macro
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FIGURA 17. Selecţiile rezultatului parametrului macro 

3. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

Executarea unei comenzi macro

Ca cerință pentru executarea comenzii macro, rezultatele analizei trebuie generate înainte de executarea comenzilor 
macro care includ parametrii rezultatului. Comenzile macro Tehnic și Impresie pot fi create pentru a automatiza generarea 
de rapoarte.

NOTĂ:  Dacă o comandă macro conține un rezultat al unui parametru care a fost modificat în modul de analiză, 
comanda macro trebuie selectată din nou pentru a afișa rezultatul actualizat.

Ştergerea unei comenzi macro
1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectaţi fila Macro.

3. Selectaţi comanda macro din listă. 

În exemplul dat, comanda macro denumită Funcție este selectată pentru a fi ştearsă.

FIGURA 18. Lista de selectare a comenzii macro

4. Selectaţi comenzi macro selectată(e).
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Filă Imprimare 
Rezultatele calculate din fiecare mod de analiză pot fi configurate pentru a fi incluse și comandate în raport sub fila 
Imprimare.

FIGURA 19. Preferinţe imprimare 

1. Din meniu, selectați Instrumente > Preferințe > Imprimare.

2. Selectați fila de analiză corespunzătoare și verificați rezultatul dorit pentru a fi inclus în raport.

3. Ordinea rezultatelor aşa cum sunt enumerate în raport poate fi modificată făcând clic direct pe un rezultat şi glisând 
până la o nouă poziţie în listă. 

4. Repetați pentru fiecare filă de mod de analiză.

5. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

NOTĂ:  Dacă selecțiile de imprimare sunt făcute direct pe interfața aplicației, acestea nu vor fi salvate cu șablonul.

NOTĂ:  Dacă ordinea măsurătorilor este modificată direct din interfață, modificarea nu va fi salvată cu șablonul.

NOTĂ:  Măsurătorile stabilite de utilizator și create în secțiunea Altele, de la Analiza funcției vor apărea în fila 
Imprimare Preferințe Altele. Aceste măsurător se pot reordona.
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Filă Virtual Fellow®

FIGURA 20. Preferințe Virtual Fellow®

1.  Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare.

2.  Selectați fila Virtual Fellow®.
3. Selectaţi direcţia apicală pentru vizualizările pe axa lungă

4. Selectați seria pentru afișarea fie Fază, fie Magnitudine pentru evaluarea miocardică.

5. Selectați MOCO sau seria FĂRĂ MOCO pentru afișare pentru perfuzia miocardică. 

6. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.
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Filă Cartografiere T1/T2 

FIGURA 21. Preferințe cartografiere T1/T2

1. Din bara de meniu, selectați Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectați fila Cartografiere T1/T2 corespunzătoare.

3. Pentru a crea o serie validă pentru analiză, selectați opțiunea corectă pentru tipul furnizorului de sub Serii cu 
compunere automată pentru analiză.

4. Decalajul endo/epi este setat la 1 și la -1, unde 1 este egal cu 0,25 pixeli.

5. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

Cartografiere T1
1. Pentru analiza seriei de timp, selectați MOLLI sau Recuperare saturație pentru tipul secvenței pentru cartografierea 

T1.

2. Pentru a afișa automat harta colorată, selectați Suprapunere serie de timp sau Suprapunere hartă.

3. Introduceți ICF, pentru a consulta Analiza de cartografiere T1 la pagina 129.

4. Selectați Intensitate câmp și setați tipul hărții colorate și valorile scalei pentru 1.5T sau 3T.

5. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.
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Cartografiere T2
1. Pentru analiza seriilor de timp, selectați metoda corespunzătoare de calculare a Ajustării parametrilor.

2. Pentru a afișa automat harta colorată, selectați Suprapunere serie de timp sau Suprapunere hartă.

3. Selectați Intensitate câmp și setați tipul hărții colorate și valorile scalei pentru 1.5T sau 3T.

4. Selectați Salvare şi ieşire.
Selectați Anulare pentru a ieși fără a salva sau a accepta nicio modificare.

Fila Raportare
1. Selectați Instrumente > Preferințe > Editare din bara de meniu.
2. Selectați fila Raportare.
3. Faceți clic în câmpul corespunzător pentru a edita textul implicit pentru descriptorii de meniu, după cum este afișat 

în Figura 22.
4. Adăugați un rezultat al parametrului cu ajutorul textului, prin selectarea filei de analiză corespunzătoare și făcând clic 

pe parametrul dorit, după cum este afișat în Figura 22. 
5. Eliminați rezultatul unui parametru, plasând cursorul după rezultatul inserat și apăsând tasta de ștergere.

FIGURA 22. Preferințe pentru Raportare

6. Clic pe  pentru a restabili textul implicit.

7. Definiți intervalele categoriilor de raportare pentru un rezultat al parametrului asociat cu selecția din meniu, făcând 

clic pe .

Câmpurile editorului

Filă analiză

Selectare rezultat parametru 

de text implicit
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8. Selectați rezultatul parametrului corespunzător din fila de analiză asociată. 

9. Alegeți Absolut sau Decalaj .

10. Introduceți valorile corespunzătoare pentru intervalele de categorii. Pentru a elimina o categorie de raportare, faceți 
clic pe bara de culori, bara devine gri, iar valorile sunt eliminate. Figura 23. 

FIGURA 23. Ștergerea unei categorii de raportare

NOTĂ:  Completarea intervalelor de categorii va activa funcția de precompletare automată a raportului. Textul se va 
precompleta în funcție de valorile definite de utilizator. În cazul în care se face o selecție din interfața meniului 
în timpul procesului de raportare, funcția de precompletare nu mai este activată.

NOTĂ:  Textul precompletat pentru următoarele rezultate ale parametrilor necesită completarea de către utilizator a 
analizei corespunzătoare: Volumele atriilor, hipertrofie: Grosimea maximă a peretelui, T2*, stenoză valvulară, 
regurgitare valvulară.

11. Pentru a reseta intervalele de categorii privind raportarea și valoarea selectată, faceți clic pe .

Stabilirea categoriei de hipertrofie

Raportarea pentru hipertrofie poate fi definită în continuare ca fiind concentrică sau excentrică. Trebuie introduse valori 
pentru intervalele de categorie și trebuie completate valorile concentricității pentru bărbați și femei. Consultați Figura 24.

FIGURA 24. Intervalele categoriilor de hipertrofie și concentricitate 

Referințe
Petersen SE, Khanji MY, Plein S, Lancellotti P, Bucciarelli-Ducci C. European Association of Cardiovascular Imaging expert consensus 
paper: a comprehensive review of cardiovascular magnetic resonance normal values of cardiac chamber size and aortic root in adults 
and recommendations for grading severity. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019 Dec 1;20(12):1321-1331. doi: 10.1093/ehjci/jez232. 
Erratum in: Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019 Dec 1;20(12):1331. PMID: 31544926.

Selecţie Descriere

Absolut Intervale bazate pe valori absolute pentru sex, indiferent de 
vârstă. 

Decalaj Intervale bazate pe gradul de decalare de la intervalul normal 
stabilit într-un șablon și pe vârstă.
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Referință concentricitate 
Khouri MG, Peshock RM, Ayers CR, de Lemos JA, Drazner MH. A 4-tiered classification of left ventricular hypertrophy based on left 
ventricular geometry: the Dallas heart study. Circ Cardiovasc Imaging. 2010 Mar;3(2):164-71. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.109.883652. 
Epub 2010 Jan 8. PMID: 20061518.

Importare Preferinţe
1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Importare.

FIGURA 25. Importare Preferinţe

2. Selectați butonul Browse (Răsfoire), selectați locul fișierului de preferințe, apoi selectați butonul Open (Deschidere).

3. Pentru a importa protocoalele de vizualizare, selectați butonul radio pentru Numai protocoale de vizualizare.

4. Selectaţi OK pentru a executa procedura de importare, după cum a fost definită.
 Selectaţi Revocare pentru a ieşi fără a importa.

NOTĂ:  Importarea preferințelor din versiunile anterioare (4.0.4 sau anterioare) ale software-ului suiteHEART® nu este 
acceptată. Vă rugăm să contactați asistența NeoSoft la service@neosoftmedical.com pentru ajutor pentru 
importarea preferințelor din versiunile anterioare.

Exportare preferinţe
1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Exportare.

FIGURA 26. Exportare preferinţe

2. Selectați Răsfoire, selectați folderul în care să plasați fișierul de preferințe, apoi selectați Salvare.

3. Selectaţi OK.
 Selectaţi Revocare pentru a ieşi fără a exporta.
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Virtual Fellow®

Virtual Fellow® este o caracteristică standardizată pentru vizualizarea imaginilor pentru studiile RM cardiace. Funcția 
îmbunătățește fluxul de lucru de vizualizare, făcând mai ușor pentru clinicieni să revizuiască studiile RM cardiace. Funcția 
aplică automat instrumente de administrare a imaginilor, cum ar fi nivelul ferestrei, transfocarea, panoramarea și rotirea. 
Studiile de RM cardiace actuale și anterioare pot fi ușor revizuite cu funcția Virtual Fellow®.

NOTĂ:  Pentru a activa funcția Virtual Fellow® cu pre-procesare, consultați instrucțiunile de utilizare suiteDXT.

NOTĂ:  ID-ul pacientului trebuie să corespundă atât examinării curente, cât și celor anterioare pentru a fi vizualizate în 
Virtual Fellow®. 

NOTĂ:  Editarea rezultatelor analizei nu poate fi efectuată în Virtual Fellow®, selectați modul de analiză corespunzător 
pentru a efectua editarea. 

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil de confirmarea selectării corecte a imaginilor pentru protocoalele de 
vizualizare create de Virtual Fellow®. Imaginile identificate incorect pentru protocoalele de 
vizualizare curente/anterioare pot fi selectate manual. Utilizatorul trebuie să fie instruit în mod 
corespunzător în tehnici de imagistică cardiacă pentru a se asigura că imaginile corespunzătoare sunt 
revizuite. Pentru a verifica toate imaginile achiziționate pentru studiu, utilizați modul Vizualizator 
găsit în Instrumente de administrare a imaginilor la pagina 21.

ATENȚIE: Înainte de revizuirea sau compararea studiilor, confirmați vizual toate informațiile de examinare 
referitoare la indicatorul pacientului din partea de sus a interfeței. Numărul 1 indică studiul curent, 
numărul 2 indică studiul anterior.

ATENȚIE: Administrarea imaginilor, cum ar fi WW/WL, panoramare, transfocare, rotire și răsucire efectuate de 
Virtual Fellow®, poate afecta apariția diferitelor patologii și discernerea altor structuri anatomice. 
Revizuiți fiecare protocol de vizualizare și efectuați ajustările corespunzătoare.
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Pre-procesarea cu Virtual Fellow®

Identificarea seriei

Segmentare automată
(din seria identificată)

Detectare automată inel valvă
(dacă este activată)

Virtual Fellow® – Optimizare 
vizualizare (dacă este activată)

Finalizat
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Interfață Virtual Fellow®

Selecții Virtual Fellow®

Selecţie Descriere

Virtual Fellow®

Afișarea rezultatelor funcției

Afișați rezultatele fluxului

Afișează rezultatele evaluării miocardice

Comparare pe axa lungă și 
vizualizare rezultate

Vizualizatorul 
principal

Comenzi vizualizare 
imagine

Vizualizarea 
protocoalelor
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Conectare comutare utilizată pentru a efectua 
WW/WL, panoramare, rotire și răsucire atât în 
seria curentă, cât și în cea anterioară.

Deconectare comutare folosită pentru a efectua 
WW/WL, panoramare, rotire și răsucire pe o 
singură serie.
Notă: Transfocarea este întotdeauna aplicată 
atât pentru seriile actuale, cât și pentru cele 
anterioare.

Faza este utilizată pentru a vizualiza 
îmbunătățirea tardivă sensibilă la fază.

Magnitudinea este utilizată pentru a vizualiza 
îmbunătățirea tardivă a magnitudinii.

MOCO este utilizat pentru a vizualiza seria 
perfuzie miocardică corecție mișcare.

NO MOCO se utilizează pentru a vizualiza seria 
perfuzie miocardică fără o corecție a mișcării.

Numărul 1 este indicatorul pentru seria 
afișată pentru studiul curent. Faceți clic stânga 
pe mouse pe numărul 1 pentru a schimba 
seria. 

Numărul 2 este indicatorul pentru seria 
afișată pentru seria studiilor anterioare. Faceți 
clic stânga pe mouse pe numărul 2 pentru a 
schimba seria.

Comenzile Cine sunt utilizate pentru a reda, 
întrerupe, selecta cadre pe secundă, și 
definesc cadrele de început și de sfârșit ale 
filmului cine.

Instrument de comparare care identifică în 
mod automat și afișează imagini care conțin 
aceeași locație. Pentru informaţii privind 
utilizarea acestei caracteristici, consultaţi 
Găsire caracteristică* la pagina 22.

Instrumentele de măsurare pot fi utilizate în 
Vizualizatorul principal și pe vizualizările axei 
lungi.

Selecţie Descriere
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Vizualizarea protocoalelor

Anulați editările generice ale măsurătorii.

Opțiuni aspect port de vizualizare*: 1 x 1, 1 x 2, 4 
x 4 și 5 x 4.
*Depinde de protocolul selectat.

Domeniul de aplicare are aceeași funcție 
descrisă în Instrumente de administrare a 
imaginilor la pagina 12.

Săgeata tastatură spre stânga Folosită pentru a avansa locația secțiunii 
atunci când se află într-un protocol de 
vizualizare curent/anterior.

Săgeata tastatură spre dreapta Utilizată pentru a inversa locația secțiunii 
atunci când se află într-un protocol de 
vizualizare curent/anterior.

Tip serie

Serie de funcții cine cu axa scurtă.

Funcția cine cu axa scurtă curentă cu precedentă.

Evaluare miocardică.

Evaluarea miocardică curentă cu anterior.

Funcție cine cu axa scurtă cu evaluarea miocardică.

Stres serie perfuzie miocardică.

Selecţie Descriere
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Taste rapide – Porturi de vizualizare pe axa lungă

Serie stres perfuzie miocardică actuală cu anterioară.

Stres perfuzie miocardică curentă cu evaluare miocardică.

Serie stres/repaus de perfuzie miocardică.

Seria axială T1.

SSFP cu seria axială T1.

Funcție Acţiune

Navigare înainte în secțiune. Z

Navigare înapoi în secțiune. A

Navigare în secțiune. Rotița mouse-ului

Tip serie
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Selectarea utilizatorului unei serii pentru vizualizarea protocoalelor
Protocoalele de vizualizare sunt configurate pentru a vizualiza imaginile din studiul curent sau din studiul curent și 
anterior. Dacă imaginile afișate nu sunt imaginile prevăzute pentru a fi revizuite, selectați din nou seria corespunzătoare 
făcând un clic stânga pe mouse direct peste însemnul de număr (#1 pentru studiul curent sau #2 pentru studiul anterior) 
pe interfața Virtual Fellow®, așa cum se arată în Figura 1. Va fi afișată lista de serii pentru studiul curent (#1), selectați seria 
corespunzătoare. 

FIGURA 1. Interfață Virtual Fellow®
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Selectarea de către utilizator a unei serii pentru porturile de vizualizare 
pentru compararea axelor lungi
Dacă imaginile afișate nu sunt vizualizările prevăzute, seria corespunzătoare poate fi selectată făcând clic direct pe un port 
de vizualizare al axei lungi și apoi selectând imaginea din meniul derulant, așa cum se arată în figura de mai jos.

NOTĂ:  Dacă se utilizează selectările cu tastatura pentru Z sau A, imaginea selectată de utilizator nu va mai fi prezentă 
în portul de vizualizare.

NOTĂ:  Pentru a seta direcția apicală dorită din meniul Vizualizator imagini, selectați Instrumente > Preferințe > Editare 
și selectați fila Virtual Fellow®.
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Actualizare automată
Caracteristica de Actualizare automată permite lansarea unui studiu cu procesare în fundal. Dacă imaginile sunt transmise 
în rețea atunci când studiul a fost lansat, analiza (și Virtual Fellow® dacă este configurat pe dispozitiv) va fi efectuată în 
fundal dacă un tip valid de serie este identificat de algoritm. Modurile de analiză acceptate includ:

• Funcție 
• Flux
• Evaluare miocardică (numai îmbunătățirea tardivă pe axa scurtă)
• Cartografiere T1
• Cartografiere T2 

Consultați instrucțiunile de utilizare a suiteDXT pentru a configura caracteristica de Actualizare automată. 

ATENȚIE: După pre-procesare, utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acurateței pentru întreaga 
analiză și pentru efectuarea corectărilor necesare.

Flux de lucru
1. Dacă un studiu a fost transmis în rețea sau dacă studiul este în curs de realizare și de transmitere în rețea și un 

indicator tip cerc albastru deschis este prezent în lista studiului DXT, după cum este indicat în Figura 1, studiul poate 
fi lansat.

NOTĂ:  Dacă o analiză este realizată manual înainte de actualizarea automată, rezultatele nu vor fi suprascrise.

NOTĂ:  Dacă studiul este închis, un cerc verde indică procesarea finalizată.

FIGURA 1. Listă studiu DXT
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2. Când studiul se deschide, apare mesajul arătat în Figura 2. 

FIGURA 2. Lansare studiu

3. Când analiza a fost finalizată la o serie, indicatorul Reîmprospătare va deveni galben, după cum se arată în Figura 3. 
Faceți clic pentru a actualiza modurile de analiză. 

În funcție de numărul tipurilor de serie pentru analiză, este posibil să fie necesar ca pe butonul de 
Reîmprospătare să se facă clic de mai multe ori.

FIGURA 3. Indicator Reîmprospătare 

4. Când studiul este închis, apare mesajul arătat în Figura 4. 

NOTĂ:  Dacă după închidere sunt transmise în rețea tipuri de serie adiționale de studiu, poate avea loc procesarea.

FIGURA 4. Închidere studiu 
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Editarea contururilor

Editarea contururilor, așa cum este descrisă în această secțiune, este disponibilă în toate modurile de analiză. Această 
caracteristică este disponibilă atât în fereastra editorului, cât și în modul de revizuire.

RDI splină punct
1. În fereastra editorului, faceți clic stânga pe contur. Conturul va deveni purpuriu atunci când este selectat.

2. Faceți clic stânga pe mouse și glisați în centrul conturului pentru a-l muta, așa cum se arată în Figura 1.
• În cazul în care conturul selectat a fost creat utilizând metoda punctelor spline, punctele sunt afişate pentru editare. Faceți 

clic stânga pe mouse și glisați oricare dintre puncte pentru a ajusta dimensiunea și forma conturului, așa cum se arată în 
Figura 1.

• Dacă conturul selectat a fost creat folosind instrumentul de desen de mână, faceți clic stânga pe mouse și editați cu mâna 
liberă pentru a actualiza conturul.

Funcționalitate suplimentară:
• Alt + clic stânga pe mouse generează un punct de colț.
• Făcând clic pe primul punct se închide conturul.
• Făcând clic pe un contur, se generează direct un punct.
• Ştergere + cursorul pe punct şterge un punct.
• Trăgând un punct aproape de un punct învecinat șterge punctul învecinat.
• Dacă numărul de puncte devine mai mic de 3, RDI va fi ștearsă.

FIGURA 1. Editarea conturului convențional
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Instrumentul deplasare fină
1. Pentru a activa instrumentul de deplasare fină, faceți clic stânga pe mouse pe contur pentru a-l selecta. Apoi faceți 

clic dreapta pe mouse și selectați instrumentul deplasare fină din meniul pop-up, așa cum se arată în Figura 2.
• Când se folosește instrumentul de deplasare fină, punctul selectat RDI a coloanei vertebrale devine automat o RDI de mână.

FIGURA 2. Activare instrument deplasare fină

2. Cursorul va apărea ca un pătrat. Poziționați cursorul departe de RDI și apăsați și țineți apăsat stânga pe mouse. Apare 
instrumentul deplasare fină, așa cum se arată în Figura 3.

NOTĂ:  Dimensiunea cercului de deplasare fină are implicit dimensiunea reprezentată de distanța egală de la punctul 
de mouse la RDI selectată. Repoziționează cursorul pentru a schimba dimensiunea.

FIGURA 3. Instrumentul deplasare fină
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3. Pentru a dezactiva instrumentul deplasare fină, faceți clic stânga pe mouse pe contur, apoi faceți clic dreapta pe 
mouse și selectați instrumentul deplasare fină din meniul pop-up, așa cum se arată în Figura 4.

FIGURA 4. Dezactivarea instrumentului deplasare fină

NOTĂ:  Starea implicită de pornire/oprire a instrumentului de deplasare fină poate fi setată în preferințe.

Instrument de tragere contur
1. Pentru a activa instrumentul de tragere, faceți clic stânga cu mouse-ul pe contur pentru a-l selecta. Apoi faceți clic 

dreapta pe mouse și selectați instrumentul de tragere din meniul pop-up, așa cum se arată în figura 5. Acesta permite 
reglarea unui segment de contur, prin plasarea unor porţiuni ale conturului pentru a face mici reglări.

FIGURA 5. Activare instrument de tragere
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2. Faceți clic stânga direct pe segmentul conturului care urmează a fi editat. Lungimea segmentului negru punctat poate 
fi controlată cu rotița de derulare a mouse-ului. Poziţia cursorului mouse-ului de pe linia neagră punctată va controla 
schimbarea editării pentru acel segment al conturului.

FIGURA 6. Instrument tragere

3. Pentru a dezactiva instrumentul de tragere, faceți clic stânga cu mouse-ul pe contur, apoi faceți clic dreapta pe mouse 
și selectați instrumentul de tragere din meniul pop-up, așa cum se arată în figura 7.

FIGURA 7. Dezactivarea instrumentului de tragere
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Ștergeți un contur
1. Faceți clic stânga cu mouse-ul pe contur pentru a-l selecta și apăsați tasta ștergere de pe tastatură.

sau

2. Faceți clic stânga cu mouse-ul pe contur pentru a-l selecta, apoi faceți clic dreapta pe mouse și alegeți fie  să 

ștergeți un singur contur, fie  să ștergeți contururi din toate fazele sau din toate punctele de timp, așa cum se 
arată în figura 8.

FIGURA 8. Ștergerea conturului

NOTĂ:  Funcționalitatea punctului splină se aplică tuturor analizelor, cu excepția vizualizatorului de flux 3D/4D. 

Următoarea funcționalitate de copiere/lipire și traducere este disponibilă în toate modurile de analiză, cu excepția analizei PFO.
• Ctrl+C = Copiere RDI
• Ctrl+V = Lipire RDI
• Ctrl+S = RDI uniformă

Instrument suplimentar de editare (numai pentru analiza funcțională)
În Port vizualizare editor sunt afișate selecții pentru comutarea între cele trei moduri de editare. 

Instrument Descriere
Limită RDI

Nicio limită RDI

Suprapunere
Instrucțiuni de utilizare suiteHEART® Software NS-03-043-0003-RO Rev. 2 62



Analiza funcției
Utilizatorul este responsabil pentru plasarea corectă și completă (și alocarea corectă) a tuturor regiunilor de interes 
(RDI), inclusiv a celor generate sau modificate de algoritmii de segmentare automată. Valorile cantitative generate de 
software depind de plasarea exactă și completă (și atribuirea corectă) a acestor regiuni de interes.

Caracteristica de pre-procesare studiu permite pre-procesarea analizei funcției. Consultați instrucțiunile de utilizare a suiteDXT.

Această secţiune detaliază paşii tipici utilizaţi pentru o analiză a funcţiei cardiace. Fluxurile de lucru date ca exemplu oferă 
o imagine generală asupra paşilor utilizaţi în aplicaţie pentru a finaliza o analiză a funcţiei cardiace. Procedurile descriu 
modalitatea de efectuare a analizei cantitative.

IMPORTANT: Este recomandat să fiți calificat în efectuarea analizei cardiace, dacă rezultatele analizei trebuie utilizate 
pentru a ajunge la un diagnostic.

ATENȚIE: După pre-procesare, utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acurateței pentru întreaga analiză 
și pentru efectuarea corectărilor necesare. O revizuire completă trebuie să includă:
- Amplasare/identificare RDI
- Atribuiri TD/TS
- Amplasare inel VM/VT
- Locul de inserție VD

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat o interpretare clinică a 
rezultatelor. Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul 
în care măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate 
doar de către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

ATENȚIE: Planul de scanare incorect poate provoca rezultate de analiză inexacte. Consultați anexa B.
NOTĂ:  Seria retrospectivă 2D creată din fluxul 4D poate necesita segmentarea manuală.

Selectați  Există trei categorii de analiză:

 – Include analiza de volum pentru ventriculul stâng (VS) și ventriculul drept (VD)

 – Include analiza de volum pentru atriul stâng (AS) și drept (AD).

 – Include măsurători liniare predefinite și măsurători definite de utilizator care pot fi adăugate.
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 Ventricule
Selectați tipul analizei:

 Faceți clic pe  pentru a șterge contururi.

NOTĂ:  Modul matrice poate fi utilizat pentru ștergerea contururilor.

Calcularea măsurătorilor indicilor

1. Faceți clic pe .

2. Introduceţi Înălţimea şi Greutatea pacientului.

Măsurătorile indicelui de volum telediastolic, indicelui de volum telesistolic, indicelui telediastolic masă, indicelui 
telesistolic masă, fazei indice masă, indicelui de ieșire cardiacă și indicelui de volum bătaie sunt calculate în 
tabelul de măsurare.

NOTĂ:  Metoda de calcul BSA poate fi selectată din interfața de raportare.

Segmentare automată VS și VD
Caracteristica de segmentare automată calculează parametrii standard ai funcției cardiace fără intrare anatomică. După ce 
rezultatele segmentărilor sunt generate, tipurile RDI pot fi selectate sau deselectate pentru vizualizare. Editarea 
segmentării se poate efectua și prin introducerea de către utilizator. 

NOTĂ:  Dacă butoanele VS și VD din Axa scurtă funcție sunt ambele deselectate sau dacă butonul de selectare a 
camerei din Axa lungă este deselectat, butonul Propagare automată pornire va fi dezactivat.

Pentru a porni segmentarea VS și VD, efectuați următoarele: 

1. Selectaţi seria axei scurte şi ajustaţi fereastra/nivelul.

2. Faceți clic pe .

3. Faceți clic pe  pentru segmentare automată.

4. Efectuați selecțiile corespunzătoare din bara de instrumente de segmentare, așa cum se arată în Figura 1.

5. Selectați  pentru a începe segmentarea automată.

Axa scurtă Axa lungă
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FIGURA 1. Bara de instrumente pentru segmentare

*Funcționalitatea de propagare va fi schimbată atunci când preferința este verificată pentru axa răsucire x (secțiune) și y 
(fază) pentru modul matrice.

Tabelul 1:  Tipuri de contur pentru segmentarea automată

Mod netezire 
– Include 
mușchii 
papilari în 
volumul 
ventricular. 

Mod aspru – 
Exclude 
mușchii 
papilari din 
volumul 
ventricular. 

VS aspru, VD 
neted.

VS neted, VD 
aspru

Prezentare 
contururi 
endocardic şi 
epicardic. 

Afișare 
contururi 
endocardice.

Prezentare 
acorduri.

Tabelul 2:  Tipuri propagare* segmentare automată

Propagă toate secțiunile 
toate fazele sau arată toate 
secțiunile toate fazele

Propagă toate secțiunile; 
fază singulară

Propagare toate fazele; 
secțiune unică

Propagă ce prezintă 
contururi numai pentru 
fazele ED/ES

Tabelul 3:  Selecție ventriculară

Ventricul drept – Generați segmentarea sau afișați Ventricul stâng – Generați segmentarea sau afișați 
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Efectuați segmentarea automată pentru toate secțiunile și toate fazele

Această opțiune este necesară pentru generarea de analize regionale, disincronie și rezultate ale analizei planului valvei. 

1. Selectaţi seria axei scurte şi ajustaţi fereastra/nivelul.

2. Faceți clic pe .

3. Faceți clic pe  pentru segmentare automată.

4. Din bara de segmentare selectați fie modul neted  sau aspru .

5. Pentru a genera rezultate de masă miocardică, selectați .

6. Clic pe  pentru toate fazele și toate secțiunile.

7. Clic fie pe  fie pe  sau ambele.

NOTĂ:  Pentru o segmentare VD optimă, selectați traiectoriile atât epicardice, cât și cele endocardice.

8. Selectați  pentru a începe segmentarea automată.

NOTĂ:  Butonul Propagare automată pornire va fi dezactivat dacă sunt deselectate ambele selecții VS și VD.

Verificați precizia și editarea segmentării
1. Redaţi seria axei scurte în modul cinematic şi verificaţi acurateţea contururilor.

2. Editaţi orice contururi care sunt inexacte.

NOTĂ:  Editarea conturului este acceptată pentru modul netezire. Efectuați o modificare a conturului și selectați 
segmentare automată pornire.

Pentru a realoca ED sau ES, faceți clic pe butonul ED sau ES și selectați partea stângă sau partea dreaptă de pe celula matrice. 
Consultați Vizualizare matrice la pagina 73.

NOTĂ:  Atribuirile de fază ale ED și ES sunt determinate prin segmentare. Celui mai mare volum calculat i se atribuie ED, 
iar celui mai mic volum calculat i se atribuie ES.

3. Verificați plasarea punctului de inserție inferior al VD pe fiecare secțiune. Ajustați pentru fiecare secțiune, dacă este 
necesar.

4. Examinați modul matrice și confirmați atribuirile ED și ES.
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Efectuați segmentarea automată pentru toate secțiunile în fază unică
1. Selectaţi seria axei scurte şi ajustaţi fereastra/nivelul.

2. Faceți clic pe .

3. Faceți clic pe .

4. Din bara de segmentare selectați fie modul neted  sau aspru .

5. Pentru a genera rezultate de masă miocardică, selectați .

6. Examinați imaginile cu axa scurtă și selectați faza telediastolică.

7. Selectați  sau  sau ambele. 

8. Selectați  pentru toate secțiunile într-o singură fază.

9. Selectați  pentru a începe segmentarea automată.

10. Examinați imaginile axă scurtă și selectați faza telesistolică.

11. Selectați  pentru a începe segmentarea automată. 

NOTĂ:  Butonul Propagare automată pornire va fi dezactivat dacă sunt deselectate ambele selecții VS și VD.

Examinați precizia/editarea segmentului
1. Redaţi seria axei scurte în modul cinematic şi verificaţi acurateţea contururilor.

2. Editaţi orice contururi care sunt inexacte.

3. Examinați matricea și confirmați atribuirile ED și ES.

4. Examinați toate rezultatele de pe tabelul de măsurare.
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Procedura de analiză a funcției VS și VD manuală
NOTĂ:  Se recomandă utilizarea fazelor telediastolice și telesistolice. Procesarea trebuie să înceapă la faza 

telediastolică. Fluxul de lucru al analizei este realizat în mod obişnuit de la bază către vârf.

1. Selectați .

2. Selectaţi seria adecvată a axei scurte din Vizualizare imagine. 

3. Faceți clic pe .

4. Faceți clic pe butonul  pentru măsurători de volum.

5. Localizați faza telediastolică.

Definiţi endocardul

1. Selectați  pentru VS sau  pentru VD. 

2. Trasați conturul endocardului.

3. Treceți la următoarea secțiune utilizând , tastele săgeată stânga și dreapta, rotița mouse-ului sau 
selectând miniatura.

4. Repetaţi paşii 2 şi 3 până când întregul ventricul stâng și/sau drept este segmentat.

Instrumentul de contur al endocardului va rămâne selectat pentru a accelera segmentarea multiplelor secţiuni.

5. Localizați faza telesistolică.

6. Repetaţi paşii 2 şi 3 în faza telesistolică până când întregul ventricul stâng și/sau drept este segmentat.

NOTĂ:  Software-ul defineşte în mod automat faza telediastolică ca fiind faza cu cel mai mare volum, iar faza 
telesistolică ca fiind faza cu cel mai mic volum. Atribuirea fazelor telediastolică şi telesistolică se actualizează pe 
perioada segmentării.

Verificați precizia și editarea segmentării
1. Redaţi seria axei scurte în modul cinematic şi verificaţi acurateţea contururilor.

2. Editaţi orice contururi care sunt inexacte.

3. Examinați matricea și confirmați atribuirile ED și ES.

4. Examinați toate rezultatele de pe tabelul de măsurare.
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Procedura masă miocardică VS şi VD manuală
1. Selectați faza cardiacă corespunzătoare.

2. Selectați  pentru epicardul VS sau  pentru epicardul VD. 

3. Trasați conturul epicardic.

4. Continuați cu următoarea secțiune folosind  sau folosiți <-- și --> sau selectați pictograma.

5. Repetaţi paşii 3 şi 4 până când întreg epicardul ventricul stâng și/sau drept este segmentat.
Rezultatele masei sunt actualizate automat pe măsură ce sunt definite contururile epicardice.

Examinați precizia/editarea segmentului
1. Redaţi seria axei scurte în modul cinematic şi verificaţi acurateţea contururilor.

2. Editaţi orice contururi care sunt inexacte.

3. Examinați modul matrice și confirmați atribuirile ED și ES.

4. Examinați toate rezultatele de pe tabelul de măsurare.

Interpolare bazală
Pentru a efectua interpolarea pentru secțiunile bazale, identificați inelul valvei mitrale sau tricuspide pe o vizualizare a 
axei lungi.

NOTĂ:  Funcția de interpolare este „dezactivată”, cu excepția cazului în care inserția automată a inelului valvei pentru 
VS și VD este setată de la preferințe. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare. Verificați VM automat sau 
Introducere inel VT sub Funcție.

1. Pentru interpolare bazală VS, selectați o vizualizare cu 2 camere în modul de comparare.

2. Selectați .

3. Definiți inelul MV, așa cum se arată în Figura 2. Examinați amplasarea liniei pe fazele telesistolică și telediastolică 
corespunzătoare, utilizând comenzile cine.

NOTĂ:  Interpolarea bazală multi-plan este acceptată. De exemplu, inelul VM poate fi identificat în vizualizările în 2 
camere și în 4 camere; potrivirea se face între cele două planuri. Pentru plasarea automată, selectați 
Instrumente > Preferințe > Editare. Verificați Introducere inel VM automată și includeți inelul VM cu 4 camere. 

NOTĂ:  Localizați seria de amplasare fie a VM, fie a inelului VT, făcând clic pe  sau  localizată în partea 
stângă jos a portului de vizualizare. 
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FIGURA 2. Inelul VM

4. Examinați calculul actualizat examinând secțiunile de comparare în raport cu linia. 

După cum se arată în Figura 3, calculul volumului interpolat se bazează pe relația intersecției liniei cu secțiunea (linie roz), 
acest volum este acum inclus în rezultatele volumului. Regiunea de interes curentă nu va fi afișată. Secțiunile care au fost 
interpolate vor indica cantitatea de volum cu procentul de interpolare în colțul stâng al imaginii, așa cum se arată în Figura 3.

FIGURA 3. Calculul volumului

5. Pentru interpolare bazală VD, selectați o vizualizare cu 4 camere în modul de comparare.

6. Selectați .

7. Definiți inelul TV, așa cum se arată în Figura 4. Examinați amplasarea liniei pe fazele telesistolică și telediastolică 
corespunzătoare, utilizând comanda cine.
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FIGURA 4. Inelul TV

8. Examinați calculele actualizate, examinând secțiunile de comparare în raport cu linia și examinați atribuirile ED și ES 
din modul de vizualizare matrice.

9. Pentru a reseta rezultatul la valoarea inițială, faceți clic dreapta pe mouse și țineți-l direct pe linie pentru a selecta 
ștergere sau faceți clic stânga pe linie și folosiți tasta ștergere de pe tastatură. 

Verificarea acurateţei
1. Redaţi seria axei lungi în modul cinematic şi examinaţi amplasarea liniei.

2. Reglați plasarea liniei în funcție de necesități.

3. Dacă s-a efectuat introducerea automată, verificați dacă există o selecție corespunzătoare a seriei și plasarea liniei. 
Dacă nu este plasat corespunzător, dați clic dreapta cu mouse-ul pe linie și ștergeți.

Corecția mișcării între serii
Corecția mișcării între serii compensează pentru transferul cardiac, care poate apărea între achiziția imaginilor pe axa 
lungă și a imaginilor pe axa scurtă. Erorile în volumul camerei pot apărea dacă planurile inelare sunt derivate din imagini 
pe axa lungă, care nu se înregistrează spațial cu imagini pe axa scurtă, care conțin contururi endocardice utilizate pentru 
analiza volumetrică. Eroarea poate apărea dacă imaginile pe axa scurtă și lungă sunt obţinute în diferite etape ale ciclului 
respirator, sau dacă pacientul îşi schimbă poziţia (adică trece) între achiziţia imaginilor pe axa lungă şi scurtă. Când este 
selectată Corecția mișcării între serii, centrul telediastolic al planului valvei atrioventriculare este definit de cel mai bazal 
contur endocardic ventricular telediastolic. Formarea unghiului planului valvei inelului şi poziţia relativă a centrului său pe 
alte faze cardiace sunt determinate de formarea unghiului liniilor inelului şi de poziţia relativă a centrelor inelului, aşa cum 
sunt definite pe imaginile axei lungi. 

NOTĂ:  Pentru a accesa caracteristica din modul de analiză a funcţiilor. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare. 
Selectaţi Corectare mişcare între serii din Funcţie.

1. Efectuați segmentarea automată VS și VD pentru toate fazele tuturor secțiunilor.

2. Efectuați interpolarea bazală pentru VS și VD. 

3. Selectați .
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4. Acordul poate fi confirmat atunci când linia punctată apare suprapusă peste plasarea liniei inelului VM, aşa cum se 
arată în figura 5 (stânga).

FIGURA 5. Acord confirmat (stânga) Translație cardiacă (dreapta)

5. Figura 5 (dreapta) prezintă un spațiu liber între linia inelului neîntreruptă și cea punctată. 

6. Linia neîntreruptă reprezintă planul inelului desenat pe imaginea axei lungi. Linia punctată reprezintă planul inelului 
translat în funcţie de locul celui mai bazal contur al endocardului. 

NOTĂ:  Este responsabilitatea utilizatorului să determine motivul pentru spaţiul liber dintre linia neîntreruptă şi cea 
punctată şi să corecteze analiza, dacă este necesar. Cauzele posibile pentru un spaţiu liber includ:

- Cel mai bazal contur endocardic pe imaginea pe axa scurtă nu este trasat pe secțiunea corectă. Dacă nu se corectează, 
software-ul va compensa incorect translația. 

- Linia inelului nu reprezintă poziţia inelului. Dacă nu se corectează, software-ul va compensa incorect translația. 
- Translația cardiacă dintre achiziţia pe axa lungă şi achiziţia pe axa scurtă.

Dacă cel mai bazal contur al endocardului este trasat pe secţiunea corectă şi linia inelului este trasată corect pe 
imaginea axei lungi, atunci spaţiul liber dintre linia neîntreruptă şi cea punctată reprezintă translația cardiacă 
reală, iar software-ul va corecta pentru acea translație.

7. Revizuiți translația dacă s-a efectuat segmentarea VD și dacă s-a plasat inelul VT. 
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Vizualizare matrice 
NOTĂ: Axa x (secțiune) și y (fază) pot fi schimbate. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare. Selectați Inversare axă x 
(secțiune) și y (fază) pentru modul matrice sub opțiunea Funcție. Dacă preferința este modificată, aplicația trebuie 
repornită.

Matricea este utilizată pentru a verifica și a atribui fazele telesistolice și telediastolice și pentru a naviga între faze și 
secțiuni. Fazele ED și ES atribuite sunt indicate sub formă de blocuri de culoare solidă roșie pentru ED sau albastră pentru 
ES, după cum este indicat în Figura 6.

FIGURA 6. Vizualizare matrice pentru VS și VD

Alocare ventriculară

Atribuirea ED (Figura 7) sau ES (Figura 8) pentru ventriculul stâng se realizează prin selectarea secțiunii din dreapta a unei 
singure celule din matrice.

Atribuirea ED (Figura 9) sau ES (Figura 10) pentru ventriculul drept se realizează prin selectarea secțiunii din stânga a unei 
singure celule din matrice.

FIGURA 7. FIGURA 8.

FIGURA 9. FIGURA 10.

Fază ES atribuită

Fază ED atribuită
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Alocare atrială

Atribuirea ED (Figura 11) sau ES (Figura 12) pentru atriul stâng se realizează prin selectarea secțiunii din dreapta a unei 
singure celule din matrice.

Atribuirea ED (Figura 13) sau ES (Figura 14) pentru atriul drept se realizează prin selectarea secțiunii din stânga a unei 
singure celule din matrice.

Funcționarea matricei

Ștergerea contururilor poate fi efectuată fie prin selectarea unui rând de fază sau de secțiune, fie a unei singure celule din 
matrice și printr-un clic dreapta cu mouse-ul.

Interpolarea se poate observa prin indicatorii necolorați. Interpolarea poate fi aplicată pentru următoarele condiții: 
• Dacă aceeași fază cardiacă este trasată pe secțiuni pentru telesistolă sau telediastolă și o secțiune a fost omisă.
• Dacă aceeași fază cardiacă este trasată pe secțiuni pentru telesistolă sau telediastolă și/sau o secțiune a fost omisă, 

interpolarea bazală poate fi aplicată.

Opțiuni de afișare

FIGURA 11. FIGURA 12.

FIGURA 13. FIGURA 14.

Afișare matrice VS/VD Afișare matrice AD/AS
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Selecții 

*Consultați nota de la Atrii la pagina 81.

Indicatori camere 

Indicatori segmentare ventriculară 

Indicatori segmentare atrială 

ED/ES global Când este selectat global, volumul combinat se bazează pe atribuirile ED și ES 
care au aceeași fază.

TD/TS unică Când este selectată unică, volumul combinat se bazează pe cel mai mare și cel 
mai mic volum per fază pentru fiecare secțiune. Trebuie să selectați modul 
Propagare toate secțiunile, toate fazele pentru a activa. Interpolare bazală nu 
este acceptată în acest mod. 

Interpolare Selectați „Pornire” sau „Oprire”. Indicată direct pe curba volumului. 

TD Faceți clic direct pe partea stângă a celulei din matrice pentru VD sau pe partea 
dreaptă a celulei pentru VS pentru a atribui faza telediastolică.

Faceți clic direct pe partea stângă a celulei din matrice pentru AD sau pe partea 
dreaptă a celulei pentru AS pentru a atribui faza telediastolică.

TS Faceți clic direct pe partea stângă a celulei din matrice pentru VD sau pe partea 
dreaptă a celulei pentru VS pentru a atribui faza telesistolică.

Faceți clic direct pe partea stângă a celulei din matrice pentru AD sau pe partea 
dreaptă a celulei pentru AS pentru a atribui faza telesistolică.

Max

 

Selectare pentru volumul maxim al atriului*

Min

 

Selectare pentru volumul minim al atriului*

Endocard VS Epicard VS Endocard VD Epicard VD

Endocard AD Endocard AS
Instrucțiuni de utilizare suiteHEART® Software NS-03-043-0003-RO Rev. 2 75



Rezultatele analizei funcției ventriculare

FIGURA 15. Rezultatele segmentării automate ventriculare

1. Rezultate volumetrice, 2. Curba volumului, 3. Matrice

Curba volumului

Atunci când este realizată segmentarea automată pentru toate fazele și toate secțiunile pentru VS sau VD, se generează un 
volum ventricular versus curba de timp, așa cum se arată în Figura 15. Faceți clic dreapta cu mouse-ul pentru a include 
volumul curbei în raport.

• Cercul roșu indică telediastola (etichetat cu ED pe portul de vizualizare a imaginii).
- Dați clic și trageți cercul roșu pentru a reatribui ED.

• Cercul albastru indică telesistola (etichetat cu ES pe portul de vizualizare a imaginii).
- Dați clic și trageți cercul albastru pentru a reatribui ES.

• Cursorul verde indică rata ejecţiei de vârf (PER) ml/sec. (Cursor vertical interactiv).
• Cursorul galben indică rata umplerii de vârf (PFR) ml/sec. (Cursor vertical interactiv).
• Selectarea fazei imaginii corespunzătoare este indicată prin cercul alb de pe curba volumului.

Rezultatele volumetrice sunt afişate în tabelul măsurătorilor. 
• Pentru a revizui rezultatele masei ventriculare sau indexului de masă, faceți clic stânga pe triunghiul inversat pentru VS sau 

pentru VD.
• Faza selectată din lista fazelor este afișată în raport. Valoarea implicită este TD.

1

2

3
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FIGURA 16. Rezultate masă

FIGURA 17. Tabelul volumului camerei

Valorile volumetrice VS și VD sunt afişate în tabelul volumului camerei. 
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Analiza regională ventricul stâng
Analiza regională VS permite analizarea mișcării peretelui, grosimii peretelui, îngroșării peretelui și rezultatelor grosimii 
peretelui.

NOTĂ:  Dacă butoanele VS și VD din Axa scurtă funcție sunt ambele deselectate sau dacă butonul de selectare a 
camerei din Axa lungă este deselectat, butonul Propagare automată pornire va fi dezactivat. 

1. Efectuați segmentarea automată VS pentru toate secțiunile în toate fazele (consultați pagina 66).

2. Revizuiți amplasarea punctului de inserție VD pe fiecare secțiune și reglați punctul de inserție VD pentru secțiunile 
bazale.

3. Pentru a adăuga un punct de inserție VD într-o locație de secțiune, faceți clic pe punctul de inserție VD , 
selectați o secțiune segmentată automat și depuneți punctul de inserție VD. 

4. Confirmați clasificarea bazală, mijlocie și apicală. 

5. Faceți clic pe analiza regională . Grosimea, îngroșarea procentuală și mișcarea peretelui vor fi afișate într-un 
format diagramă, grafică sau de tabel.

FIGURA 18. Analiza regională
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Analiza disincroniei
Disincronia este o extensie a rezultatelor analizei regionale care permite calcularea bazei uniformității temporale a 
grosimii peretelui (TUWT) pe baza informațiilor circumferențiale obținute din analiza regională. 

Procedura analizei disincroniei
1. Realizați Segmentarea automată VS (A se vedea Efectuați segmentarea automată pentru toate secțiunile și toate 

fazele la pagina 66.).

2. Selectați Analiza regională .

3. Selectaţi Fila disincronie.

4. Tabelul de măsurare va afișa rezultatele pentru fiecare secțiune și rezultatul global mediu.

5. Calculul rezultatului global este optim atunci când sunt incluse doar secțiuni ventriculare medii VS. Pentru a elimina 
un rezultat de secțiune din calculul rezultatului global, faceți clic direct pe caseta de bifare în coloana din maxim 
dreapta (Figura 19).

FIGURA 19. Calculul rezultatului global

Referință recomandată

Bilchick et al, “Cardiac Magnetic Resonance Assessment of Dyssynchrony and Myocardial Scar Predicts Function Class Improvement 
Following Cardiac Resynchronization Therapy”, JACC, Vol.1:No 5: 2008 p.561-8

Helm RH, Leclercq C, Faris OP, Ozturk C, McVeigh E, Lardo AC, Kass DA. Cardiac dyssynchrony analysis using circumferential versus 
longitudinal strain: implications for assessing cardiac resynchronization. Circulation. 2005 May 31;111(21):2760-7. doi: 10.1161/
CIRCULATIONAHA.104.508457. Epub 2005 May 23. PMID: 15911694; PMCID: PMC2396330.
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Segmentare automată pe axa lungă

1. Selectați .

2. Selectaţi o serie a axei lungi.

Se recomandă crearea unei serii cu vizualizările standard pe axa lungă.

3. Selectați .

4. Selectați  pentru a propaga toate secțiunile, toate fazele.

5. Faceți clic pe .

NOTĂ:  Butonul Propagare automată pornire va fi dezactivat dacă este deselectată selecția vizualizare axă lungă.

6. Examinați toate traiectoriile. Reglați linia centrală astfel încât să corespundă axei lungi a ventriculului stâng de la bază 
la vârf.

7. Pentru a trasa manual, faceți clic pe  pentru a trasa endocardul ventricular stâng și faceți clic pe  pentru a 
trasa endocardul ventricular drept, atât pentru telediastolă cât și pentru telesistolă.

8. Pentru calculul masei, trasați epicardul ventricular stâng  sau epicardul ventricular drept .

FIGURA 20. Plasare linie centrală

Rezultatele sunt afişate în tabelul măsurătorilor.
Instrucțiuni de utilizare suiteHEART® Software NS-03-043-0003-RO Rev. 2 80



 Atrii
NOTĂ:  Etichetele de măsurare implicite pentru volumele atriale sunt VTD, care se referă la volumul atrial maxim și VTS, 

care se referă la volumul atrial minim. Pentru a seta etichetele ca MaxV și MinV, selectați Instrumente > 
Preferințe > Editare. Selectați Etichetă volum atrial: MaxV, MinV de la opțiunea Funcție.

Analiza manuală a AS şi a AD
1. Selectaţi seria adecvată din Image View (Vizualizare imagine). 

NOTĂ:  Pentru rezultate optime, se recomandă utilizarea unei stive cu 4 camere pentru analiză. Vizualizarea în 4 
camere delimitează mai bine anatomia atrială.

2. Faceți clic pe .

3. Selectaţi butonul .

4. Localizați faza telediastolică.

Definiţi endocardul

1. Selectați  pentru endocardul AS sau  pentru endocardul AD.

2. Trasați conturul endocardului.

3. Treceți la următoarea secțiune utilizând , folosiți tastele săgeată stânga și dreapta, rotița mouse-ului sau 
selectați miniatura.

4. Repetaţi paşii 2 şi 3 până când întregul atriu este segmentat.

5. Localizați faza telesistolică.

6. Repetaţi paşii 2 şi 3 în faza telesistolică până când întregul atriu este segmentat.

NOTĂ:  Software-ul defineşte în mod automat faza telediastolică ca fiind faza cu cel mai mare volum, iar faza 
telesistolică ca fiind faza cu cel mai mic volum. Atribuirea fazelor telediastolică şi telesistolică se actualizează pe 
perioada segmentării.

7. Dacă a fost utilizată o vizualizare pe axa scurtă, identificați VM și/sau inelul TV.
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Analiza automată a AS sau a AD

1. Faceți clic pe .

2. Selectaţi o serie a axei lungi.

NOTĂ:  Se recomandă crearea unei serii cu vizualizările standard pe axa lungă. Segmentarea atrială este acceptată 
pentru vizualizările cu 2 camere și cu 4 camere. 

3. Selectați .

4. Selectați  pentru a propaga toate secțiunile, toate fazele.

5. Faceți clic pe .

NOTĂ:  Butonul Propagare automată pornire va fi dezactivat dacă este deselectată selecția vizualizare axă lungă.

6. Examinați toate traiectoriile. Reglați linia centrală, astfel încât să fie poziționată paralel cu camera atriului.

7. Pentru a trasa manual, faceți clic pe  pentru a trasa endocardul AD și faceți clic pe  pentru a trasa 
endocardul AS, atât pentru telediastolă, cât și pentru telesistolă.

FIGURA 21. Plasare linie centrală
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Dimensiuni și suprafață atriale

1. Faceți clic pe .

2. Selectați seria corespunzătoare.

3. Pentru a efectua o măsurătoare a dimensiunii atriale, faceți clic direct pe tabelul din coloană pentru AS sau AD și apoi 
puneți două puncte. Consultați Figura 22.

4. Pentru a efectua o măsurătoare a zonei atriale, faceți clic direct pe tabelul din coloană pentru AS sau AD și apoi 
desenați o RDI. Consultați Figura 22.

FIGURA 22. Măsurătoare atrială
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Măsurători implicite
Aplicaţia permite raportarea măsurătorilor liniare și zonale. Indiciile instrumentelor sunt disponibile prin plasarea 
cursorului peste măsurarea listată în tabel.

FIGURA 23. Măsurători implicite

1. Includeți în raport, 2. Câmp de introducere a textului pentru pericard, 3. Adăugare/Eliminare măsurare personalizată, 4. Ștergeți toate măsurătorile

Efectuați o măsurătoare

1. Selectați .

2. Selectaţi seria. 

3. Faceți clic pe butonul .

4. Găsiți imaginea care conţine anatomia ce urmează a fi măsurată.

5. Faceți clic pe măsurătoarea dorită, care va fi evidențiată pentru a indica faptul că selecția este activă. 

ATENȚIE: Plasarea precisă a liniei este esenţială pentru rezultatele măsurătorii. În cazul în care măsurătorile 
sunt inexacte pot să apară diagnosticări greşite. Măsurătorile trebuie realizate doar de către 
utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

1

2

3 4
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6. Pentru a edita, faceți clic pe adnotare și când culoarea se schimbă în violet este activă. Plasaţi cursorul peste unul 
dintre punctele de final şi ajustaţi-l. 

Valoarea distanţei măsurate se actualizează în consecinţă în tabelul măsurătorilor, atunci când deplasaţi cursorul 
în afara ferestrei de editare a imaginii.

Plasaţi cursorul peste marcajul central pentru a deplasa întreaga linie de măsurare a distanţei într-o altă locaţie.

NOTĂ:  Pentru a reseta măsurătoarea, selectați linia distanței de măsurare și accesați meniul din dreapta mouse-ului și 
selectați coșul de gunoi, sau utilizați tasta Delete (Ștergere) de pe tastatură. 

NOTĂ:  Măsurătorile personalizate pot fi reordonate din fila Preferințe de imprimare Altele de la Preferințe, selectați 
Instrumente > Preferințe > Editare, apoi selectați fila Imprimare.

Ștergeți măsurătorile

Faceți clic pe  pentru a șterge toate măsurătorile.

Adăugarea unei măsurători personalizate

1. Clic pe . 

2. Introduceţi o etichetă unică în fereastra pop-up Add Custom Measure (Adăugare măsurătoare personalizată).

3. Selectaţi tipul măsurătorii, fie Linear (Liniar), fie Area (Suprafaţă).

4. Selectaţi OK. 

Eliminarea unei măsurători personalizate

1. Clic pe . 

2. Selectaţi măsurătoarea(le) personalizată(e) pentru a fi eliminată(e) din listă.

3. Alegeţi Selectare.

NOTĂ:  Măsurătorile personalizate create vor fi prezente pentru toate analizele viitoare până la eliminarea din listă.
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Analiza planului valvei aortice
Caracteristica de analiză a planului valvei aortice permite calcularea vitezei de vârf, a gradientului de presiune de vârf și a 
gradientului mediu de presiune pentru valva aortică.

Folosind rezultatele din segmentarea automată a VS, gradientul de presiune este calculat din debitul cardiac, pe baza 
modificărilor cadru cu cadru în volumul sistolic al ventriculului stâng.

Procedura de analiză a planului valvei aortice
1. Efectuați segmentarea automată VS pe toate secțiunile în toate fazele (consultați pagina 66).

2. Selectați o serie care demonstrează anatomia valvei.

3. Selectați Zona valvei aortice din tabelul de măsurare (Figura 24) și efectuați planimetria valvei aortice, așa cum se 
arată în Figura 25.

FIGURA 24. Zona valvei aortice 

4. După finalizarea RDI, tabelul se va actualiza cu rezultatele și va prezenta un grafic care arată gradientul de presiune în 
timp.

Faceți clic pe  pentru a șterge toate măsurătorile.

Referință recomandată

Wolff, Steven D., M.D., Ph.D. Noninvasive methods for determining the pressure gradient across a heart valve without using velocity 
data at the valve orifice. U.S. Patent 9,585,568, March 7, 2017.
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FIGURA 25. Analiza planului valvei aortice

ATENȚIE: Este recomandat să fiți calificat în efectuarea analizei cardiace, dacă rezultatele analizei trebuie 
utilizate pentru a ajunge la un diagnostic.

NOTĂ:  Rezultatele vitezei de vârf, gradientului presional de vârf și gradientului presional mediu obținute prin analiza 
planului valoric al aortei, nu sunt valide la pacienții cu regurgitație mitrală sau cu șunt.

Fracție de ejecție a miocardului

Fracția de contracție miocardică (FCM) necesită o segmentare completă VS endo și epi a axei scurte și este semnalată în 
tabelul cu rezultate pentru funcția axei scurte. Este de datoria utilizatorului să își stabilească propriile intervale normale 
pentru FCM. 
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Referințe recomandate

Abdalla M, Akwo EA, Bluemke DA, Lima JAC, Shimbo D, Maurer MS, Bertoni AG. Association between reduced myocardial 
contraction fraction and cardiovascular disease outcomes: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Int J Cardiol. 2019 
Oct 15;293:10-16. doi: 10.1016/j.ijcard.2019.07.040. Epub 2019 Jul 11. PMID: 31327521; PMCID: PMC7175692.

Arenja N, Fritz T, Andre F, Riffel JH, Aus dem Siepen F, Ochs M, Paffhausen J, Hegenbart U, Schönland S, Müller-Hennessen 
M, Giannitsis E, Kristen AV, Katus HA, Friedrich MG, Buss SJ. Myocardial contraction fraction derived from cardiovascular 
magnetic resonance cine images-reference values and performance in patients with heart failure and left ventricular 
hypertrophy. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017 Dec 1;18(12):1414-1422. doi: 10.1093/ehjci/jew324. PMID: 28165128.

Maurer MS, Packer M. How Should Physicians Assess Myocardial Contraction?: Redefining Heart Failure With a Preserved 
Ejection Fraction. JACC Cardiovasc Imaging. 2020 Mar;13(3):873-878. doi: 10.1016/j.jcmg.2019.12.021. PMID: 32139035.
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Analiza fluxului
Modul de analiză a fluxului acceptă atât cerințe pentru fluxul 2D, cât și pentru cel 4D. Sunt acceptate atât segmentarea 
manuală, cât și cea complet automată cu cuantificarea volumului fluxului, a vitezei, a volumului regurgitant, a gradientului 
de presiune, a înjumătățirii presiunii și a Qp/Qs. Pe baza selecţiei(lor) metodei utilizatorului, se poate obţine calcularea 
automată a regurgitării aortice, mitrale, pulmonare şi tricuspide. Rezultatele exacte ale fluxului depind de imaginile 
obținute utilizând planul de scanare corect, parametrii de achiziție corespunzători și codificarea fluxului prin plan.

NOTĂ:  Segmentarea automată poate fi mai puțin precisă în cazurile în care calitatea imaginii este slabă. În aceste 
cazuri, utilizatorul este responsabil pentru editarea contururilor sau efectuarea segmentării manuale.

NOTĂ:  Dacă atât contrastul fazei 2D, cât și analiza fluxului 4D în linie au fost efectuate, toate rezultatele vor fi 
disponibile în modul de analiză a fluxului.

Caracteristica de pre-procesare acceptă identificarea tipurilor de vase pentru contrastul de fază 2D, așa cum este 
menționat în tabelul 1. Consultați instrucțiunile de utilizare a suiteDXT.

ATENȚIE: După pre-procesare, utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acurateței pentru întreaga analiză 
și pentru efectuarea corectărilor necesare. O revizuire completă trebuie să includă:
- Plasare RDI 
- Identificarea corectă a vaselor pentru fiecare categorie
- Corecție nivel de referință

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea precisă și atribuirea corectă a categoriei tuturor 
regiunilor de interes (RDI), inclusiv a celor generate sau modificate de algoritmii de segmentare 
automată. Valorile cantitative generate de software depind de plasarea precisă și atribuirea corectă 
a categoriei vaselor tuturor regiunilor de interes.

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat o interpretare clinică a 
rezultatelor. Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul 
în care măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate 
doar de către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.
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FIGURA 1. Prezentare generală interfață analiză flux

1. Categorii vase, 2. Selecție adult/pediatric, 3. Selecție RDI activă, 4. Inversare grafic, 5. Propagare selecții, 6. Ştergere opţiuni, 7. Nivel de referință, 
meniu derulant de corecţie, 8. Decalaj: Fază, dilatare, flux, 9. Excludeți pixelii de zgomot, 10. Control opacitate culoare, 11. Corectare distorsiune, 
12. Selecţii mod curbă, 13. Selecţii tabel rezultate, 14. Rezultat/Afişare curbă, 15. Mod regurgitant, 16. Instrumente de editare, 17. Analiză Integrată

NOTĂ:  Analiza fluxului afișează magnitudinea și imaginile de fază în afișare imagini una lângă alta. Alte tipuri de imagini 
achiziționate în aceeași locație de scanare nu sunt afișate și trebuie revizuite în vizualizator.

NOTĂ:  Ritmul cardiac poate fi obţinut prin trecerea peste rezultatul fluxului pe afişajul curbei.
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Analiza fluxului folosind segmentarea automată
Dacă pre-procesarea a fost finalizată, pe baza seriei de contrast în fază 2D prezente în studiu, segmentarea va fi efectuată 
automat pe seria de contrast în fază 2D și atribuită categoriei corespunzătoare de vas (tabelul 1). Segmentarea automată 
nu necesită plasarea unei RDI inițiale pe vas, ci doar selectarea categoriei adecvate a vasului și seria corespunzătoare care 
afișează acel vas. Dacă pre-procesarea nu este efectuată, este important să selectați categoria corespunzătoare care se 
corelează cu anatomia vasului care a fost obținută.

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea precisă și alocarea corectă de categorie ale tuturor 
regiunilor de interes (RDI), inclusiv a celor generate de pre-procesare. 

NOTĂ:  Dacă există mai mult de șase vase obținute pentru contrast de fază per filă, caracteristica pre-procesare va 
păstra doar cele șase rezultate cele mai recente.

NOTĂ:  Rezultatul net al fluxului se va afişa la fiecare categorie de vase. Dacă există mai mult de o măsurătoare a 
fluxului într-o categorie de vase, se va afişa rezultatul mediu. Pentru a ascunde această valoare, selectați 
Instrumente > Preferințe > Editare și setați unitatea de flux la NICIUNA în Flux. 

Tabelul 1:  Categorii vase

Categoria vasului Indiciu 
instrument

Etichetă

LVOT Tract debit ventricular stâng (pediatric) 

pAAo Aortă ascendentă proximală

mAAo Aortă ascendentă mijlocie

pDAo Aortă descendentă proximală
(Pediatric)

SVC Vena cavă superioară
(Pediatric)

MPA Arteră pulmonară principală

RPA Arteră pulmonară dreapta
(Pediatric)
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Efectuați segmentare automată sau manuală 
(Exemplu de segmentare aortă ascendentă proximală)

1. Selectați Adult sau Pediatric .

2. Selectați categoria .

3. Selectați seria de contrast de fază corespunzătoare care demonstrează aorta ascendentă proximală, așa cum se arată 
în figura 2.

FIGURA 2. Aortă ascendentă proximală

LPA Arteră pulmonară stânga
(Pediatric)

IVC Vena cavă inferioară
(Pediatric)

dDAo Aortă descendentă distală
(Pediatric)

Flux 1, flux 2 Categorii definite de utilizator. Faceți clic dreapta și 
introduceți o nouă etichetă pentru categorie. Eticheta 
apare ca indiciu instrument. 

Tabelul 1:  Categorii vase

Categoria vasului Indiciu 
instrument

Etichetă
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4. Selectați culoarea RDI active, așa cum se arată în figura 3.

FIGURA 3. Selecție RDI activă

Sunt disponibile șase RDI, numerotate de la 1 - 6. Codificarea culorilor rămâne consecventă în vizualizarea analizei, grafice 
și porturi de vizualizare imagini.

5. Selectați .

6. Examinați segmentarea pe vas. Confirmaţi că a fost segmentat vasul corect. 
Dacă este segmentat vasul greșit, efectuați segmentarea manuală.

7. Pentru a efectua segmentarea manuală selectați .

8. Creați un contur în jurul unui vas depunând 4 puncte în jurul vasului de interes, deplasați cursorul în afara ferestrei de 
editare pentru a închide RDI.

• Alegeți  pentru segmentarea automată pe toate fazele din secțiune.

sau

• Alegeți  pentru a propaga același contur pe toate fazele din secțiune. Acesta este util atunci când se analizează vase 
mici, staţionare.

9. Pentru a edita, faceți clic pe un contur, efectuați editarea și faceți clic pe . Consultați Editarea conturului la 
pagina 94.

10. Rezultatele fluxului sunt afişate pe grafic şi în tabelele cu rezultate. Faceţi clic în caseta de selectare din dreptul 
rezultatului fluxului, pentru a elimina curba asociată din grafic. 

11. Selectați o opțiune de corectare a nivelului de referință din derularea fișierului.
Curbele cu o corecție a nivelului de referință aplicată vor avea puncte de date fază solide, așa cum se arată în figura 8. 
Consultați Opțiuni de corectare a nivelului de referință la pagina 97.

FIGURA 4. Grafic de flux – Fără corecție (grafic stânga); Corecție aplicată (grafic dreapta)
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Toate curbele de flux generate sunt afișate într-o direcție pozitivă. Curbele inversate sunt indicate prin .

Mutare categorii vase

La revizuire, dacă un rezultat complet al fluxului nu se află în categoria corectă a vasului, acesta poate fi mutat la categoria 
corespunzătoare.

Faceți clic stânga pe contur, apoi clic dreapta și eliberați; apoi treceți cursorul peste tipul vasului și selectați categoria 
corespunzătoare a vasului, așa cum se arată în figura 5. (Se afişează categoriile Pediatric.) Rezultatul fluxului va fi afişat 
acum în acea categorie.

FIGURA 5. Selecţie mutare categorie de vase

Editarea conturului
1. Selectaţi faza dorită pentru a o edita.

2. Faceţi clic stânga pe contur pentru a-l activa pentru editare.
Conturul va deveni violet indicând faptul că poate fi editat.

3. Dacă este afişat, editaţi conturul deplasând punctele pentru contururi splină prin puncte.

4. Efectuați o editare cu mâna liberă făcând clic și trasând. 

5. Faceți clic stânga cu mouse-ul pe contur pentru a-l selecta, apoi faceți clic dreapta pe mouse pentru a utiliza 
instrumentele, așa cum este descris în tabelul 2. 

6. Utilizați instrumentele de editare a porturilor de vizualizare conform descrierii din tabelul 3.
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Editați un interval de faze
1. Selectaţi secţiunea dorită.

2. Selectaţi  pentru a afişa miniaturile tuturor fazelor unei locații date a secţiunii.

3. Selectaţi prima fază din intervalul de faze, pentru a fi editată.

4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe tasta shift şi selectaţi ultima fază din interval, pentru a fi editată.

5. Editaţi conturul în fereastra de editare a imaginii.

6. Deselectaţi conturul fie făcând clic pe imagine departe de conturul selectat, fie deplasând cursorul în afara ferestrei 
de editare.

Tabelul 2:  Opțiuni clic dreapta mouse

Instrument Descriere

Ștergeți o singură RDI pe faza curentă

Ștergeți toate RDI pe toate fazele

Selecție instrument deplasare fină

Selecție instrument tragere

Se va afişa categoria curentă a vasului. Mutați rezultatele fluxului într-o categorie diferită

Tabelul 3:  Instrumente editare porturi de vizualizare 

Instrument Descriere

Copiere de la editarea până la finalizarea fazelor 

Copiere de la editarea până la începerea fazelor 

Copiere RDI din faza anterioară 
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Copiere RDI către faza următoare 

Micșorare dimensiune RDI 

Mărire dimensiune RDI

Navigați la faza anterioară și următoare

Deplasare RDI dreapta sau stânga

Deplasare RDI în sus sau în jos 

Tabelul 3:  Instrumente editare porturi de vizualizare 

Instrument Descriere
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Opțiuni de corectare a nivelului de referință
Există trei metode de corecție a nivelului de referință a fluxului pentru contrastul fază 2D. Curbele de flux care au aplicat o 
metodă de corecție vor avea puncte date fază solide.

NOTĂ:  Imaginile de contrast de fază care sunt utilizate pentru analiză nu ar trebui să aibă o înfășurare fază imagine. 
Înfășurarea de fază prezentă în imagine va anula corectarea automată a nivelului de referință.

Corectare Automată a nivelului de referință

Corectarea automată a nivelului de referință corectează erorile de fază care apar în timpul achiziției imaginii prin 
examinarea erorii de fază în organele staționare îndepărtate (de exemplu, peretele toracic, ficat etc.) și potrivirea spațială 
a datelor utilizând interpolarea liniară sau de ordin superior.

NOTĂ:  Dacă se creează o magnitudine 2D și o serie fază folosind vizualizatorul de flux 3D/4D, aplicația va crea o serie 
necorectată și o a doua serie la care s-a aplicat corectarea erorilor de fază. Nu aplicați Auto de la derularea 
corectării nivelului de referință la seria etichetată „Corectată”.

1. Generați o curbă a fluxului folosind seria de contrast de fază corespunzătoare.

2. Selectați Auto din meniul vertical de corectare a nivelului de referință.

NOTĂ:  Corectarea automată a nivelului de referință se va aplica automat dacă Corectare automată nivel de referință 
este selectată în Preferințe.

3. Corecția va fi aplicată cu rezultatele actualizate afișate direct pe graficul de flux.

4. Seriile care nu reușesc analiza de concordanță vor fi indicate printr-un simbol de avertizare, așa cum se arată în figura 6.

NOTĂ:  Înfășurarea de fază prezentă în imagine va provoca rezultate flux inexacte, după cum se arată în figura 7. 
Imaginile de contrast cu fază cine 2D care sunt utilizate pentru analiza fluxului nu ar trebui să aibă o înfășurare a 
fazei, așa cum se arată în figura 8.

FIGURA 6. Eșuare corectare a nivelului de referință

Tipuri de eșec:
1 – Înfăşurare în imagine
2 – Zgomot în imagine
3 – Imaginea este nevalidă
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FIGURA 7. Exemple de imagini care prezintă înfășurare fază (săgeți albe)

FIGURA 8. Exemple de imagini fără înfășurare fază

Corecția fantomei

Pentru a îmbunătăți acuratețea rezultatelor contrastului de fază și pentru a corecta erorile de schimb fază nivel de 
referință, se poate utiliza o achiziție fantomă pentru a calcula această eroare.

NOTĂ:  Seria de corecție fantomă trebuie să fi fost obținută cu aceeași prescripție de scanare și parametri ca seria 
originală de contrast de fază. Trebuie să existe semnal de la un obiect staţionar care să umple întregul contur 
asupra seriei fantomei.

1. Generați o curbă a fluxului folosind seria de contrast de fază corespunzătoare.

2. Selectați seria fantomă corespunzătoare din meniul derulant al corectării nivelului de referință.

3. Corecția va fi aplicată cu rezultatele actualizate afișate direct pe graficul de flux.

Corecția conturului de fundal

Această metodă de corecție poate fi considerată pentru vasele care sunt înconjurate de țesut static.

NOTĂ:  Pentru o corectare optimă, conturul de fundal trebuie plasat în ţesut static, direct adiacent şi împrejurul regiunii 
fluxului.
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1. Generați o curbă a fluxului folosind seria de contrast de fază corespunzătoare.

2. Selectați RDI de fundal din meniul derulant al corectării nivelului de referință.

3. Faceți clic pe  pentru a desena un contur.

4. Corecția va fi aplicată cu rezultatele actualizate afișate direct pe graficul de flux.

Instrumente flux
Opţiuni decalaj 

Derularea verticală a fișierului are 3 opțiuni: Fază, flux, dilatare

Excludeți pixelii de zgomot

Această opțiune identifică pixeli de joasă intensitate (fluctuație mare a vitezei) dacă sunt prezenți în RDI, identificați prin 
suprapunerea roz, așa cum se arată în figura 10 și îi exclud de la calculul fluxului. Procentul de pixeli de zgomot poate fi 
reglat prin bara de glisare.

FIGURA 9. Pixeli zgomot

Tabelul 4:  

Selecţie Descriere

Fază Modifică ordonata curbei fluxului.

Flux Modifică valoarea abscisă a curbei de flux care modifică valorile nivel de referință ale rezultatului 
fluxului.

Dilatare Modifică uniform raza vasului segmentat pentru toate fazele cu o cantitate de pixeli specificată 
pentru a include pixeli de flux valabili.
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FIGURA 10. Pixelii de zgomot identificați prin suprapunere roz

Suprapunere de culoare
Pentru a afişa o suprapunere de culoare roşu/albastru care reprezintă viteze pe imaginea magnitudinii, faceţi clic şi glisaţi 
bara glisantă din opacitatea culorii. Ajustaţi intervalul de viteză prin setarea marcajelor albastre sau roşii, aşa cum se arată 
în figura 11. Select Instrumente > Preferințe > Editare din fila Global de la opțiunea Flux pentru a ajusta opacitatea culorii. 
Pentru a elimina suprapunerea culorilor, setați opacitatea la 0%.

FIGURA 11. Comenzi suprapunere de culori

Corectarea distorsiunii vitezei

Pentru a corecta distorsiunea de viteză, trageți marcajul de control al barei glisante pentru a efectua desfacerea fazelor. 
Efectul modificării va fi actualizat direct pe imaginea de fază și graficul de flux se va actualiza. Corectarea distorsiunii poate 
fi efectuată fără o RDI prezentă pe imagine. Dacă există mai multe locații de secțiune în schimbarea seriei, setarea va 
afecta toate locațiile secțiunilor. Pentru a schimba o locație pentru o singură secțiune, utilizați tasta Ctrl sau Alt de pe 
tastatură atunci când modificați controlul barei glisante. 
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Viteza de vârf definită de utilizator
1. Selectaţi faza corespunzătoare din ciclul cardiac.

2. Utilizaţi  pentru a poziţiona cursorul pe imaginea fază.
Cursorul este sincronizat atât cu imaginile magnitudine, cât și cu fază. Rezultatul vitezei apare în mm/s pe imaginea de fază 
lângă cursor.

FIGURA 12. Viteza fluxului de pixeli

Selecţii mod curbă

Tabelul 5:  

Selecţie Mod Descriere

Flux Curba reprezintă volumul fluxului fiecărei faze în întregul ciclu 
cardiac (implicit). Fiecare punct al curbei reprezintă fluxul pentru 
acea fază. Se afişează rezultatul fluxului net.

Histogramă Afișează o diagramă a vitezei fiecărui pixel în fiecare regiune de 
interes pentru fiecare fază a ciclului cardiac. Se afișează 
rezultatele gradientului de presiune de vârf și mediu.

Timp de înjumătățire 
presiune (PHT)

Timpul necesar pentru ca gradientul presiunii transmitrale de 
vârf să scadă la jumătate. Permite identificarea pantei graficului 
pentru a calcula PHT și zona valvei mitrale (ZVM).

Comparare Permite afişarea curbelor din două categorii diferite. 

Regurgitant Calculează fluxul negativ net (sub axa x). 
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Mod histogramă

Selectați modul histogramă pentru a afișa o diagramă de viteze per pixel și calculul gradientului de presiune de vârf și 
mediu.

1. Generați o curbă a fluxului folosind seria de contrast de fază corespunzătoare.

2. Selectați .

3. Faceți clic direct pe grafic pentru a activa un reticul pe imaginea de fază, care indică locația corespunzătoare a acelui 
pixel.

4. Utilizați comenzile săgeată dublă din partea de jos a graficului pentru a localiza valoarea de viteză cea mai mare sau 
cea mai mică (figura 13).

5. Utilizați comenzile săgeată unică pentru a crește discret valorile de viteză, așa cum se arată în figura 13.

NOTĂ:  Seria localizează funcționalitatea, când faceți clic direct pe curba de flux, este dezactivat atunci când este în 
modul histogramă. Treceți la modul de flux pentru a activa funcționalitatea de localizare.

NOTĂ:  Pentru a vă asigura că magnitudinea corespunzătoare și imaginea de fază sunt afișate, lucrați cu o curbă de flux 
odată, deselectați celelalte curbe de histogramă de pe afișajul graficului.

NOTĂ:  Studiile analizate utilizând modul histogramă cu o versiune anterioară a software-ului suiteHEART® este posibil 
să trebuiască să fie reanalizate.

FIGURA 13. Mod histogramă

Timp de înjumătățire presiune

Timpul de înjumătățire a presiunii (PHT) poate fi obținut prin măsurarea pantei de decelerare a undei E pe imaginile de 
contrast de fază dobândite ale valvei mitrale. Acest mod permite identificarea pantei graficului pentru a calcula PHT și aria 
valvei mitrale (MVA).

1. Generați o curbă a fluxului folosind seria de contrast de fază corespunzătoare a valvei mitrale.

2. Pentru propagarea RDI folosiți opțiunea de copiere-inserare.
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3. Selectați .

4. Faceți clic direct pe diagramă pentru a identifica cea mai mare viteză a porțiunii de decelerare a curbei.

5. Faceți clic pe un punct final pentru a calcula panta curbei așa cum se arată în figura 14.

6. Pentru a reseta calculul, așezați cursorul peste un punct final, faceți clic dreapta pe mouse și selectați coșul de gunoi.

FIGURA 14. Rezultate timp de înjumătățire presiune

NOTĂ:  Rezultatele zonei valvei mitrale (ZVM (MVA)), ale înjumătățirii presiunii (PHT) nu sunt valabile la pacienții cu 
insuficiență aortică, cu șunt cardiac sau cu flexibilitate ventriculară scăzută.

NOTĂ:  Seria localizează funcționalitatea, când faceți clic direct pe curba de flux, este dezactivat atunci când este în 
modul PHT. Treceți la modul de flux pentru a activa funcționalitatea de localizare.

Referinţă:

http://www.csecho.ca/mdmath/?tag=mvaph
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Vizualizare rezultate flux
Selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a revizui rezultatele fluxului într-un format de tabel.

Modificare etichetă categorie pentru flux 1, flux 2
Pot fi modificate numai etichetele pentru categoriile de flux 1 sau flux 2.

FIGURA 15. Flux 1, flux 2

Modificare etichetă
1. Faceți clic dreapta cu mouse-ul fie pe flux 1, fie pe flux 2 (figura 15).

2. Introduceţi noua denumire a etichetei (figura 16).

3. Etichetele noi vor apărea ca indicii pentru instrumente. 

NOTĂ:  Eticheta legendei curbei va fi atribuită aceleiaşi etichete. 

Tabelul 6:  Opțiuni tabel de rezultate

Selecţie Etichetă Descriere

Analiză 
Integrată

Afișează rezultatele analizei din panoul fluxului. Include 
rezultate pentru regurgitare aortică, mitrală, pulmonară și 
tricuspidă și Qp/Qs. Consultați Analiză integrată la pagina 106.

Analiza 
Fluxului

Rezumatul rezultatelor pe curba de flux. 

Tabel date Afișează parametrii de flux detaliați pentru fiecare fază pe curba 
de flux.
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FIGURA 16. Editare etichetă categorie 

NOTĂ:  Modificarea etichetelor categoriei fluxului modifică eticheta antetului fluxului pentru raport.

Editare legende curbă 
1. Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe fluxul 1:1 în partea de jos a graficului de flux (figura 17).

NOTĂ:  Dacă eticheta de categorie a fost modificată, atunci eticheta va fi afişată.

FIGURA 17. Editare legende curbă

2. Introduceţi noua denumire a etichetei.

FIGURA 18. Modificați eticheta legendelor curbei de flux

NOTĂ:  Noile legende ale curbei fluxului vor fi salvate cu șablonul curent.
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Analiză integrată 
Pe baza unei metode selectate de utilizator, analiza integrată calculează volumele Qp, Qs, Qp/Qs, aortice, mitrale, 
pulmonare și tricuspide regurgitante și fracțiile regurgitante (RF%).

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru selectarea metodei de determinare a volumelor Qp, Qs și 
aortice, mitrale, pulmonare și tricuspide regurgitante și fracțiilor regurgitante. 

ATENȚIE: Este posibil ca unele sau toate metodele să nu fie adecvate, în funcție de patologia pacientului. 
Utilizatorul este responsabil pentru determinarea căreia și dacă o metodă este valabilă pentru 
interpretare.

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea precisă și alocarea corectă de categorie ale tuturor 
regiunilor de interes (RDI), inclusiv a celor generate de pre-procesare.

NOTĂ:  Utilizatorul poate seta metoda implicită de calcul pentru analiza integrată selectând Instrumente > Preferinţe > 
Editare din meniul glisant. Selecţiile implicite ale metodei sunt: niciuna, toate sau ultima.
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Prezentare generală a analizei integrate (se afişează Adult)

• Selecție unitate ml/bătaie sau l/min
• Selecție index la SC (înălțimea și greutatea trebuie introduse în interfața de 

raportare)
• Selectarea rezultatului pozitiv al fluxului

Selecții pentru Qp și Qs
• Qp: Afişează valorile fluxului din categoria MPA 
• Qs: Afişează valorile fluxului fie de la categoriile pAAo, fie mAAo
• Rezultat Qp/Qs
• Rezultatele volumului bătaie VS și VD afișate din analiza funcției axei scurte

Valorile Qp sau Qs subliniate pot fi introduse manual. Pentru resetare, ştergeţi 
valoarea şi apăsaţi enter de pe tastatură.

Metoda de calcul poate fi selectată pentru următoarele: 
• 1- regurgitare aortică şi RF %
• 2- regurgitare mitrală şi RF %
• 3- regurgitare pulmonară şi RF %
• 4- regurgitare tricuspidă şi RF %

Valorile regurgitante subliniate pot fi introduse manual. Pentru resetare, ştergeţi 
valoarea şi apăsaţi enter de pe tastatură. 

1

2

3

4
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Calculați Qp/Qs
1. Pentru a utiliza caracteristica de analiză integrată, selectaţi FLUX din partea de sus dreapta, după cum se arată în figura 19.

FIGURA 19. Filă flux

Tabelul 7:  Selecții Qp/Qs

NOTĂ:  Dacă o categorie de vas are mai mult de o măsurătoare, va fi utilizată media.

NOTĂ:  Pentru Qp sau Qs, valoarea poate fi obţinută dintr-o singură sau o combinaţie a selecţiilor descrise în tabel.

Rezultat Selecţie Descriere

Qp Rezultatul fluxului din categoria MPA. 

Qp
(Pediatric)

Rezultatul fluxului de la LPA + RPA

Qs Rezultatul fluxului din categoria pAAo sau mAAO. Selectaţi ambele tipuri de vas pentru 
o medie a rezultatului Qs. 

Qs
(Pediatric) 

Rezultatul fluxului din categoria LVOT.

Qs
(Pediatric) 

Rezultat flux SVC + pDAo

Qs
(Pediatric)

Rezultat flux SVC + IVC

Qs
(Pediatric)

Rezultat flux SVC + dDAo

Qp/Qs = Rezultatul se bazează pe selecţiile de mai sus.
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2. Înainte de utilizarea analizei integrate, confirmați toate atribuirile vaselor sanguine și contururile precise din toate 
categoriile.

• Dacă vasul este segmentat în categoria incorectă, faceți clic dreapta pe mouse și deplasați-vă la categoria corectă.

• Dacă vasul segmentat este un vas incorect pentru acea categorie, ștergeți RDI activă și faceți clic pe .
• Dacă după utilizarea segmentării automate, vasul nu este identificat corect, efectuați segmentarea manuală. Consultați 

Efectuați segmentare automată sau manuală la pagina 92.

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea precisă și alocarea corectă de categorie ale tuturor 
regiunilor de interes (RDI), inclusiv a celor generate de pre-procesare.

3. Pentru Qp selectați .

4. Pentru Qs selectați  sau  sau ambele categorii de vase (valorile din cele două categorii vor fi medii).

5. Rezultatul Qp/Qs va fi calculat după cum se arată în figura 20.

FIGURA 20. Rezultate Qp/Qs (se afişează Adult)
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Calculați volumul regurgitant și fracția regurgitantă (RF %)
1. Pentru a utiliza caracteristica de analiză integrată, selectaţi FLUX din partea de sus dreapta, după cum se arată în figura 21.

FIGURA 21. Filă flux

2. Înainte de utilizarea analizei integrate, confirmați toate atribuirile vaselor sanguine și contururile precise din toate 
categoriile.

• Dacă vasul este segmentat în categoria incorectă, faceți clic dreapta pe mouse și deplasați-vă la categoria corectă. 

• Dacă vasul segmentat este un vas incorect pentru acea categorie, ștergeți RDI activă și faceți clic pe .
• Dacă după utilizarea segmentării automate, vasul nu este identificat corect, efectuați segmentarea manuală. Consultați 

Efectuați segmentare automată sau manuală la pagina 92.

Tabelul 8:  Metode de calcul pentru Volum regurgitant

Selecţie Tip valvă Descriere metodă

Aortică Direct din curba de flux (proximală)

Aortică Direct din curba de flux (medie)

Aortică
(Pediatric)

Rată flux pozitiv LVOT - Qp

Mitrală Indirectă 
(LVSV utilizat se obţine de la rezultatele funcţiei axei scurte) 

Mitrală Indirectă
(Valoarea LVSV utilizată se obţine din rezultatele funcţiei axei scurte)

Pulmonară Direct din curba de flux (MPA)

Pulmonară
(Pediatric)

Direct din curba de flux 
Flux negativ LPA + RPA 

Tricuspidă Indirectă
(RVSV utilizat se obţine de la rezultatele funcţiei axei scurte)

Tricuspidă Indirectă
(RVSV utilizat se obţine de la rezultatele funcţiei axei scurte)
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ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea precisă și alocarea corectă de categorie ale tuturor 
regiunilor de interes (RDI), inclusiv a celor generate de pre-procesare.

3. Selectaţi modul de calcul. Prezentat în figura 22, regurgitarea aortică şi fracţia regurgitantă sunt calculate prin 

selectarea  şi regurgitarea pulmonară şi fracţia regurgitantă sunt calculate prin selectarea .

FIGURA 22. Selecțiile metodelor pentru aortică și pulmonară (se afișează Adult)

4. Volumul regurgitant și RF % se calculează după cum se arată în figura 22. Valoarea numitorului utilizată este LVSV 
pentru aortică şi mitrală, RVSV pentru tricuspidă şi pulmonară. Pentru a introduce o valoare diferită, daţi clic stânga 
pe triunghi şi introduceţi o valoare nouă în câmp. Pentru a reseta la valoarea iniţială, doar ştergeți câmpul şi apăsaţi 
Enter pe tastatură, aşa cum se arată în figura 23.

FIGURA 23. Numitor RF
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5. Dacă este selectată mai mult de o singură metodă de calcul, valorile sunt calculate ca medie pentru rezultatul 
volumului regurgitant. 

6. Pentru calcularea regurgitării mitrale şi RF %, trebuie să fie selectată o metodă Qp, Qs şi de regurgitare aortică, aşa 
cum se arată în figura 24.

7. Pentru calcularea regurgitării mitrale şi RF %, trebuie să fie selectată o metodă Qp, Qs şi de regurgitare pulmonară, 
aşa cum se arată în figura 24.

8. Orice rezultat negativ este considerat un rezultat nevalid şi va fi indicat de un triunghi galben, aşa cum se arată în 
Figura 24.

FIGURA 24. Selecții metode (se afișează Adult)
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Revizuirea rezultatelor analizei integrate

Pentru a revizui toate rezultatele selectaţi . 

NOTĂ:  Selecția unităţilor de flux se află în partea de sus a panoului integrat de analiză, selectaţi ml/bătaie sau l/min.

NOTĂ:  Rezultatele pot fi indexate la SC prin selectarea indexului la SC din partea de sus a panoului de analiză integrată. 
Atât înălţimea, cât şi greutatea trebuie introduse în fila Istoric. 

FIGURA 25. Rezultate integrate
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Evaluarea miocardică 
Utilizatorul este responsabil pentru plasarea corectă și completă a tuturor regiunilor de interes (RDI), inclusiv a celor generate sau 
modificate de algoritmii de segmentare automată. Valorile cantitative generate de software depind de plasarea exactă și completă 
a acestor regiuni de interes și pragurilor aplicate.

Caracteristica de pre-procesare a studiului permite pre-procesarea îmbunătățirilor tardive. Consultați instrucțiunile de utilizare a 
suiteDXT.

Instrumentul de analiză Evaluarea miocardică (EM) permite determinarea cantitativă a suprafeţelor cu intensitate diferită 
a semnalului, din interiorul miocardului. 

Există patru file de analiză disponibile:
• Îmbunătățirea tardivă – determină segmentele miocardice cu intensitate semnal crescută și scăzută.
• T2 – determină segmentele miocardice de intensitate a semnalului crescută din tehnicile de imagistică „sânge negru”.
• Diferențial de semnal – afișează rezultatele Masei de salvare folosind atât analiza de îmbunătățire tardivă, cât și T2 și 

raportul de intensitate a semnalului T2 (IS).
• Îmbunătățire timpurie – determină raportul intensității semnalului miocardului și procentul îmbunătățirii miocardice 

absolute din imagini ponderate T1.

ATENȚIE: După pre-procesare, utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acurateței pentru întreaga analiză 
și pentru efectuarea corectărilor necesare. O revizuire completă trebuie să includă:
- Amplasare/identificare RDI
- Locul de inserție VD
- Prag intensitate semnal

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat o interpretare clinică a 
rezultatelor. Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul 
în care măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate 
doar de către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

Filele analizei
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Definire etichete de măsurare a rezultatelor
Etichetele pentru măsurarea rezultatelor pot fi definite de utilizator; eticheta implicită este Îmbunătăţire.

1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Introduceți etichete suplimentare în câmpurile goale, aşa cum se arată în Figura 1.

3. Selectaţi eticheta implicită. 
Această etichetă va fi utilizată pentru toate analizele noi. 

4. Faceţi clic pe Salvare şi Ieşire.

FIGURA 1. Definire etichete

Pentru a schimba eticheta de pe masa de măsurare, faceţi clic stânga pe săgeată pentru a selecta o etichetă nouă. 

FIGURA 2. Etichete de măsurare EM

Procedură de analiză îmbunătățire tardivă

1. Selectați .
2. Selectați fila Îmbunătățire tardivă.
3. Selectați seria de axe scurte corespunzătoare.

4. Selectați  pentru a începe segmentarea automată.
5. Examinați toate traiectoriile endocardice și epicardice, punctul de introducere a VD și pragul de pe fiecare secțiune. 

Editați pragul, dacă este necesar.
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FIGURA 3. Evaluare miocardică Analiză

1. Tabel de rezultate, 2. Selecție grafic polar, 3. Afișare grafic polar, 4. Afişare tabel rezultate, 5. Ştergere, 6. Grafic polar

6. Pentru a efectua segmentarea manuală, trasați endocardul VS pe secțiunea cea mai bazală selectând .

7. Trasaţi epicardul VS selectând .

8. Așezați punctul de inserție VD inferior selectând . 
9. Mutați cursorul în afara ferestrei editorului pentru a finaliza RDI.
10. Repetaţi paşii 6 - 9 până când întregul ventricul este segmentat.
11. Confirmați clasificarea bazală, mijlocie și apicală. 

1

2 

3

5 

6

4
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Selecția pragului
1. Selectați algoritmul de prag adecvat din meniul derulant fișier (Figura 4).

FIGURA 4. Selecție algoritm de prag

2. Dacă este necesar, faceți clic pe  pentru a maximiza valoarea pragului pentru secțiunea respectivă. Faceți clic 

pe  pentru a aplica respectiva valoare tuturor secțiunilor. Utilizați bara glisantă pentru a regla 
algoritmul de prag pentru fiecare secțiune, dacă este necesar.

3. Pentru rezultatele medii +2 până la +7 SD, plasați o RDI normală  într-un segment de miocard normal. Această 
RDI este copiată în toate secțiunile dacă este bifat Propagați RDI normală.

Editarea pragului

1. Pentru a adăuga regiuni cu intensitate mare a semnalului, selectați . 

2. Pentru a adăuga regiuni de intensitate scăzută a semnalului, selectați .

3. Pentru a șterge regiunile de intensitate a semnalului, selectați  instrument de șters mic sau  instrument de 
șters mai mare.

Formate afișare grafic polar 

Instrumentul de analiză EM oferă 2 formate de grafice polare: 16 segmente şi concentric

Opţiunea 1: Grafic polar în 16 segmente

1. Selectaţi fila În 16 segmente .

2. Selectați 2 culori, 4 culori sau continuu.

Alocările de culoare pot fi definite făcând clic pe bara de scară a culorilor.

Pentru a modifica valorile procentuale, faceți clic și trageți direct pe divizorul de culori.
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FIGURA 5. Grafice polare

3.  Selectaţi  pentru a afişa tabelul rezumat al graficului polar.

Opţiunea 2: Format secțiune cu secțiune
1. Selectaţi fila Concentric. 

FIGURA 6. Fila Concentric

Fila Concentric oferă preferinţele care modifică formatul graficului polar la varianta secţiune cu secţiune, unde fiecare inel 
reprezintă o secţiune. Numărul inelelor este determinat de numărul secţiunilor analizate.

2. Selectaţi numărul sectoarelor.

3. Bifaţi opţiunea subsectoare pentru a afişa modificările procentuale ale masei RDI din cadrul sectorului.

Când este selectată opţiunea subsectoare este aplicată o funcţie de netezire.

4. Bifaţi caseta Continuu pentru a modifica graficul polar, pentru a exprima în procente intensitatea semnalului şi a reda 
în culori valorile pe un spectru continuu de la 0-100%.

Faceți clic pe  pentru a șterge contururi.

NOTĂ:  Pragul semi-automat pentru analiza îmbunătățirii tardive funcționează optim pe imagini de evaluare miocardică 
de înaltă calitate, așa cum se arată mai jos (Imagine A). În imaginile dobândite fără semnal din bazinul de sânge 
(Imaginea B) sau timp de inversare incorect, pragul va trebui să fie stabilit în mod subiectiv de către utilizator. 

Grafic polar în 2 culori Grafic polar în 4 culori Grafic polar în culoare continuă
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FIGURA 7. Imagini îmbunătățiri tardive miocardice

Analiza T2
1. Selectaţi fila T2.

2. Dacă seria de îmbunătățire tardivă a fost analizată anterior, RDI-urile pot fi copiate în seria T2 selectând copiere (a se 
vedea Figura 8).

NOTĂ:  Pentru a copia RDI este necesar ca numărul de felii să se potrivească pentru fiecare serie pentru a obține 
rezultate exacte; dacă numărul de secțiuni nu se potrivește, butonul de copiere nu va fi disponibil. Procesul de 
importare DICOM poate fi utilizat pentru a crea seria corespunzătoare care conține același număr de secțiuni.
Parametrii de achiziție, cum ar fi matricea și FOV, ar trebui să fie aceiași pentru fiecare serie pentru cele mai 
bune rezultate. După efectuarea unei copii, revizuiți RDI cu atenție pe toate locațiile secțiunilor și efectuați 
editări corespunzătoare.

FIGURA 8. Buton copiere
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3. Dacă nu există o analiză anterioară de îmbunătățire tardivă, RDI-urile pot fi create manual.

4. Trasaţi endocardul VS pe cea mai bazală secţiune, selectând .

5. Trasaţi epicardul VS selectând .

6. Marcați punctul de inserție VD inferior selectând .

7. Mutați cursorul în afara ferestrei editorului pentru a finaliza RDI.

8. Repetați pașii 4- 7 până când este segmentat întregul ventricul.

9. Pentru a efectua un prag de abatere standard 2, selectați Adăugarea RDI normală  și plasați o RDI într-un 
segment de miocard normal. Această RDI este copiată în toate secțiunile dacă este bifat Propagați RDI normală. 
Examinați fiecare loc de secțiune și ajustați RDI dacă este necesar.

NOTĂ:  Când RDI al mușchilor scheletici și RDI normală sunt furnizate, software-ul efectuează următorul calcul:
Miocard normal T2 SI = Miocard SI/mușchi schelet SI; 
Calcul prag: Prag = 2 * STD NORMAL + AVG NORMAL

10. Selectați prima secțiune de bază și utilizați derularea clasificării de secțiune pentru a selecta Bază. Confirmați 
clasificările pentru secțiunile rămase. Utilizați bara glisantă pentru a regla algoritmul de prag pentru fiecare secțiune, 
dacă este necesar.

11. Pentru a efectua analiza intensității semnalului T2, selectați Adăugarea RDI a mușchiului scheletului  și plasați o 
RDI în mușchiul scheletului. Această RDI este copiată în toate imaginile. Examinați fiecare loc de secțiune și ajustați 
RDI dacă este necesar.

NOTĂ:  Imaginile cu sânge negru pot avea o suprimare a fluxului insuficientă, ceea ce ar putea duce la analiza și pragul 
intensității semnalului inexacte. Suprimarea insuficientă a fluxului poate avea ca rezultat o intensitate ridicată a 
semnalului, care poate fi confundată cu edemul miocardic. Artefactele de intensitate scăzută a semnalului pot 
cauza un rezultat fals scăzut.

Editarea

Pentru a adăuga regiuni cu intensitate mare a semnalului T2, selectați .

Pentru a elimina regiunile cu intensitate mare a semnalului T2, selectați  instrument de șters mic sau  
instrument de șters mare.

Faceți clic pe  pentru a șterge contururi.
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Analiză combinată

Îmbunătățirea tardivă și T2
Modul de analiză combinat permite analiza una lângă alta cu instrumente de editare pentru îmbunătățirea tardivă și imagini 
T2 (edem).

NOTĂ:  Pentru a activa modul de analiză combinat, analiza unei serii de îmbunătățire tardivă pe axa scurtă trebuie 
finalizată mai întâi folosind fila Îmbunătățire tardivă. Imaginile T2 (edem) trebuie să fie prezente în același 
studiu.

1. Selectați .

2. Selectați un studiu adecvat atât cu imagini cu îmbunătățire tardivă, cât și cu imagini T2 (edem). Finalizați procedura 
de analiză pentru îmbunătățirea tardivă.

NOTĂ:  Verificați pragul pentru fiecare secțiune de axă scurtă din fila Îmbunătățire tardivă înainte de a selecta modul de 
analiză combinată. 

3. Selectați fila T2 și completați procedura de analiză pentru seria T2.
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4. Selectați  pentru a începe analiza combinată, așa cum se arată în Figura 9.

FIGURA 9. Mod de analiză combinată

5. După selecție, seria de îmbunătățiri tardive analizată anterior va apărea în modul fereastră de vizualizare. Această 
fereastră devine apoi o fereastră de editor pentru imaginile cu îmbunătățire tardivă.

6. Pentru editarea imaginilor cu îmbunătățire tardivă, utilizați instrumentele de editare situate sub portul de vizualizare 
imagine, așa cum se arată în figura 10.

NOTĂ:  Confirmați toate actualizările la rezultate direct în fila Îmbunătățire tardivă.

NOTĂ:  Dacă RDI cu endocardul VS sau epicardul VS sunt șterse, mergeți înapoi la fila Îmbunătățire tardivă pentru a 
trasa din nou.

T2 (edem) Îmbunătățire
Îmbunătățire
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FIGURA 10. Instrumente de editare îmbunătățire tardivă

7. Pentru editarea seriei T2 (edem) din stânga, folosiți instrumentele de editare situate deasupra portului de vizualizare 
imagine, așa cum se arată în Figura 11.

FIGURA 11. Instrumente de analiză T2 (edem)
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8. Utilizați butoanele minus și plus pentru a naviga la un nivel diferit de secțiune pentru seria de îmbunătățire tardivă, așa cum 
se arată în Figura 12.

• Informațiile despre locul secțiunii se găsesc în colțul din dreapta jos al fiecărui port de vizualizare.

NOTĂ:  Locația secțiunii afișată pentru Îmbunătățirea tardivă este determinată de locația secțiunii din fereastra de 
editare T2 (edem). Folosiți butoanele minus/plus pentru a trece peste această selecție. 

FIGURA 12. Comenzi de navigare secțiune pentru îmbunătățire tardivă 

9. Utilizați butoanele minus și plus situate sub portul de vizualizare editor T2 (edem) pentru a naviga la un nivel de 
secțiune diferit, atât pentru îmbunătățirea tardivă, cât și pentru seria T2 (edem), așa cum se arată în Figura 13. 

NOTĂ:  În modul de analiză combinată butoanele plus și minus de pe navigarea secțiune link stânga pentru ambele 
porturi de vizualizare.

FIGURA 13. Comenzi de navigare în secțiuni combinate

Loc secțiune Loc secțiune
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Rezultate diferențiale ale semnalului
Selectați fila Diferențial de semnal

NOTĂ:  Îmbunătățirea tardivă și analiza T2 trebuie finalizate pentru a obține rezultatele masei de salvare. Analiza T2 
trebuie completată cu plasarea RDI a mușchiului scheletic pentru analiza intensității semnalului T2 (IS).

NOTĂ:  Dacă rezultatul T2 (edem) este mai mic decât rezultatul îmbunătățirii tardive (infarct + MVO), rezultatul masei 
de salvare va fi gol.

FIGURA 14. Filă diferențial de semnal
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Analiză îmbunătățire timpurie
Imaginile necesare pentru analiză sunt o stivă de axe scurte utilizând o secvență T1 de ecocardiogramă de spin, pre- și post 
îmbunătățire. Analiza permite segmentarea manuală a epicardului și a endocardului pe seriile inițiale cu o funcție de 
copiere pentru calcularea procentajului absolut de îmbunătățire (AE) și a raportului de îmbunătățire timpurie a Gd (EGEr). 
O RDI locală poate fi utilizată pentru a analiza regiunile din miocard. 

NOTĂ:  Imaginile cu sânge negru pot avea o suprimare a fluxului insuficientă, ceea ce ar putea duce la analiza și pragul 
intensității semnalului inexacte.

1. Selectaţi fila Îmbunătățire timpurie.

2. Selectați seria ponderată T1 axă scurtă corespunzătoare. 

3. Trasaţi endocardul VS pe cea mai bazală secţiune, selectând .

4. Trasaţi epicardul VS selectând .

5. Marcați punctul de inserție VD inferior selectând .

6. Mutați cursorul în afara ferestrei editorului pentru a finaliza RDI.

7. Repetaţi paşii 3-6 până când întregul ventricul este segmentat. 

8. Adăugați o RDI în mușchii scheletului selectând .

9. Selectați o locație de secțiune de bază. Faceți clic pe meniul derulant Clasificare secțiune și selectați Bază. 

10. Confirmați clasificările bazală, mijlocie și apicală pentru fiecare secțiune. 

11. Pentru a analiza o anumită regiune miocardică, selectați  și trasați o RDI din miocard.
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FIGURA 15. Clasificarea secțiunii și selectarea tipului de serie

12. Selectați tipul de serie Pre. 
Dacă seria Post timpurie a fost segmentată mai întâi, selectați Post timpurie.

13. Selectați tipul de serie Post timpurie ponderată T1 axă scurtă corespunzătoare. 
Dacă seria Post timpurie a fost segmentată mai întâi, selectați seria Pre.

14. Selectați Copiere.

15. Examinați toate traiectoriile endocardice și epicardice, plasările mușchiului scheletic și inserției VD și editați după cum 
este necesar.

16. RDI pot fi copiate numai atunci când toate RDI și inserția VD, clasificarea secțiunii, tipul seriei (pașii 3-12) au fost 
finalizate pe seria selectată.

NOTĂ:  Dacă un traseu endocardic sau epicardic este șters, utilizați Undo (Anulare).

NOTĂ:  RDI scheletică poate fi reglată în fiecare loc de secțiune. Dacă este ștearsă, analiza trebuie refăcută. 

17. Faceți clic pe  și selectați TOATE: Îmbunătățire timpurie pentru a elimina toate analizele.

NOTĂ:  Pentru a copia RDI este necesar ca numărul de felii să se potrivească pentru fiecare serie pentru a obține 
rezultate exacte; dacă numărul de secțiuni nu se potrivește, butonul de copiere nu va fi disponibil. Procesul de 
importare DICOM poate fi utilizat pentru a crea seria corespunzătoare care conține același număr de secțiuni.

NOTĂ:  Parametrii de achiziție, cum ar fi matricea și FOV (CV), ar trebui să fie aceiași pentru fiecare serie pentru cele 
mai bune rezultate. După efectuarea unei copii, revizuiți RDI cu atenție pe toate locațiile secțiunilor și efectuați 
editări corespunzătoare.

Instrument RDI locală
1. Selectați seria ponderată T1 axă scurtă pre-îmbunătățire corespunzătoare. 

2. Trasaţi o RDI locală în regiunea miocardică specifică selectând .

3. Adăugați o RDI în mușchii scheletului selectând .

4. Selectați clasificarea corespunzătoare a secțiunii și tipul seriei, așa cum se arată în Figura 16.

FIGURA 16. Clasificarea secțiunii și selectarea tipului de serie
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5. Selectați tipul de serie Post timpurie ponderată T1 axă scurtă corespunzătoare.

6. Selectați Copiere. 

7. Faceți clic pe  și selectați TOATE: Îmbunătățire timpurie pentru a elimina toate analizele.

Referințe recomandate

Abdel-Aty H, Boyé P, Zagrosek A, Wassmuth R, Kumar A, Messroghli D, Bock P, Dietz R, Friedrich MG, Schulz-Menger J. 
Diagnostic performance of cardiovascular magnetic resonance in patients with suspected acute myocarditis: comparison 
of different approaches. J Am Coll Cardiol. 2005 Jun 7;45(11):1815-22. doi: 10.1016/j.jacc.2004.11.069. PMID: 15936612.

Amado LC, Gerber BL, Gupta SN, Rettmann DW, Szarf G, Schock R, Nasir K, Kraitchman DL, Lima JA. Accurate and objective 
infarct sizing by contrast-enhanced magnetic resonance imaging in a canine myocardial infarction model. J Am Coll 
Cardiol. 2004 Dec 21;44(12):2383-9. doi: 10.1016/j.jacc.2004.09.020. PMID: 15607402.

Berry C, Kellman P, Mancini C, Chen MY, Bandettini WP, Lowrey T, Hsu LY, Aletras AH, Arai AE. Magnetic resonance imaging 
delineates the ischemic area at risk and myocardial salvage in patients with acute myocardial infarction. Circ Cardiovasc 
Imaging. 2010 Sep;3(5):527-35. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.109.900761. Epub 2010 Jul 14. PMID: 20631034; PMCID: 
PMC2966468.

Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, et al. Cardiovascular Magnetic Resonance in Nonischemic Myocardial 
Inflammation: Expert Recommendations. J Am Coll Cardiol. 2018;72(24):3158-3176. doi:10.1016/j.jacc.2018.09.072.

Galea N, Francone M, Fiorelli A, Noce V, Giannetta E, Chimenti C, Frustaci A, Catalano C, Carbone I. Early myocardial 
gadolinium enhancement in patients with myocarditis: Validation of “Lake Louise consensus” criteria using a single bolus 
of 0.1mmol/Kg of a high relaxivity gadolinium-based contrast agent. Eur J Radiol. 2017 Oct;95:89-95. doi: 10.1016/
j.ejrad.2017.07.008. Epub 2017 Jul 27. PMID: 28987703.
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Analiza de cartografiere T1
Această caracteristică permite cuantificarea semnalului timpului de relaxare longitudinală spin-rețea (T1). Aplicația 
acceptă analiza T1 atât pentru imagini native (neîmbunătățite), cât și pentru imagini post-îmbunătățite și calculul fracției 
volumului extracelular (ECV).

Imagini necesare: Imagini de recuperare a inversiunii sau saturației cu timpi de inversare diferiți (TI) sau hărți în linie. 
Seriile care au corectarea mișcării aplicată sunt recomandate pentru analiză. Sunt recomandate locații secțiune 
reprezentative pentru baza ventriculară stângă, mijloc și de vârf.

Pentru recomandări ulterioare privind Cartografierea T1, consultați următorul articol:

Messroghli, D.R., Moon, J.C., Ferreira, V.M. et al. Recomandările clinice pentru cartografierea rezonanței magnetice 
cardiovasculare a T1, T2, T2* și a volumului extracelular: O declarație de consens emisă de Societatea pentru Rezonanța 
magnetică cardiovasculară (SCMR) aprobată de Asociația europeană de imagistică cardiovasculară (EACVI). J Cardiovasc 
Magn Reson 19, 75 (2017). https://doi.org/10.1186/s12968-017-0389-8

ATENȚIE: După pre-procesare, utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acurateței pentru întreaga analiză 
și pentru efectuarea corectărilor necesare. O revizuire completă trebuie să includă:
- Amplasare/identificare RDI
- Locul de inserție VD

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat rezultate cuantificabile. 
Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul în care 
măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate doar de 
către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea corectă a tuturor regiunilor de interes (RDI), inclusiv a 
celor generate de segmentarea automată.

NOTĂ:  Pentru a seta preferințele de cartografiere T1, selectați Instrumente > Preferințe > Editare. Selectați Filă 
cartografiere T1/T2 corespunzătoare.

NOTĂ:  Se recomandă setarea Serii cu compunere automată pentru analiză în preferințe pentru tipul de scaner. 
Analiza necesită ca toate locațiile secțiunilor să fie prezente într-o singură serie. Selectaţi Instrumente > 
Preferinţe > Editare. Selectați Filă cartografiere T1/T2 corespunzătoare.
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FIGURA 1. Interfață cartografiere T1

1. Segmentare automată, 2. Rezultate T1, 3. Intrare hematocrit, 4. Selectare tip secvenţă, 5. Selecții suprapunere hartă colorată, 6. Opţiuni hartă 
colorată, 7. Afişare suprapunere sector, 8. Editare propagare, 9. Decalaj Endo/Epi, 10. Curbă, Grafic polar pe 16 segmente sau Tabel, 11. Curbe T1 

Efectuare analiză

1. Selectați .
2. Selectați seria corespunzătoare de timp sau seria hărții.
3. Harta colorată va fi afişată automat dacă a fost selectată preferinţa pentru suprapunere.
4. Pentru a selecta o altă scară de culoare, utilizaţi meniul de derulare fişiere.

5. Pentru a crea un rezultat T1 global, selectați .

6. Examinați toate traiectoriile endocardice și epicardice, punctul de inserție a VD și plasarea acumulării de sânge.

7. Editaţi orice contururi inexacte.
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8. Utilizați decalajul endo (roșu) sau epi (verde) pentru a regla contururile 

 Propagare corecție la toate secțiunile  Corecția unei singure secțiuni.

9. Pentru a edita un singur timp de inversare, faceți clic în afara .

10. Confirmați clasificarea secțiunii pentru fiecare loc de secțiune și tip de serie.

NOTĂ:  Dacă o stivă de imagini pe axa scurtă este segmentată rezultatul T1 pentru bază, mijloc sau de vârf și sectoarele 
graficului polar pe 16 segmente vor fi calculate ca medie pe baza clasificării secțiunii. Rezultatul T1 al acumulării 
de sânge nu va fi o medie.

11. Pentru a calcula VEC, efectuați segmentarea automată atât pe seria nativă, cât și pe cea post.

12. Examinați toate traiectoriile endocardice și epicardice, punctul de inserție a VD și plasarea acumulării de sânge în 
ambele serii.

13. Pentru a măsura un segment din miocard, selectaţi .

NOTĂ:  Utilizați funcția de copiere/lipire pentru a copia un RDI local din imaginea originală în imaginea posterioară în 
cazul în care trebuie calculat ECV.

NOTĂ:  Pot fi create până la cinci măsurători de RDI locale pe o imagine pentru bază, mijloc și de vârf.

14. Selectaţi  pentru a plasa o RDI a acumulării de sânge, dacă este necesar. 

15. Introduceți valoarea hematocrit (HCT).

16. Rezultatul ECV (%) va fi afișat în tabelul de rezultate.

17. Segmentarea manuală poate fi efectuată. 

• Trasaţi endocardul VS selectând .

• Trasaţi epicardul VS selectând .

• Marcați punctul de inserție VD selectând .

• Dacă VEC urmează să fie calculat, plasați RDI a acumulării de sânge selectând .

• Confirmați clasificarea secțiunii pentru fiecare loc de secțiune și tip de serie.

Referință recomandată 

Wong. et al,. ”Association Between Extracellular Matrix Expansion Quantified by Cardiovascular Magnetic Resonance and 
Short-Term Mortality.” Circulation (2012):126:1206-1216.
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Hartă polară pe 16 segmente
NOTĂ:  Graficul polar VEC necesită finalizarea analizei VEC.

1. Completați analiza globală T1 pentru filele bază, mijloc și de vârf.

2. Confirmați punctul de inserție VD pentru fiecare loc de secțiune. 

3. Confirmați clasificarea corectă a secțiunii și tipul seriei.

4. Selectați graficul polar în 16 segmente .

5. Selectaţi  pentru a afişa suprapunerea sectorului direct pe imagine.

6. Selectați Grafice  pentru a reveni la curbele T1, dacă seria de timp a fost analizată.

Formatul valorilor rezultatului T1

Rezultat Imagini DICOM Imagini hartă

Global Medie +/- std Medie +/- std

Bază/Mijloc/De vârf valoare +/- eroare Medie +/- std

RDI locale valoare +/- eroare Medie +/- std

Local Medie +/- std Medie +/- std

Acumulare de sânge valoare +/- eroare Medie +/- std
Instrucțiuni de utilizare suiteHEART® Software NS-03-043-0003-RO Rev. 2 132



Ștergeți contururi

Faceți clic  pe interfață pentru a șterge TOATE contururile pe seria selectată.

Faceți clic stânga pe mouse pe un contur urmat de un clic dreapta pe mouse pentru a șterge un singur contur sau selectați 

 pentru a șterge contururile din toate punctele de timp.

Revizuirea curbelor T1 
1. Rezultatele de ajustare a curbei arată comportamentul semnalului din datele imaginii. În cazurile de artefacte ale imaginii 

cauzate de înregistrări greșite, artefacte de respirație sau aritmii, este posibil ca ajustarea curbei să nu fie optimă.

2. Un punct de intensitate a semnalului poate fi eliminat din calcul făcând clic direct pe punctul din grafic și selectând 
conturul imaginii care devine violet.

3. Selectați ștergere cu mouse dreapta (faceți clic și mențineți apăsat) sau selectați ștergerea tastaturii.

NOTĂ:  Afișajul curbei este generat numai utilizând seria de timp pentru analiză.

ATENȚIE: Rezultatele ajustării curbei T1 trebuie să fie revizuite de către un utilizator instruit corespunzător și calificat. 

Referință recomandată 

*Messroghli D. R. et al,. ”Modified Look-Locker Inversion Recovery (MOLLI) for High Resolution T1 Mapping of the Heart.” 
Magnetic Resonance in Medicine (2004) 52: 141-146. 

Rezultat Ecuație de referință Tipul de ajustare

Look-Locker T1 (MOLLI) y=A-B exp(-t/T1*) Ajustarea curbei neliniare folosind un algoritm* Levenberg-Marquardt
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Factor de corecție a inversiunii (ICF) Siemens 
MyoMaps
Pentru a obține rezultate T1 atunci când analizați imaginile seriei de timp care sunt similare cu harta T1 generată a 
scanerului, confirmați impulsul de inversare a eficienței utilizat pentru protocoalele MyoMaps MOLLI. Dacă este indicat ca 
„Hartă T1 non-sel IR” pe scanerul de pe cardul de contrast/comun în cadrul Pregătirii Magn, factorul de corecție al 
inversării recomandat ICF=1,0365. Pentru clarificări suplimentare, se recomandă să contactați specialiștii în asistență 
pentru aplicații Siemens.

În cazul în care analizați imaginile seriei de timp, introduceți ICF corespunzător în preferințe după cum se arată în Figura 2.

1. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare.

2. Selectați Filă cartografiere T1/T2 corespunzătoare.

3. Introduceți ICF în funcție de tipul furnizorului.

FIGURA 2. Preferințe cartografiere T1

Referință recomandată

Kellman, P., Hansen, M.S. T1-mapping in the heart: accuracy and precision. J Cardiovasc Magn Reson 16, 2 (2014).
https://doi.org/10.1186/1532-429X-16-2
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Analiza de cartografiere T2
Această caracteristică permite cuantificarea semnalului timpului de relaxare T2. Cartografierea T2 este o tehnică de 
caracterizare a țesuturilor.

Imagini necesare: Secvență de pregătire T2 cu o citire a precesiunii fără starea de echilibru cu timpi variați de 
ecocardiogramă (TE) sau hărți în linie. Seriile care au corectarea mișcării aplicată sunt recomandate pentru analiză. Sunt 
recomandate locații secțiune reprezentative pentru baza ventriculară stângă, mijloc și de vârf.

Pentru secțiunea neliniară în 2 puncte, ecuația este y = a * exp(-TE/T2), unde TE este timpul ecocardiogramei sau durata 
de pregătire T2, în funcție de secvență.

Pentru secțiunea neliniară în 3 puncte, ecuația este y = a * exp(-TE/T2) + c, unde a, T2 și c sunt coeficienți (parametru care 
urmează a fi calculat de ajustare).

Pentru secțiunea neliniară în 2 puncte, ecuația este Y = A - TE/T2, unde Y = log(y) și A = log(a).

NOTĂ:  Pentru ajustarea în 2 puncte, fie pentru secțiunea liniară sau neliniară, scăderea de fundal nu este efectuată.

Pentru recomandări ulterioare privind Cartografierea T2, consultați următorul articol:

Messroghli, D.R., Moon, J.C., Ferreira, V.M. et al. Recomandările clinice pentru cartografierea rezonanței magnetice 
cardiovasculare a T1, T2, T2* și a volumului extracelular: O declarație de consens emisă de Societatea pentru Rezonanța 
magnetică cardiovasculară (SCMR) aprobată de Asociația europeană de imagistică cardiovasculară (EACVI). J Cardiovasc 
Magn Reson 19, 75 (2017). https://doi.org/10.1186/s12968-017-0389-8

ATENȚIE: După pre-procesare, utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acurateței pentru întreaga analiză 
și pentru efectuarea corectărilor necesare. O revizuire completă trebuie să includă:
- Amplasare/identificare RDI
- Locul de inserție VD

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat rezultate cuantificabile. 
Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul în care 
măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate doar de 
către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea corectă a tuturor regiunilor de interes (RDI), inclusiv a 
celor generate de segmentarea automată.

NOTĂ:  Pentru a seta preferințele de cartografiere T2, selectați Instrumente > Preferințe > Editare. Selectați Filă 
cartografiere T1/T2 corespunzătoare.
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NOTĂ:  Se recomandă setarea Serii cu compunere automată pentru analiză în preferințe pentru tipul de scaner. 
Analiza necesită ca toate locațiile secțiunilor să fie prezente într-o singură serie. Selectaţi Instrumente > 
Preferinţe > Editare. Selectați Filă cartografiere T1/T2 corespunzătoare.

FIGURA 1. Interfață cartografiere T2

1. Segmentare automată, 2. Rezultate T2, 3. Selecții ajustare parametru, 4. Selecții suprapunere hartă colorată, 5. Opţiuni hartă colorată, 6. Afişare 
suprapunere sector, 7. Editare propagare, 8. Decalaj endo/epi, 9.Curbă, grafic polar pe 16 segmente sau Tabel, 10. Grafic polar 

Efectuare analiză

1. Selectați .
2. Selectați seria corespunzătoare de timp sau seria hărții. 
3. În cazul analizării seriei de timp, selectați metoda de ajustare.

NOTĂ:  Algoritmul de ajustare neliniară nu estimează zgomotul de fundal.
4. Setaţi preferinţa de suprapunere pentru a afişa automat harta de culoare, dacă doriţi.
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5. Utilizaţi meniul derulant al fişierului pentru a selecta o altă scară de culori.

6. Creați un rezultat T2 global selectând .
7. Examinați toate traiectoriile endocardice și epicardice și punctul de inserție a VD.

8. Editaţi orice contururi inexacte.

9. Utilizați decalajul Endo (roșu) sau Epi (verde) pentru a regla contururile 

.

 Propagare corecție la toate secțiunile  Corecția unei singure secțiuni.

10. Pentru a edita un singur timp de ecocardiogramă, faceți clic în afara .

11. Confirmați clasificarea secțiunii pentru fiecare loc de secțiune și tip de serie.

NOTĂ:  Dacă o stivă de imagini pe axa scurtă este segmentată rezultatul T2 pentru bază, mijloc sau de vârf și sectoarele 
graficului polar pe 16 segmente vor fi calculate ca medie pe baza clasificării secțiunii.

12. Pentru a măsura un segment din miocard, selectaţi .

NOTĂ:  Pot fi create până la cinci măsurători de RDI locale pe o imagine pentru bază, mijloc și de vârf.

13. Segmentarea manuală poate fi efectuată. 

• Trasaţi endocardul VS selectând .

• Trasaţi epicardul VS selectând .

• Marcați punctul de inserție VD selectând .

• Confirmați clasificarea secțiunii pentru fiecare loc de secțiune.
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Hartă polară pe 16 segmente
1. Completați analiza globală T2 pentru bază, mijloc și de vârf.

2. Confirmați punctul de inserție VD pentru fiecare loc de secțiune.

3. Confirmați clasificarea corectă a secțiunii.

4. Selectați graficul polar în 16 segmente .

5. Selectaţi  pentru a afişa suprapunerea sectorului direct pe imagine.

6. Selectați Grafice  pentru a reveni la curbele T2, dacă seria de timp a fost analizată.

Formatul valorilor rezultatului T2

Rezultat Imagini DICOM Imagini 
hartă

Global Medie +/- std Medie +/- std

Bază/Mijloc/De 
vârf

valoare +/- eroare Medie +/- std

RDI locale valoare +/- eroare Medie +/- std

Local Medie +/- std Medie +/- std
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Ștergeți contururi

Faceți clic  pe interfață pentru a șterge TOATE contururile pe seria selectată.

Faceți clic stânga pe mouse pe un contur urmat de un clic dreapta pe mouse pentru a șterge un singur contur sau selectați 

 pentru a șterge contururile din toate punctele de timp.

Revizuirea curbelor T2
1. Rezultatele de ajustare a curbei arată comportamentul semnalului din datele imaginii. În cazul artefactelor imaginii 

cauzate de înfășurare, înregistrări greșite, artefacte de respirație sau aritmii, este posibil ca ajustarea curbei să nu fie 
optimă.

2. Un punct de intensitate a semnalului poate fi eliminat din calcul făcând clic direct pe punctul din grafic și selectând 
conturul imaginii care devine violet.

3. Selectați ștergere cu mouse dreapta (faceți clic și mențineți apăsat) sau selectați ștergerea tastaturii.

NOTĂ:  Afișajul curbei este generat numai utilizând seria de timp pentru analiză.

ATENȚIE: Rezultatele ajustării curbei T2 trebuie să fie revizuite de către un utilizator instruit corespunzător și 
calificat. 
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Perfuzie Miocardică 

Modul de analiză perfuzie miocardică permite utilizatorului să verifice şi să analizeze imaginile perfuzie miocardică. Seriile 
care au corectarea mișcării aplicată sunt recomandate pentru analiză.

NOTĂ:  Analiza semi-cantitativă este acceptată. Dacă este disponibilă o serie cu două secvențe, poate fi aplicată o 
corectare a umbririi. 

NOTĂ:  Se recomandă crearea unei singure serii cu imaginile cu mișcarea corectată a perfuziei la stres şi o singură serie 
cu imaginile de corecţie a mişcării în repaus.

ATENȚIE: Este posibil ca parametrii curbei ascendente și ai curbei ascendente relative să nu fie preciși pe 
imaginile pe care corectarea umbririi nu a fost efectuată.

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat o interpretare clinică a 
rezultatelor. Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul 
în care măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate 
doar de către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

FIGURA 1. Interfaţă de analiză a perfuziei miocardice
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Tabelul 1:  Instrumentele analizei

Propagare toate secțiunile, toate fazele.

Propagare toate fazele; secțiune unică.

Efectuați segmentarea automată.

Recalculare analiză după editare. (Numai dacă s-a efectuat segmentarea automată.)

Copiați/lipiți contururile pe toate fazele. 

Recalculare analiză după editare. (Numai dacă s-a efectuat copierea/lipirea.)

Corecția umbririi a fost aplicată.

Afișare suprapunere culoare segment.

Nu se afișează nicio suprapunere.

Afișare suprapunere culoare în pixeli pentru parametrul calculat.

Afișare grafic.

Afișare grafice de stres și de repaus.

Afișare tabel cu rezultatele parametrilor.

Selectare grafic polar în 16, 32, 48, 96 segmente sau concentric.

Selectarea culorii graficului polar în 2 culori, în 4 culori sau continuu.

Selectări grafic polar concentric.
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Efectuare analiză perfuzie miocardică

1. Selectați .

2. Selectați fila pentru Stres sau Repaus. 

   

3. Selectați seria perfuzie miocardică.

4. Selectați  pentru a efectua segmentarea automată și calcularea analizei.

5. Examinați toate traiectoriile endocardice și epicardice, punctul de introducere a VD pe fiecare secțiune și editați după 
cum este necesar.

6. Confirmați clasificarea bazală, mijlocie și apicală.

7. Pentru a efectua segmentarea manuală, selectați  pentru a trasa conturul endocardic pe o singură secțiune 
sau pe toate secțiunile.

8. Selectați  pentru a trasa conturul epicardic pe o singură secțiune sau pe toate secțiunile.

9. Selectați  pentru a copia/lipi contururile în toate fazele.

10. Așezați punctul de inserție VD inferior selectând .

11. Examinați toate traiectoriile endocardice și epicardice, punctul de introducere a VD pe fiecare secțiune și editați după 
cum este necesar.

12. Confirmați clasificarea bazală, mijlocie și apicală.

13. Cadrele de început și de sfârșit utilizate pentru analiză sunt determinate în mod automat de timpul de sosire și de 

timpul de vârf. Pentru a regla, selectați .

• Faceți clic pe  pentru a atribui faza de început, apoi faceți clic direct pe celula din matrice. 

• Faceți clic pe  pentru a atribui faza de sfârșit, apoi faceți clic direct pe celula din matrice.
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Editarea conturului
Când se efectuează o editare, analiza trebuie recalculată. Va apărea simbolul de avertizare pentru editare. Faceți clic pe 

 pentru a efectua recalcularea.

Verificarea rezultatelor
1. Selectați pentru a revizui parametrii calculați din meniul derulant fișier. Consultați Figura 2.

Plasarea cursorului deasupra unui segment pe graficul polar va evidenția graficul corespunzător pentru acel 
segment.

FIGURA 2. Meniu derulant al parametrilor calculați

Verificare grafic/rezultate tabel
1. Selectați pentru a revizui rezultatele graficului din meniul derulant fișier, Figura 3, situat în partea din stânga jos, sub 

afișarea graficului.

2. Faceți clic pe  pentru a afișa graficele.

La afișarea suprapunerii culoare segment pe imagine, plasarea cursorului direct pe un segment colorat va 
evidenția graficul corespunzător pentru acel segment.

3. Faceți clic pe  pentru a afișa atât curbele de stres, cât și cele de repaus.

4. Faceți clic pe  pentru a afișa rezultatele parametrilor.
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FIGURA 3. Rezultate grafic

Calculare curbă ascendentă relativă (RU) și index de rezervă (RI)
1. RDI a acumulării de sânge este plasată în mod automat în timpul segmentării automate.

2. Pentru a schimba locația secțiunii acumulării de sânge, utilizați vizualizarea miniaturilor pentru a selecta o locație 

diferită a secțiunii. Pentru a crea automat o nouă RDI a acumulării de sânge, selectați  sau selectați .

3. Pentru a plasa manual RDI a acumulării de sânge, selectați , trasați o RDI, apoi selectați  sau .

Se recomandă nivelul secțiunii bazale.

4. Pentru a șterge RDI a acumulării de sânge, faceți clic dreapta pe mouse și selectați 

NOTĂ:  Pentru calcularea indicelui de rezervă, trebuie să fie prezente atât analiza de Stres, cât și cea de Repaus.

ATENȚIE: Este posibil ca parametrii rezultatului perfuziei miocardice al curbei ascendente și al curbei 
ascendente relative să nu fie preciși pe imaginile pe care corectarea umbririi nu a fost efectuată. 
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Definirea parametrilor calculați din curba perfuziei miocardice

 

Timp sosire este timpul (în secunde) al intersecției dintre nivelul de referință și curba ascendentă

Timp de vârf este timpul (în secunde) din care intensitatea semnalului atinge valoarea maximă 

Raport IS IS (timp de vârf - nivel de referință)/nivel de referință

Curbă ascendentă Curba ascendentă este calculată prin ajustarea liniară ponderată utilizând puncte între 
timpul de sosire și timpul de vârf

Curbă ascendentă 
relativă

RU = curbă ascendentă miocardică/curbă ascendentă bazin de sânge

Indice de rezervă Indicele de rezervă miocardic (RU) este definit ca:
                    RI = RU STRES / RU REPAUS

Intensitatea semnalului

Curbă ascendentă

Îmbunătățire

De bază

Timp sosire Timp de vârf Timp
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Analiza Patent Foramen Ovale 
(PFO) 

Instrumentul de analiză al PFO permite generarea unei curbe semnal versus timp, pentru a demonstra un vârf timpuriu, 
pentru detectarea unui PFO. 

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat o interpretare clinică a 
rezultatelor. Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul 
în care măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate 
doar de către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

Lansarea PFO
1. Selectați Fișier > Selectare analiză > PFO.

 

2. Selectaţi o serie în timp real.
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FIGURA 1. Fereastra de analiză a PFO

1. File editabile PFO, 2. RDI active, 3. Ștergere, 4. Faza de început și sfârșit, 5. Intensitate de semnal vs curba de fază, 6. Pictograme analiză a PFO

Selectarea anatomiei atriului

Selectați o imagine în care poate fi apreciată anatomia atriului stâng (AS) și a atriului drept (AD).

Generați curba de intensitate atriu stâng (AS)

1. Trasaţi curba selectând . 

2. Trasaţi un contur pe AS în fereastra de editare a imaginii. 

3. Deplasaţi cursorul în afara ferestrei de editare a imaginii.

4. Generați curba de intensitate AS.

Curba intensităţii semnalului pentru AS este generată în mod automat.

Generați curba de intensitate atriu drept (AD)
1. Generaţi curba de intensitate AD urmând aceiaşi paşi enumeraţi mai sus pentru generarea curbei de intensitate AS, 

în timp ce utilizaţi .

Curbele sunt suprapuse şi afişate în fereastra de afişare a rezultatelor curbei.

NOTĂ:  Dacă o RDI a fost plasată pe faza 1, de exemplu, și faza de început este modificată, RDI desenată de utilizator va 
fi în continuare prezentă pe imaginea originală unde a fost plasată RDI.

1
3

5

6

2

4
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FIGURA 2. Rezultatele curbei PFO

Revizuire date curbă și Selectare interval de faze
1. Verificați curbele din fereastra de raport și reglați Fază de început și Fază de final.
2. Utilizaţi săgeţile în sus şi în jos pentru a selecta Faza de start şi Faza de final, pentru a seta intervalul fazelor, pentru 

afișarea curbei.

Ajustarea fazelor de start şi de final afectează afişarea curbelor PFO.

Făcând clic pe un punct de pe grafic actualizează faza afişată în fereastra de editare a imaginii.

FIGURA 3. Ecranul de selecţie al fazei de start şi al celei de final

NOTĂ:  Dacă există două achiziţii în aceeaşi serie, puteţi seta fazele de start şi de final pentru prima achiziţie, trasaţi RDI 
ale AS şi AD (ceea ce duce la generarea automată a curbelor), apoi repetaţi procesul pentru o altă filă PFO, 
pentru al doilea set de imagini. Toate etichetele filelor PFO sunt editabile.

Editarea contururilor

Editarea unor faze multiple în locaţia unei singure secţiuni:

1. Selectaţi locaţia secţiunii

2. Selectați 

3. Selectaţi prima fază din intervalul de faze, pentru a fi editată.
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe tasta shift şi selectaţi ultima fază din interval, pentru a fi editată.

Miniaturile selectate vor apărea evidenţiate cu o margine roşie.
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5. Editaţi conturul în fereastra de editare a imaginii.
6. Deselectaţi conturul fie făcând clic pe imagine departe de conturul selectat, fie deplasând cursorul în afara ferestrei 

de editare.

Editarea RDI poate fi controlată prin setarea domeniului.

Selectați funcția domeniu corespunzătoare din vizualizare imagine.

 Domeniu toate – aplică editările RDI pentru toate fazele.

 Domeniu curent până la sfârșit – aplică editările RDI de la faza curentă până la sfârșit.

 Numai domeniul curent – aplică editările RDI numai pentru faza curentă.

Ștergeți contururi

Faceți clic pe  pentru a șterge TOATE contururile.

Faceți clic stânga cu mouse-ul pe o imagine urmată de un clic dreapta pe mouse și selectați  pentru a șterge 
contururile de pe toate punctele de timp.

Verificarea rezultatelor finale ale curbei

Pe baza contururilor este generat un grafic care prezintă intensitatea pixelilor versus timp. Faceți clic dreapta cu mouse-ul 

pe  pentru a trimite în raport.
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T2*

Instrumentul de analiză T2* calculează valori T2* de ţesut dintr-o secvenţă de ecocardiogramă cu gradient rapid 
ecocardiogramă multiplă.

Curba T2* este un grafic al intensităţii semnalului faţă de timpul de ecocardiogramă utilizând o formulă curbă 
exponenţială de degradare. Algoritmul de ajustare T2* se bazează pe algoritmul celui mai mic pătrat neliniar Levenberg-
Marquardt.

Calculul pentru curba de descompunere T2* este: y = a *exp(-TE/T2*) + c

 Unde:

ATENȚIE: Aplicaţia ajută doar la analizarea imaginilor şi nu produce în mod automat o interpretare clinică a 
rezultatelor. Utilizarea și plasarea de măsurători cantitative rămân la discreția utilizatorului. În cazul 
în care măsurătorile sunt inexacte pot avea loc diagnosticări greșite. Măsurătorile trebuie realizate 
doar de către utilizatori calificați și instruiți corespunzător.

Tabelul 1:  

y este intensitatea semnalului la momentul TE

a este magnetizarea transversală la timpul 0 (zero)

TE este timpul ecou

T2* este constanta de degradare și

c este zgomotul de fond
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Procedura de analiză a inimii
FIGURA 1. Interfața pentru analiza T2*

1. Selectați . 

2. Selectați seria corespunzătoare.

3. Selectaţi secţiunea de axă scurtă din panoul miniaturilor.

4. Trasaţi un contur care cuprinde septul interventricular, utilizând .

T2* și R2* sunt calculate și sunt afișate în tabelul de rezultate.

Valoarea R2 este calculată și afișată în grafic.
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Crearea hărții colorate a miocardului

1. Trasaţi un contur al limitei endocardului, utilizând .

2. Trasaţi un contur al limitei epicardului, utilizând . 

Harta colorată T2*/R2* este suprapusă pe imagine. 

3. Valoarea hărții colorate R2* poate fi modificată.

NOTĂ:  Intervalul implicit pentru imagini 1.5T este 5 ms - 500 ms pentru T2*. Intervalul implicit pentru imagini 3.0T este 
2,5 ms - 1000 ms pentru T2*. 

4. Faceţi clic şi glisaţi în sus sau în jos pe săgeți pentru a ajusta intervalul dinamic de culori pentru harta colorată. 

Paleta de culori din Image Editor (Editor imagine) se schimbă în mod dinamic.

Şi valorile pentru Hz şi ms se modifică în mod dinamic.

5. Valorile T2* şi R2* pot fi determinate selectând cursorul  şi plasându-l deasupra hărţii colorate pe imagine.

Parametri ajustare
Selectaţi fie ajustarea cu 2 parametri, fie cu 3 parametri pentru curba de degradare T2*. 

FIGURA 2. Ajustarea parametrilor

Ajustarea cu 2 parametri este acceptată pe scară largă pe baza literaturii de specialitate [1]. În acest model, zgomotul de 
fond, c, este calculat folosind un algoritm bazat pe histogramă și scăzut din intensitatea semnalului, după care se efectuează 
o ajustare neliniară.

Ajustarea cu 3 parametri este, de asemenea, disponibilă în literatura de specialitate [2]. Acest model este o abordare 
neliniară care funcționează direct din semnalul inițial de intrare.

Pentru ambele modele, valoarea inițială T2* este estimată folosind o ajustare liniară de încercare.

1. D.J Pennell, et al. „Cardiovascular T2-star (T2Star) magnetic resonance for the early diagnosis of myocardial iron 
overload”, Eur Heart J., 2001; 22: 2171-2179.

2. Ghugre NR, et al. „Improved R2* Measurements in Myocardial Iron Overload”, Journal of Magnetic Resonance 
Imaging 2006; 23: 9-16.
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Verificarea rezultatelor T2*
1. Verificaţi poziţia conturului pentru toate imaginile. 

2. Tabelul include măsurătorile T2*/R2* individuale şi, de asemenea, calculează o valoare medie.

NOTĂ:  Curba T2* este un grafic al intensităţii semnalului faţă de timpul de ecocardiogramă utilizând o formulă curbă 
exponenţială de degradare. Uneori, poate fi necesară eliminarea ulterioară a punctelor ecocardiogramei din 
curba de degradare pentru o ajustare mai bună a curbei. Acest lucru se poate întâmpla în cazuri extreme de 
supraîncărcare cu fier atunci când intensitatea semnalului poate fi foarte scăzută.

Pentru a şterge un singur contur de pe o imagine

1. Faceți clic stânga cu mouse-ul pentru a selecta conturul, care devine violet.

2. Faceți clic dreapta pe mouse pentru a selecta coșul de gunoi sau utilizați tasta Ștergere de pe tastatură pentru a 
îndepărta un contur.

• Conturul este şters şi ajustarea curbei este recalculată.

FIGURA 3. Curba T2*

ATENȚIE: Rezultatele ajustării curbei T2* trebuie să fie revizuite de către un utilizator instruit corespunzător și 
calificat.

Factorul de 1000 este folosit deoarece T2 și T2* sunt raportate în unități de milisecunde (ms), iar R2 și R2* sunt Hertz (sau 
s-1).

Tabelul 2:  Conversii R2*/T2*

Rezultat Unitate Conversie

R2* Hz R2*=1000/T2*

T2* ms T2*=1000/R2*
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Vizualizator flux 3D/4D
Oferă reformatarea interactivă oblică a imaginilor cu flux 3D și 4D. Sunt disponibile instrumente pentru a crea contrast de 
fază 2D și imagini cu funcție 2D din 4D care pot fi analizate. Poate fi efectuată analiza debitului în linie. 

NOTĂ:  O serie 3D cu voxeluri izometrice și secțiuni suprapuse îmbunătățește calitatea imaginilor formatate din nou.

NOTĂ:  Vizualizatorul flux 3D/4D va afișa o serie 4D numai dacă există licență 4D.

NOTĂ:  Dacă atât contrastul fazei 2D, cât și analiza fluxului 4D în linie au fost efectuate, toate rezultatele vor fi 
disponibile în modul de analiză a fluxului. 

ATENȚIE: Reformatările 3D sau de imagine oferă informații suplimentare în formularea unui diagnostic și 
trebuie utilizate întotdeauna în combinație cu tehnicile de imagistică convenționale.

ATENȚIE: Corelați întotdeauna orice reformatări 3D cu datele de achiziție originale.

ATENȚIE: Setările pentru lățimea și nivelul ferestrei (WW/WL) pot afecta aspectul diferitelor patologii și 
capacitatea de a discerne alte structuri anatomice. Setările incorecte WW/WL pot determina 
neafișarea datelor imagistice. Este posibil să fie necesare diferite setări WW/WL pentru a revizui 
toate datele imagistice.
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Componente interfață vizualizator flux 3D/4D

FIGURA 1. Afișați instrumentele de control și porturile de vizualizare (zonele vizibile)

Vizualizați instrumentele

Port de vizualizare 3D Port de vizualizare axial

Port de vizualizare oblic 1 Port de vizualizare oblic 2

de control
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Tabelul 1:  Vizualizați instrumentele de control

Instrument Descriere
Cursor reticul – sincronizează navigarea între toate porturile de 
vizualizare. 

Butoane de orientare – schimbă planul imaginii în porturile de 
vizualizare 3D și oblice.

S = Superior
I = Inferior
A = Anterior 
P = Posterior 
L = Stânga
R = Dreapta 
Mod oblic – afișează planul reformatatului oblic și intersecția 
perpendiculară pentru a afișa anatomia dorită. 

Mod dublu oblic – afișează trei planuri oblice definite de trei axe de 
culoare reglabile – albastru, galben, verde. Reglați orice axă pentru 
a actualiza celelalte două planuri oblice. 

Modul de vizualizare 3D – oferă moduri de redare a imaginilor în 
portul de vizualizare 3D

Suprafață – vizualizare pe baza unui algoritm compus
MIP – proiecție de intensitate maximă (prestabilită)
MINIP – proiecție de intensitate minimă

Optimizări – vizualizează câmpurile de viteză 3D într-o fază 
temporală specifică.

Setări:
Filtru flux – ajustează intensitatea liniilor de flux.
Vectori – săgeți care reprezintă viteza și direcția fluxului de sânge. 

Setări:
Filtru vector – ajustează pragul vitezei sângelui. 
Spațiere – ajustează densitatea săgeților.
Dimensiune – ajustează scala săgeților la viteza locală.
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1 Suprapunere viteză colorare* (dezactivată când sunt selectate 
Linii de flux și Vectori.)
2 Ștergerea suprapunerii vitezei de colorare*
3 Vizualizare fază*
*Disponibil numai pentru flux 4D.
Interval viteză – ajustează alocarea vitezei culorii direcției de 
curgere. 
Disponibil numai pentru imagini cu flux 4D.
Legenda barei de culori a intervalului vitezei este afișată în partea 
dreaptă a fiecărui port de vizualizare. Valoarea este o estimare.
Opacitate – controlează opacitatea vitezei culorii de pe imagine 
pentru a îmbunătăți vizualizarea care stă la baza anatomiei. 
Disponibil numai pentru imagini cu flux 4D. 

Cine – controlează cadrele pe secundă și definește cadrul de început 
și de sfârșit al filmului cine. Disponibil numai pentru imagini 
magnitudine cu rezoluție temporală 3D și flux 4D. Utilizați bara de 
spațiu de pe tastatură pentru a reda sau a întrerupe filmul cine.

Salvare serie – creează serie imagini funcționale convenționale 2D 
sau o serie de imagini flux pentru analiză sau imagini MIP post-
procesate. Utilizați pentru a introduce numărul de secțiuni, 
grosimea secțiunii, golul și câmpul vizual. Acești parametri sunt 
adnotați în stânga sus a fiecărui port de vizualizare. Utilizați Ctrl + T 
pentru a comuta pornit/oprit.

Numai magnitudine – creează o serie de magnitudine multi-fază cu 
o singură secțiune sau cu mai multe secțiuni din imaginile originale 
pentru utilizare în analiza funcțiilor.

Magnitudine și fază – creează magnitudine multi-fază cu o singură 
secțiune sau cu mai multe secțiuni cu serie fază din imaginile 
originale pentru utilizare în analiza fluxului. Această opțiune este 
disponibilă numai atunci când a fost selectată o serie flux 4D. (O 
serie duplicat care este corectată în fază automată este, de 
asemenea, creată.)

Post-procesat – creează imagini de proiecție de intensitate maximă 
din imagini 3D. Atunci când există date flux 4D, pentru evaluare pe 
imagini vor fi create serii multi-fază cu o singură secțiune sau cu mai 
multe secțiuni cu suprapunere de culori.

Post-procesate toate – salvează toate imaginile formatate din 
fiecare port de vizualizare.
Salvare – salvează toate tipurile de serii de imagini create de 
definiția seriei în baza de date locală. 

Tabelul 1:  Vizualizați instrumentele de control

Instrument Descriere

1 2 3
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Planificare Rx – definește axa planului de scanare dorit creat prin 
definiția seriei. 

Paginare și îngroșare – modifică grosimea imaginii MIP și a paginilor 
prin setul de imagini. 

1 = faceți clic și glisați butoanele laterale pentru a modifica grosimea 
imaginii MIP
2 = dați clic și trageți glisorul pentru a răsfoi setul de imagini sau 
folosiți rotița de derulare. 

Comenzile se găsesc în partea dreaptă a portului de vizualizare 
selectat.

Liniar – Exceptând măsurarea unei distanțe de linie dreaptă.
Faceți clic direct pe măsurare, apoi mouse dreapta pentru a efectua 
Ștergere, Localizare sau Etichetă.

Rotire 3D – înclină sau rotește imaginile din porturile de vizualizare 
oblice 1 și 2 și/sau portul de vizualizare 3D. Faceți clic stânga pe 
mouse și glisați direct în portul de vizualizare pentru a înclina sau 
roti. 

Direcția de curgere – afișează planul perpendicular în porturile de 
vizualizare oblice 1 și 2. Faceți clic dreapta pe mouse direct pe 
anatomia de interes pentru a utiliza această caracteristică. 
Disponibil numai pentru imagini cu flux 4D.
Fereastră/Nivel – disponibil în toate porturile de vizualizare.

Rotire panoramică – disponibilă în toate porturile de vizualizare.

Transfocare – disponibilă în toate porturile de vizualizare.

Tabelul 1:  Vizualizați instrumentele de control

Instrument Descriere
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Aspect vizualizator flux 3D/4D și ieșiri creare serie
În funcție de tipul seriei de imagini selectate pentru reformatare, tipul de creare a imaginii este rezumat în tabelul de mai jos. 

Rotire – disponibilă pentru portul de vizualizare 3D, port de 
vizualizare 1 și port de vizualizare 2.

Resetare – disponibilă în toate porturile de vizualizare.

Parametri scanare – clic dreapta în orice port de vizualizare.

Tabelul 2:  Comandă rapidă

Funcție Acţiune
Cursor țintă Poziționați cursorul pe anatomia dorită și apăsați tastele 

Shift + Ctrl.
Aspect 1 x 1 Făcând dublu clic pe oricare dintre porturile de 

vizualizare 2 x 2 comută aspectul la 1 x 1 și înapoi la 2 x 2. 
Măsurătoare liniară Efectuați apăsând tastele Shift + 1.

Tabelul 3:  Aspecte vizualizator flux și ieșire 3D/4D

Aspect vizualizator flux 3D/4D Ieșiri serie de imagini 3D Ieșiri serie de imagini cu flux 4D

Vizualizare 3D (port de 
vizualizare stânga sus)

Post-procesate Post-procesate

Axial (port de vizualizare dreapta 
sus)

Numai magnitudine

Post-procesat (MIP)

Numai magnitudine*, magnitudine 
și fază* și post-procesate (acoperire 
culoare)*

Oblic 1 (port de vizualizare 
stânga jos)

Numai magnitudine

Post-procesat (MIP)

Numai magnitudine*, magnitudine 
și fază* și post-procesate (acoperire 
culoare)*

Oblic 2 (port de vizualizare 
dreapta jos)

Numai magnitudine

Post-procesat (MIP)

Numai magnitudine*, magnitudine 
și fază* și post-procesate (acoperire 
culoare)*

*Acest tip de serie poate fi utilizat pentru analiza convențională în software-ul suiteHEART®
Pentru fiecare magnitudine și serie fază, se va crea o serie duplicată care este corectată în fază automată.

Tabelul 1:  Vizualizați instrumentele de control

Instrument Descriere
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Exemplu flux de lucru: Creați imagini MIP dintr-o serie de imagini 3D
1. Selectați studiul corespunzător și lansați software-ul suiteHEART®.

2. Selectați .

3. Selectați seria 3D corespunzătoare din modul de navigare vertical al seriei. Tipul de imagine selectat va fi indicat pe 
buton, așa cum se arată înFigura 2.

FIGURA 2. Navigare serie

4. Selectați  și faceți clic pe portul de vizualizare dorit. Liniile de reformatare vor apărea aşa cum se arată în Figura 3.

FIGURA 3. Mod oblic dublu
 

5. Faceți clic pe linia solidă, faceți clic stânga pe mouse și glisați și înclinați linia pentru a afișa anatomia dorită. 
a.) Faceți clic pe portul de vizualizare dorit pentru salvare. 
b.) Reglați grosimea MIP folosind comenzile din partea dreaptă a portului de vizualizare. 
c.) Completați intrările de definire a seriei, așa cum se arată în figura 4. 
d.) Faceți clic pe butonul Salvare pentru a salva imaginea MIP în baza de date locală.
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FIGURA 4. Definiția seriei

6. Creați o stivă de imagini MIP selectând .

NOTĂ:  Numărul maxim de imagini MIP post-procesate care pot fi create este de 512.

7. Faceți clic pe portul de vizualizare pentru a fi utilizat ca imagine de referință și pentru a defini o stivă de imagini lot, 
așa cum se arată înFigura 5.

a.) Extindeți raza de acoperire a secțiunii.
b.) Reglați unghiul și săgețile indică direcția secțiunii.
c.) Mutați Rx.

FIGURA 5. Planificare Rx

8. Introduceți opțiunile de definire a seriei și faceți clic pe  pentru a salva stiva de imagini în baza de date locală. 

9. Pentru a vizualiza seria creată, treceți la modul de analiză a funcției, selectați modul de revizuire și faceți clic pe 
actualizare. 

1. Selectați Post-procesat
2. Faceţi clic pe
Save (Salvare)

b

a a

c
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Exemplu flux de lucru: Creați o serie 2D pentru analiză

Crearea contrastului de fază 2D convențional sau imagini funcționale 2D, necesită o serie flux 4D care are atât 
magnitudinea cu rezoluție temporală, cât și convențiile de flux ale R/L, A/P și S/I.

Seriile create ca magnitudine singură sau magnitudine și faza din imagini cu flux 4D sunt o serie convențională 2D validă 
care poate fi utilizată în analiza funcției sau fluxului.

Seriile care sunt create ca post-procesate din flux 4D vor avea o suprapunere a fluxului de culori.

1. Selectați studiul corespunzător și lansați software-ul suiteHEART®.

2. Selectați .

3. Selectați seria 4D corespunzătoare din modul vertical de navigare din serie, așa cum se arată în Figura 6. Tipul de 
imagine selectat va fi indicat pe buton, așa cum se arată în Figura 6.

FIGURA 6. Navigare serie

4. Selectați  și faceți clic pe portul de vizualizare dorit. Liniile de reformatare vor apărea aşa cum se arată în Figura 7.

FIGURA 7. Mod oblic dublu

5. Faceți clic pe o linie solidă, faceți clic stânga pe mouse și glisați și înclinați linia pentru a afișa anatomia dorită. 
a.)  Faceți clic pe portul de vizualizare dorit pentru salvare și selectați modul Magnitudine și Fază pentru a crea o serie de 

contrast în faza 2D sau selectați Magnitudine pentru a crea o serie funcțională. 
b.) Reglați grosimea secțiunii cu ajutorul comenzilor din partea dreaptă a portului de vizualizare. 
c.) Finalizați intrările de definire a seriei, așa cum se arată în figura 8 și faceți clic pe butonul de salvare pentru a salva seria în baza 

de date locală.
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FIGURA 8. Definiție serie și salvare

6. Pentru a crea o stivă de imagini multi-fază cu mai multe secțiuni, selectați .

NOTĂ:  Numărul maxim de imagini multi-fază care pot fi create este de 32. 

NOTĂ:  Când salvați magnitudinea și seria fază, a doua serie va avea aplicată corectarea automată a nivelului de 
referință. Seria va fi etichetată „corectată”, așa cum se arată în figura 9.

FIGURA 9. Exemplu de serie eroare decalaj corectată în fază automată

1. Selectați Magnitudine și fază

2. Faceţi clic pe Save (Salvare)
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7. Faceți clic pe portul de vizualizare pentru a fi utilizat ca imagine de referință și pentru a defini o stivă de imagini lot, 
așa cum se arată în Figura 10.

FIGURA 10. Planificare Rx

8. Selectați opțiunile Definiție serie și faceți clic pe  pentru a salva stiva de imagini în baza de date locală. 

9. Pentru a analiza seria creată, treceți la modul de analiză corespunzător și faceți clic pe actualizare. 

Exemplu flux de lucru: Creați o măsurătoare a fluxului 

Pentru informații detaliate privind instrumentele interfeței de analiză a fluxului, consultați Analiza fluxului la pagina 89.

1. Selectați Fila analizei.

2. Localizați vasul de interes. Numai anatomia aortică sau pulmonară este acceptată pentru segmentarea automată, așa 

cum este prezentat. Faceți clic pe  pentru a genera o curbă a fluxului.
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FIGURA 11. Exemplu de vase aortice și pulmonare

ATENȚIE: Utilizatorul este responsabil pentru plasarea precisă și alocările corecte de categorie ale tuturor 
regiunilor de interes (RDI), inclusiv a celor generate de pre-procesare.

3. Pentru segmentarea manuală, localizați vasul de interes și faceți clic pe  așa cum se arată în Figura 12.

Sunt disponibile șase RDI, numerotate de la 1 - 6. Codificarea culorilor este consecventă în vizualizarea analizei, grafice și 
porturi de vizualizare imagini.

4. Creați un contur în jurul unui vas depunând 4 puncte în jurul vasului de interes.

5. Faceți clic pe  pentru segmentare pe toate fazele.

FIGURA 12. Plasare manuală a RDI
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Efectuați corectarea distorsiunii vitezei

Pentru a corecta distorsiunea de viteză, trageți butonul de control al barei glisante pentru a efectua desfacerea fazelor. 
Efectul modificării va fi actualizat direct pe imaginea de fază și rezultatele afișate direct pe graficul de flux. Pentru a verifica 
fiecare dintre cele trei imagini codate în ceea ce privește viteza de-a lungul celor trei direcții ortogonale (x, y, z), selectați 
din meniul derulant așa cum se arată în Figura 13.

FIGURA 13.
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Raportare

ATENȚIE: Raportul trebuie verificat înainte de aprobare şi expediere pentru a vă asigura că informaţiile 
conţinute se potrivesc cu analiza. În cazul în care raportul conţine erori poate avea loc întârzierea sau 
greşirea diagnosticului. Analiza şi interpretarea trebuie realizate de către utilizatori calificaţi şi 
instruiţi corespunzător.

Interfața Raportare poate fi accesată dând clic pe  din colțul din dreapta jos al interfeței sau apăsând Alt+R. 
Se recomandă să aveți două monitoare, pentru a facilita raportarea imaginilor cardiace. 

În cazul în care sunt prezente mai multe monitoare, selectați monitorul  din partea din dreapta sus în 
mijloc a interfeței.

Interfața de raportare (Figura 1) oferă o selecție din meniu. Selecțiile pot fi făcute direct din interfață, iar secțiunea 
corespunzătoare a raportului se completează cu text. Textul de raportare și intervalele categoriilor pentru rezultatele 
parametrilor pot fi definite de utilizator din preferințe. Selectați Instrumente > Preferințe > Editare selectați fila Raportare.

FIGURA 1. Interfața de raportare

1. Selecție anatomie cardiacă, 2. Rezultate, 3. Selecții meniu, 4. Scheme pentru grafice polare, 5. Selectare monitor, 6. Copiere raport în format HTML, 
7. Conținut raport, 8. Datele demografice ale pacienților, 9. Filă Macro, 10. Adăugare imagini, grafice, tabele în raport 

1

2 3

4

5 6

7

8

9

10
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Datele demografice ale pacienților
Secțiunea cu datele demografice conține informații despre pacient din antetul DICOM. Câmpurile pot fi editate (evidențiate) așa cum 
se arată în Figura 10. 

NOTĂ:  Editarea nu modifică antetul DICOM. 

FIGURA 2. Date demografice

1. Informații despre antet DICOM, 2. Selecția BSA 

Tipul de calcul BSA (SC) poate fi selectat prin efectuarea unui clic stânga pe triunghiul inversat.

Referință: http://halls.md/formula-body-surface-area-bsa/

Anatomia cardiacă corespunzătoare care urmează să fie raportată poate fi selectată din partea superioară stânga a 
interfeței, după cum se arată în Figura 3. 

• VS: Ventricular stânga 
• VD: Ventricular dreapta 
• Atrii 
• Valve

FIGURA 3. Selecție anatomie cardiacă

Metoda de calcul BSA Formulă

DuBois și DuBois BSA (m2) = 0,20247 x Înălțime (m) 0,725 x Greutate (kg) 0,425

Mosteller BSA (m2) = SQRT ([Înălțime (cm) x Greutate (kg)]/3600)
BSA (m2) = SQRT ([Înălțime (in) x Greutate (lbs)]/3131)

Gehan și George BSA (m2) = 0,0235 x Înălțime (cm) 0,42246 x Greutate (kg) 0,51456

Haycock BSA (m2) = 0,024265 x Înălțime (cm) 0,3964 x Greutate (kg) 0,5378

Boyd BSA (m2) = 0,0003207 x Înălțime (cm)0,3 x Greutate (grame) 0,7285 - (0,0188 x LOG (grame))

1

2
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Procedură raportare
NOTĂ:  Completarea intervalelor de categorii va activa funcția de precompletare automată a raportului. Textul se va 

precompleta în funcție de valorile definite de utilizator. În cazul în care se face o selecție din interfața meniului 
în timpul procesului de raportare, funcția de precompletare nu mai este activată.

1. Din meniuri, selectați constatările relevante pentru studiu. Dacă a fost selectat VS, atunci secțiunea de raportare 
pentru ventriculul stâng se va completa cu text, așa cum se arată în Figura 4.

FIGURA 4. Exemplu de selecție pentru ventriculul stâng 

2. Așezați cursorul în afara parantezei și apăsați săgeata înapoi de pe tastatură pentru a elimina întreaga linie din 
paranteză sau așezați cursorul în interiorul parantezei pentru a adăuga sau edita manual text.

NOTĂ:  Toate analizele corespunzătoare trebuie finalizate înainte de a genera parametrii rezultatului.

3. Toate secțiunile de raportare pot fi editate manual. Se pot crea comenzi macro pentru secțiunile de raportare Istoric, 
Imprimare, Tehnică și Constatări. Configurați comenzile macro, selectând Instrumente > Preferințe > Editare, din fila 
Macro.

FIGURA 5. Fila Istoric afișată prin comenzi macro definite de utilizator 

4. În secțiunea de raportare, faceți clic pe căsuțele de selectare pentru a include sau exclude conținut în raport. 
Consultați Figura 6.

FIGURA 6. Conținut raport

5. Clic pe  pentru a exporta raportul în format HTML.
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Adăugare imagini, grafice sau tabele în raport

1. Faceți clic dreapta pe orice port de vizualizare a imaginii, grafic sau tabel și selectați .

2. Vizualizați graficele sau tabelele, selectând .

NOTĂ:  Imaginile cu mai multe secțiuni pot fi trimise în raport. Selectaţi Instrumente > Preferinţe > Editare. Bifați 
Imagine cu mai multe secțiuni pentru raport, de la General. 

În modul de revizuire, faceți clic dreapta pe ; modul cine trebuie să fie întrerupt.

FIGURA 7. Imagini, grafice, tabele   

1. Vizualizare grafice și tabele, 2. Introducere captură, 3. Comenzi 

Comenzi 

Treceți prin fiecare imagine, grafic sau tabel

Includeți în raport atunci când este activat

Format imagine mic sau mare

Eliminați imaginea, graficul sau tabelul

Poziționarea imaginii

1 2

3
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Grafice polare
Graficele polare pot fi adăugate la raport prin completarea schemei corespunzătoare. Graficele polare sunt disponibile 
pentru Funcție, Îmbunătățire și Perfuzie. Pentru a include graficele polare în raport, faceți clic pe căsuța afișată în Figura 8.

FIGURA 8. Scheme 

Selectare segment
1. Faceți clic stânga pe un descriptor cu cod de culori și pe segment sau - 

faceți clic dreapta direct pe un segment pentru a-l selecta din listă sau - 
Selectați în afara segmentului pentru a seta pentru toate segmentele.

2. Selecțiile de segmente pentru funcție și îmbunătățire vor fi incluse la secțiunea corespunzătoare a raportului pentru 
ventriculul stâng sau drept cu descriptori de text ai selecției, așa cum se arată în Figura 9.

3. Configurați eticheta implicită, Îmbunătățire, selectând Instrumente > Preferințe > Editare și introduceți eticheta 
dorită de la Evaluare miocardică. Selectați eticheta corespunzătoare din fila Analiza evaluării miocardice.

NOTĂ:  Dacă segmentul apical al axei lungi este completat, în raport va fi formatat graficul polar cu 17 segmente.

NOTĂ:  Schema de îmbunătățire poate fi comutată atunci când se vizualizează schemele de perfuzie.

4. Pentru a seta graficul polar la 4 culori, selectați Instrumente > Preferințe > Raportare > Culoare grafic polar și selectați 
4 culori.

FIGURA 9. Selectări segmente 
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Previzualizarea raportului 

1. Selectați Fișier > Previzualizare raport sau selectați  din dreapta jos.

2. Verificaţi raportul pentru a vă asigura că toate rezultatele dorite ale analizei şi informaţiile structurate sunt incluse.

3. Selectați  pentru a salva raportul.

4. Selectați destinația și tipul de fișier.

NOTĂ:  Numele fișierului raport poate fi configurat în Preferințe. Consultați Selecții pentru preferințe raport la pagina 
29.

IMPORTANT: Valorile afișate cu roșu sunt în afara limitelor, ceea ce nu va fi evident dacă se imprimă raportul pe o 
imprimantă alb-negru. 

FIGURA 10. Fereastra Salvare

5. Selectaţi Imprimare pentru a imprima raportul.

ATENȚIE: Raportul trebuie verificat înainte de aprobare şi expediere pentru a vă asigura că informaţiile 
conţinute se potrivesc cu analiza. În cazul în care raportul conţine erori poate avea loc întârzierea sau 
greşirea diagnosticului. Analiza şi interpretarea trebuie realizate de către utilizatori calificaţi şi 
instruiţi corespunzător.

Aprobarea Examinării 
Aplicația are o funcţie care aprobă şi blochează rapoartele. Raportul aprobat este salvat şi poate fi vizualizat, dar nu poate 
fi modificat.

NOTĂ:  Condiţii obligatorii: Utilizatorul trebuie să fie un semnatar autorizat al raportului. Consultați Persoane 
autorizate care aprobă raportul la pagina 30.

NOTĂ:  Butonul și meniul „Examinare aprobată” nu sunt activate până când nu a fost efectuată o acțiune asupra unei 
imagini.
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1. Selectați Aprobare examinare sau selectați Fișier > Aprobare examinare.

FIGURA 11. Fereastra Aprobare examinare

2. Dacă doriţi puteţi introduce o descriere a semnăturii.

3. Selectaţi numele dvs. de utilizator din meniul vertical Nume.

4. Tastaţi parola dvs.

5. Faceţi clic pe Aprobare pentru a confirma şi a închide fereastra. Faceţi clic pe Revocare pentru a închide fereastra fără 
a finaliza procedura de aprobare.

Folosind descrierea furnizată, se creează o serie.

NOTĂ:  Atunci când a fost efectuată o aprobare examinare, raportul va avea data și ora imprimate.

Opțiuni de exportare
1. Selectaţi Instrumente > Exportare > Raport în DICOM.

O captură secundară (SCPT) este creată și este salvată în lista de serii.

2. Selectaţi Instrumente > Exportare > Raport în Excel.
Exportă raportul ca fișier Excel.

3. Selectaţi Instrumente > Exportare > Raport în XML.
Exportă raportul ca fișier XML.

4. Selectaţi Instrumente > Exportare > Imagini în DICOM.
O captură secundară (SCPT) este creată și este salvată în serii.

5. Selectaţi Instrumente > Exportare > Raport în....
Exportă rezultatele către sistemul de raportare de la o terţă parte.

6. Selectaţi Instrumente > Exportare > Imagini în JPEG, AVI etc.
Este afişată fereastra pop-up Salvare Cine.

7. Selectați Instrumente > Exportare > Date în Matlab (numai cu licență).
Exportă un fișier Mat în formă binară.
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FIGURA 12. Fereastra Salvare Cine

1. Selectaţi tipurile de fişiere care urmează a fi exportate.

2. Navigați până la locația în care puteți salva fișierele.

3. Faceţi clic pe Salvare pentru a începe procesul de exportare şi a închide fereastra. Seria vizualizată în prezent este 
singurul fişier exportat.

NOTĂ:  Când exportați date în fișiere AVI sau MOV, software-ul suiteHEART® stabilește rata maximă de cadre pe 
secundă la 20 de cadre pe secundă, indiferent de setările utilizate pentru vizualizarea în aplicație.

NOTĂ:  Dacă exportați o serie personalizată cu imagini atât cu faze multiple, cât și cu o singură fază ca fișier .avi sau 
.mov, asigurați-vă că este selectat un port de vizualizare care conține o imagine cu faze multiple înainte de 
export.

Verificarea unei examinări aprobate 
1. Selectaţi Fişier > Încărcare examinare aprobată. 

Aceasta afişează fereastra Selectare examinare aprobată. Toate examinările aprobate care au legătură cu 
examinarea sunt afişate în listă.

FIGURA 13. Fereastra Selectare examinare aprobată
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2. Selectaţi seria din listă.

3. Faceţi clic pe Încărcare pentru a încărca şi afişa examinarea aprobată şi analiza sa însoţitoare. 
• O examinare aprobată poate fi doar vizualizată.
• O examinare nouă poate fi generată dintr-o examinare aprobată prin editarea unei examinări aprobate şi salvarea acelor 

modificări într-o examinare nouă. Examinarea nouă este salvată ca serie de captură secundară.

NOTĂ:  Încărcarea unei examinări şi a unei analize aprobate va suprascrie informaţiile din sesiunea de analiză curentă.

NOTĂ:  La restaurarea examinărilor care au fost analizate cu versiuni anterioare ale software-ului suiteHEART® și dacă 
s-a efectuat o „încărcare examinare aprobată”, raportul nu va avea numele aprobatorului sau data și ora 
imprimate. Se recomandă revizuirea tuturor analizelor și confirmarea tuturor rezultatelor înainte de 
reeditarea raportului.
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Baza de date a rapoartelor

Report Database (Bază de date a rapoartelor) vă permite să efectuaţi o căutare în conţinutul rapoartelor aprobate 
anterior. Un raport este introdus în baza de date a rapoartelor doar după ce a fost aprobat.

Procedura instrumentului bazei de date a 
rapoartelor
1. Selectaţi Instrumente > Bază de date rapoarte.

Selectarea criteriilor de căutare
2. Selectaţi şablonul corect pentru căutare, din meniul vertical Căutare şablon.

3. Selectaţi interogarea de căutare din meniul vertical History Istoric. Bara interogării curente afişează valorile dvs. 
selectate.

FIGURA 1. Opţiuni căutare

NOTĂ:  Dacă interogarea dorită nu există încă, tastaţi o interogare nouă.
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Efectuați o interogare
1. Selectați Nou din dreapta barei History (Istoric), așa cum se arată în figura 1. 

Panourile de creare a interogării sunt afişate în fereastra Bază de date rapoarte.

FIGURA 2. Panou interogare bază de date

1. File analiză interogare, 2. Grup de interogări, 3. Câmpuri de interogare, 4. Operatori de interogare, 5. Parametri de interogare, 6. Creare interogare, 
7. Interogare nouă, 8. Reguli de interogare, 9. Executare interogare, 10. Opțiuni de interogare

2. Selectaţi fila categoriei interogării din Studiu, Funcţie, EM, T2*, Cartografiere T1 şi Cartografiere T2. Grupele şi 
câmpurile interogării se actualizează în consecinţă.

3. Selectaţi grupul interogării.

4. Selectaţi câmpul interogării.

NOTĂ:  Baza de date a rapoartelor nu poate efectua o căutare asupra măsurătorilor personalizate.

5. Selectaţi operatorul pentru a defini parametrii de căutare ai interogării.

6. Introduceți parametri pentru a furniza valori pentru criteriile de căutare.

7. Selectaţi Creare interogare pentru a afişa interogarea în panoul Reguli. În timpul unei singure operaţii de căutare pot 
fi executate mai multe interogări. Pentru fiecare regulă suplimentară repetaţi paşii de la 1 până la 7.

Butonul Nu va anula o valoare a unei interogări.
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Butonul Sau va înlănţui mai multe interogări, în timp ce va îndeplini căutarea cu doar una dintre interogări. 
Funcţia Sau se aplică regulii interogării de deasupra selecţiei.

Butonul Ştergere oferă o modalitate de selectare şi ştergere a unei reguli de interogare.

8. Selectați Executare pentru a căuta în baza de date.

Rezultatele căutării sunt afişate în fereastra destinată rezultatelor interogării. Valorile interogării care satisfac 
căutarea sunt afişate în coloana cea mai din dreapta din fereastra rezultatelor.

FIGURA 3. Fereastra cu rezultatele interogării

1. Bară istoric, 2. Rezultate interogare, 3. Imprimare listă, 4. Tipărire rapoarte, 5. Exportare listă, 6. Ștergere, 7. Recuperare studii

NOTĂ:  Rezultatele noii interogări sunt create doar pe baza unei combinaţii unice între ID-ul examinării, data 
examinării, semnătura autorizată şi şablonul raportului. Dacă este recunoscut duplicatul unuia dintre aceste 
câmpuri, raportul vechi este înlocuit cu raportul nou.

Recuperare studii 
1. În fereastra Rezultatul interogării, selectați sursă DICOM.

2. Selectați studii din lista cu rezultate.

3. Clic pe Recuperare.

FIGURA 4. Fereastra cu rezultatele interogării
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Vizualizarea rezultatelor
1. Pentru a vizualiza un raport, faceţi dublu clic pe o intrare din fereastra cu rezultatele interogării. 

Se deschide o nouă fereastră care afişează raportul selectat. Dacă sunt disponibile mai multe rapoarte, folosiţi 
Raportul următor şi Raportul anterior pentru a trece prin rapoarte. Faceţi clic pe marcajul de închidere a 

ferestrei  pentru a închide fereastra de verificare a raportului.

FIGURA 5. Vizualizator raport

2. Din raportul principal, interfața bazei de date:

Editare > Selectare tot selectează toate rezultatele căutării.

Editați > Ștergeți selecția deselectează toate rezultatele căutării.

Editați > Inversați selecția comută starea selecției pentru fiecare rezultat.

Editare > Ştergere istoric şterge arhiva cu interogările anterioare.

3. Selectaţi Imprimare listă pentru a trimite lista interogărilor la imprimantă.

4. Selectaţi Imprimare rapoarte pentru a trimite rapoartele selectate la imprimantă.

5. Selectați Exportare listă pentru a salva lista ca fișier html, iar raportul în format pdf.

6. Selectaţi Ştergere pentru a elimina raportul(e) selectat(e) din baza de date a rapoartelor.
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Salvare interogare
1. Selectaţi Preferinţe > Adăugare la preferinţe. 

2. În caseta Adăugare la preferinţe, tastaţi o etichetă pentru interogare şi faceţi clic pe OK.

FIGURA 6. Meniul Preferinţe

FIGURA 7. Meniul vertical Preferinţe
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Ştergerea unei preferinţe
1. Selectaţi Preferinţe > Gestionare preferinţe din fereastra bazei de date a rapoartelor.

FIGURA 8. Fereastra Gestionare preferinţe

2. Selectaţi articolul preferat.

Formula completă a interogării este afişată în fereastra rezultatelor.

3. Faceţi clic pe Ştergere.

O fereastră pop-up vă va solicita să confirmaţi selecția pentru ştergere. Selectaţi Da.

4. Selectaţi Închidere.
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Exportarea rezultatelor căutării într-un fişier HTML
1. Selectaţi Exportare listă în partea dreaptă a ferestrei bazei de date a rapoartelor. 

FIGURA 9. Fereastra de exportare

2. Selectați directorul către care să exportați lista.

3. Selectaţi OK.
• O fereastră pop-up vă va întreba dacă doriţi să fie incluse şi rapoartele.
• Lista şi rapoartele sunt exportate într-un fişier HTML. 
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Exportarea bazei de date
Pe măsură ce baza de date devine mai mare, se recomandă să arhivați datele.

1. Selectaţi Fişier > Exportare din bara de meniu a bazei de date a rapoartelor.

2. Selectați directorul către care să exportați lista.

3. Selectaţi OK. Baza de date este exportată pe dispozitivul de stocare extern.

Importare bază de date
Baza de date poate fi importată de pe un alt PC către care a fost exportată. 

1. Selectaţi Fişier > Importare. 

FIGURA 10. Fereastra de importare

2. Selectați directorul din care să importați baza de date.

3. Baza de date importată este fuzionată cu baza de date existentă. 
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Anexă

Articole de referință
Intervalele normale, așa cum sunt descrise în Filă șabloane la pagina 37 din acest manual, pot fi stabilite din următoarele referințe din 
literatura de recenzie:

1. Kawel-Boehm et al, “Normal Values for Cardiovascular Magnetic Resonance in Adults and Children.” Journal of 
Cardiovascular Magnetic Resonance (2015) 17:29

2. Maceira A.M. et al, “Normalized Left Ventricular Systolic and Diastolic Function by Steady State Free Precession 
Cardiovascular Magnetic Resonance.” Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (2006) 8, 417-426.

3. Lorenz C. et al. “Normal Human Right and Left Ventricular Mass, Systolic Function, and Gender differences by Cine 
Magnetic Resonance Imaging.” Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 1(1), 7-21, 1999.

4. Sechtem, U. et al. “Regional left ventricular wall thickening by magnetic resonance imaging: evaluation in normal 
persons and patients with global and regional dysfunction.” Am. J. Cardiol. 1987 Jan 1;59(1):145-51.

5. Storey P, et al. “R2* Imaging of Transfusional Iron Burden at 3T and Comparison with 1.5T,” Journal of Magnetic 
Resonance Imaging 25:540–547 (2007)

6. D.J Pennell, et al. “Cardiovascular T2-star (T2Star) magnetic resonance for the early diagnosis of myocardial iron 
overload”, Eur Heart J 2001; 22: 2171-2179.
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Anexa B – Exemplu de plan de scanare a analizei funcționale
Pentru rezultate precise ale funcției, analiza trebuie efectuată pe o vedere scurtă pe axă, așa cum se arată în prima figură de mai jos.
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Prescripția corectă a planului de scanare pentru obținerea vizualizării pe axa scurtă. Secțiunile trebuie prescrise perpendicular pe axa 
lungă a ventriculului stâng, cu cel puțin 2 secțiuni deasupra bazei și 1 secțiune după vârful inclus în serie.
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